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Contrato Abierto para la Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista para el Organo
de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del
Seguro Social, Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, a quien en lo sucesivo se le

denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el Dr. José David Orgaz Fernandez, en su caracter de
Apoderado Legal y Titular del Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco y por la otra la

Persona Moral MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V., en lo subsecuente “EL PROVEEDOR A", representado en este

acto por la C. TERESITA REYNOSO LOEZA, en participacion conjunta con la Persona Moral NACIONAL
TERAPEUTICA, S.A. DE C.V., denominado “EL PROVEEDOR B’, representado en este acto por el C. DAVID ISRAEL
VEGA LUGO en su caracter de Representante Legal de la empresa, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

1.4.

DECLARACIONES
“EL INSTITUTO”, declara que:

Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Federal con personalidad juridica y
patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del Seguro Social, como un servicio
publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social, el cual esta facultado
para contratar toda clase de servicios en términos de la legislacién vigente, para la consecucidn de los fines para los
que fue creado, de conformidad con el articulo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

El Dr. José David Orgaz Fernandez, en su caracter de Titular del Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Estatal Tabasco, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente
instrumento juridico en representacién de “EL INSTITUTO” , de conformidad con lo previsto en el articulo 251 A de
la Ley del Seguro Social, en correlacion con los dispuesto en los numerales 139, 141, 144, fracciones |, XXIII y
XXXVI, y 155, fraccion XXVII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; facultades que
fueron conferidas mediante el Acuerdo ACDO.DN.HTC.260623/154.P.DG, dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en sesién ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, asi mismo acredita su personalidad como Apoderado
Legal de “EL INSTITUTO” mediante el Séptimo Testimonio de Escritura Publica numero 82,337, de fecha 28 de
junio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Notario Publico Numero 13, de la
Ciudad de México, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le
han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en cumplimiento a lo establecido en los articulo 24 y 25 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, ademas quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

Su nombramiento como Titular del Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco de “EL
INSTITUTO” quedo inscrito en el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-06072023-
180305, de 06 de Julio de 2023, asimismo el instrumento legal que lo acredita como Apoderado Legal del Instituto
Mexicano del Seguro Social quedo inscrito bajo el folio 97-7-10072023-181256, de fecha 28 de Junio de 2023, en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 25, fracciones Il y IV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

De conformidad con el articulo 84, penultimo parrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “LAASSP”, suscribe el presente instrumento en su calidad de Administrador del
Contrato, al C. Dr. Marcos David Castillo Vazquez, Coordinador de Prevencion y Atencién a la Salud, designado
para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato,
quien podra ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado
por el servidor publico facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Licitacion Publica Internacional
Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025, al amparo de lo establecido en los
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articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y en cumplimiento a lo establecido en los
articulos 25, 26 fraccion 1, 26 Bis fraccion Il, 27, 28 fraccion |, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 45 y 47 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 2, fraccion 1, 39, 46 y 48 de su Reglamento;
y numerales 2.6, inciso b), 4.13, 4.17 parrafo sexto y ultimo, 4.45, 5.3.3 inciso b), 5.3.12, inciso b), 5.4.10, de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del
Seguro Social, numerales 4.2.2.1.7, 42.2.1.10, 4.2.2.1.13, 4.2.2.1.20 del Manual Administrativo de Aplicacién
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en términos del acta de
adjudicacion de fecha 31 de diciembre de 2024 suscrita(o) por el Lic. Hugo Pérez Lépez, Titular del Departamento
de Adquisicién de Bienes y Contratacion de Servicio.

“EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
cuenta nimero 42060424, con folio de autorizacién 0000011679-2025 de fecha 25 de noviembre de 2024, emitido
por el Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes nimero: IMS421231145.

Tiene establecido su domicilio en Avenida César A. Sandino 102, Colonia Primero de Mayo, Codigo Postal 86190,
en Villahermosa, Tabasco, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

“EL PROVEEDOR A”, en participacién conjunta, declara que:

Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, segun
consta en la Escritura Publica numero 80, de fecha 02 de abril de 2002, pasada ante la fe de la Licenciada Maria
Elizabeth Lopez Valencia, Notario Publico Numero 98, de la Ciudad de Mérida, Yucatan, denominada MEDICAL
LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros: Compra, venta, distribucion, importacion y comision
de toda clase de articulos de consumo para hospitales.

La C. TERESITA REYNOSO LOEZA, en su caracter de Administrador Unico, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con Escritura Publica nimero 100, de
fecha 16 de marzo de 2005, Tomo IV, Volumen A, Folio 121, pasada ante la fe de la Licenciada Veronica del
Carmen Moguel Esperon, Notario Publico Numero 34, de la Ciudad de Mérida, Yucatan, inscrita ante el registro
publico de la propiedad y el comercio del estado de Yucatén, bajo folio mercantil 40585-1, en fecha 23 de marzo de
2005, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacién y elementos
necesarios para su cumplimiento

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico le otorgd el Registro Federal de Contribuyentes nimero
MLS020402FF8.

Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
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Tiene establecido su domicilio en: Calle Mangos, numero 23 Altos, interior 1, Colonia Jose Maria Pino Suérez Ejido
Jose Maria Pino Suarez, Tabasco, Cddigo Postal 86029, Teléfono 993-357-39-53,
I ismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

“EL PROVEEDOR B”, en participacién conjunta, declara que:

Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, segun
consta en la Escritura Publica numero 132, de fecha 28 de mayo de 2007, pasada ante la fe de la Licenciada
Veronica del Carmen Moguel Esperdn, Notario Publico Numero 34, de la Ciudad de Mérida, Yucatan, denominada
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros: Compra, venta, distribucion,
importacion y comision de toda clase de articulos de consumo para hospitales.

El C. DAVID ISRAEL VEGA LUGO en su caracter de Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con Escritura Publica nimero 110, de
fecha 29 de abril de 2024, pasada ante la fe del Licenciado Gonzalo Enrique Irabien Arcovedo, Notario Publico
NUmero 77, de la Ciudad de Mérida, Yucatan, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido
limitado ni revocado en forma alguna.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico le otorgd el Registro Federal de Contribuyentes nimero
NTE0705284NG6.

Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Tiene establecido su domicilio en: Calle 18, nimero 214, Int 1 X19 Y21, Colonia del Carmen, Mérida, Yucatan,

Codigo Postal 97158, Teléfono 01-999-176-6122, | HIIEEE S
I ismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

“LAS PARTES”, declara que:
Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma
alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO” el suministro de los bienes correspondientes a
la Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista para el Organo de Operacion
Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco 2025, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria
precisada en el punto 1.4 de la seccion de declaraciones del presente Instrumento, asi como de este Contrato y sus
anexos que forman parte integrante del mismo:

ANEXO 1 (UNO) ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES
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ANEXO 1A (UNO A) ANEXO T1 PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS
ANEXO 1 B (UNO B) FORMATO T0. PROGRAMA DE TRABAJO
ANEXO 1C (UNO C) ANEXO T2. EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE
ANEXO 1D (UNO D) FORMATO T3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANEXO 1E (UNO E) ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO
ANEXO 1F (UNO F) FORMATO T5. REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ANEXO 1G (UNO G) FORMATO T6 “RECEPCION DE EQUIPOS”

ANEXO 1H (UNO H)
ANEXO 11 (UNO I)

ANEXO 1J (UNO J)

ANEXO 1K (UNO K)
ANEXO 1L (UNO L)

ANEXO 1M (UNO M)
ANEXO 1N (UNO N)
ANEXO 1N (UNO N)
ANEXO 10 (UNO 0)
ANEXO 1P (UNO P)

ANEXO 1Q (UNO Q)

ANEXO 1R (UNOR)
ANEXO 1S (UNO S)

ANEXO 1T (UNO'T)
ANEXO 1T.1 (UNO T)

ANEXO 1U (UNO U)
ANEXO 1V (UNO V)
ANEXO 1W (UNO W)

ANEXO 1W.1 (UNO W.1)

ANEXO 1X (UNO X)

ANEXO 1Y (UNO'Y)
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FORMATO T7. PROGRAMA DE TRASNFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
FORMATO T8. REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRASNFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

FORMATO T9 CONTROL SEMANAL DE DOTACION DE BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS

FORMATO T10. CONTROL DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO
BASICOS

ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI
ANEXO T12 CATALOGO DE UNIDADES MEDICAS

FORMATO T13. REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE
CONSUMO COMPLEMENTARIOS

ANEXO T14. REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO
UTILIZADOS EN HEMODINAMIA - FORMATO T14.1 “NOTIFICACION DE PENA
CONVENCIONAL APLICABLE” - FORMATO T14.2 “NOTIFICACION DE DEDUCTIVAS”
FORMATO T15. REPORTE DE INCIDENCIAS

FORMATO T 16. RELACION DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE
DEL EQUIPO MEDICO Y BIENES DE CONSUMO

ANEXO T 17. RELACION DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS - ANEXO T 17 GUIiA DE LLENADO DE LA RELACION DE
MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS

FORMATO T18 DESIGNACION DE SUPERVISOR EN INSTALACION Y
MANTENIMIENTO

FORMATO: T19 “CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA
INSTALACION DE EQUIPO”

ANEXO T20 “EQUIPOS EN PROPIEDAD”

FORMATO T20 “DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE
OPERACION ADMINISTRATIVA”

FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL
FORMATO T22. RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE
FORMATO T24 “CATALOGO DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DEL
SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMICA”

FORMATO T 25. “INFORMACION DE LOS CONTENIDOS Y REQUERIMIENTOS DE LA
UNIDAD MEDICA ASIGNADA A PROPORCIONAR EN EL SMI PARA HE”

FORMATO T26 “CONTROL DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL, BIENES BASICOS Y
BIENES CONSUMO

FORMATO T30 “CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 5
ANOS DE FABRICACION (A PARTIR 2019)”. - FORMATO T 31 CARTA RELATIVA A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS
NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MEDICA
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QUE CORRESPONDA - FORMATO T 32 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ANEXO 1Z(UNO 2) FORMATO T33 RELACION DEL 80% DE RSS PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA TECNICA
ANEXO 1AA (UNO AA)  FORMATO T34 RELACION DEL 80% DE CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA LA
PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

ANEXO 02 (DOS) REQUERIMIENTO

ANEXO 03 (TRES) ACTA DE FALLO

ANEXO 04 (CUATRO) DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ANEXO 05 (CINCO) FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANEXO 06 (SEIS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SEGUNDA.- DE LOS MONTOS Y PRECIOS.

“EL INSTITUTO” pagara a “EL PROVEEDOR” como contraprestacion por la prestacion del servicio objeto de este
contrato, la cantidad minima $3,103,448.27 (tres millones ciento tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 27/100
M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo a un importe total de $3,600,000.00 (tres millones seiscientos
mil pesos 00/100 M.N.); y el presupuesto maximo a ejercer sera de $7,758,620.68 (siete millones setecientos cincuenta
y ocho mil seiscientos veinte pesos 68/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo a un importe total
$9,000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 M.N.);

Importes minimos y maximos a pagar de acuerdo a lo siguiente:

Importe Total Sin IVA Impuesto al Valor Agregado Importe Total Mas IVA

Presupuesto Minimo $3,103,448.27 $496,551.73 $3,600,000.00

Presupuesto Maximo $7,758,620.68 $1,241,379.32 $9,000,000.00

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional y corresponden a los expresados en el Acta
de Fallo, la cual forma parte integrante del presente contrato y se encuentra sefialada en el ANEXO 03 (TRES) del
presente Instrumento.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relacion contractual que se formaliza,
incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia
Intervencionista para el Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, por lo que “EL
PROVEEDOR” no podré agregar ningun costo extra y los precios seréan inalterables durante la vigencia del presente
contrato.

TERCERA. ANTICIPO.
Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL PROVEEDOR".
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“EL INSTITUTO” efectuara los pagos correspondientes efectuara el pago a través de transferencia electronica en pesos
de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance
(pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfaccion del administrador del
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contrato y de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 01 (UNO) y ANEXO 02 (DOS), que forma parte integrante de este
contrato.

El pago se realizar en un plazo méximo de 20 (veinte) dias naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea
entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrénica a “EL INSTITUTO”, con la
aprobacion (firma) del Administrador del presente contrato.

El computo del plazo para realizar el pago se contabilizara a partir del dia habil siguiente de la aceptacion del CFDI o
factura electronica, y ésta reuna los requisitos fiscales que establece la legislacion en la materia, el desglose de los
servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya
acompafiada con la documentacidn soporte de la prestacion de los servicios facturados.

De conformidad con el articulo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrénica
entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3
(tres) dias habiles siguientes de su recepcion, indicara a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias que debera corregir; por lo
que, el procedimiento de pago reiniciara en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos
soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la correccién del CFDI y/o documentaciéon soporte entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el articulo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrénica se debera presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificacién, supervision y
aceptacién de la prestacion de los servicios, no se tendran como recibidos o aceptados por el Administrador del presente
contrato.

Para efectos de tramite de pago, “EL PROVEEDOR” debera ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuara la
transferencia electronica de pago, respecto de la cual deberé proporcionar toda la informacion y documentacion que le
sea requerida por “EL INSTITUTO”, para efectos del pago.

QUINTA. - LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La prestaciéon de los servicios, se realizara conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL
INSTITUTO” en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados al presente instrumento juridico en su
ANEXO 01 (UNO) y ANEXO 02 (DOS), apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Acta
de Fallo, del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

Los servicios serén prestados en los domicilios sefialados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones
correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato, en el ANEXO 01 (UNO) y ANEXO 02 (DOS), asi como
las fechas establecidas en el mismo.

LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR?”, prestara el servicio objeto del presente contrato en
los domicilios sefialados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones correspondiente y los cuales forman
parte del presente contrato en el ANEXO 01 (UNO) y ANEXO 02 (DOS).
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PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.- El plazo para la prestacién del servicio objeto del presente contrato,
deberd estarse a lo sefialado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones correspondiente y los cuales
forman parte del presente contrato en el ANEXO 01 (UNO) y ANEXO 02 (DOS).

CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir
con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo al Anexo Técnico, a los Términos y Condiciones que se
integran al presente instrumento juridico en el ANEXO 01 (UNO) y ANEXO 02 (DOS), asi como a lo estipulado en la
respectiva Acta de Fallo, asi como de las propuestas Técnica y Econdmica, presentadas por “EL PROVEEDOR” las
cuales se agregan como ANEXO 03 (TRES) al presente contrato y lo dispuesto en la Junta de Aclaraciones, disponible
para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestacion del servicio establecidas, “EL INSTITUTO”
no dara por aceptado el servicio objeto del presente contrato.

SEXTA.- VIGENCIA.
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera del 01 de enero de 2025 al 30 de abril de 2025.
SEPTIMA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” Estan de acuerdo que “EL INSTITUTO” por razones fundadas y explicitas podra ampliar el monto o en
la cantidad de los servicios, de conformidad con el articulo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no
rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al
originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificacién se formalizard mediante la celebracién de un Convenio
Modificatorio.

“EL INSTITUTO” podra ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del
monto contratado o de la cantidad de los servicios, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL
PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, se podra modificar el plazo del
presente instrumento juridico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificacion del
plazo por caso fortuito o fuerza mayor podra ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos parrafos anteriores, no procedera la aplicacion de penas convencionales por
atraso.

Cualquier modificacion al presente contrato debera formalizarse por escrito, y debera suscribirse por el servidor piblico
de “EL INSTITUTO” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR”
Realizaré el ajuste respectivo de la garantia de cumplimiento, en términos del articulo 91, ultimo parrafo del Reglamento
de la LAASSP.

“EL INSTITUTO” se abstendra de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos,
especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas ventajosas a un proveedor
comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA.- GARANTIA DE LOS SERVICIOS.
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Para la prestacion de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una
garantia por la calidad de los servicios contratados.

NOVENA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los articulos 48, fraccién Il, 49, fraccién |, de la “LAASSP”; 85, fraccion Ill, y 103 de su Reglamento “EL
PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantia indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones
derivadas de este contrato mediante fianza expedida por compaiiia afianzadora mexicana autorizada por la Comisién
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO” por un importe equivalente al 10% sobre el importe
maximo total, sin incluir el .V.A., en moneda nacional.

Dicha fianza deberéa ser entregada a “EL INSTITUTO” a més tardar dentro de los 10 dias naturales posteriores a la firma
del presente contrato.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de cumplimiento se podra realizar de manera
electrénica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantia en el plazo establecido, “EL INSTITUTO”
podra rescindir el contrato y dara vista al Organo Interno de Control para que proceda en el &mbito de sus facultades.

La garantia de cumplimiento no sera considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR?”, derivada
de sus obligaciones y garantias estipuladas en el presente instrumento juridico, y no impedird que “EL INSTITUTO”
reclame la indemnizaciéon por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a
entregar a “EL INSTITUTO”, dentro de los 10 (diez dias) naturales siguientes a la formalizacién del mismo, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios 0 endosos
correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulacion de que se otorga de manera conjunta, solidaria e
inseparable de la garantia otorgada inicialmente.

Cuando la contratacion abarque mas de un ejercicio fiscal, la garantia de cumplimiento del contrato, podra ser por el
porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y debera ser renovada por “EL
PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercera en el mismo, la cual deberd presentarse a “EL
INSTITUTO” a més tardar dentro de los primeros diez dias naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfaccién, el servidor publico facultado por “EL INSTITUTO” procedera
inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dara inicio a los tramites para
la cancelacion de la garantia cumplimiento del contrato, lo que comunicara a “EL PROVEEDOR”.

DECIMA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y
anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demas condiciones establecidas en el presente contrato y
Sus respectivos anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier dafio que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a
terceros con motivo de la ejecucidn y cumplimiento del presente contrato.

OFICINA DE CONTRATOS
Pagina | 8
“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al
procedimiento de contratacion que se sefiala y de acuerdo a las documentales remitidas, para su
elaboracion”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Numero Unico de Contrato
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA 050GYR015T04225-001-00
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO .
I JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Numero de Procedimiento
VESS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025
' DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE Namero de Registro
SERVICIOS SEIT252804240012

d) Proporcionar la informacién que le sea requerida por la Secretaria de la Funcion Publica y el Organo Interno de
Control, de conformidad con el articulo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.
e) En caso de estipular obligaciones adicionales, agregar los incisos que se requieran.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR?” lleve a cabo en los términos convenidos la
prestacién de los servicios objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor publico facultado, la constancia de cumplimiento de
obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfaccion expresa de dicho servidor publico
para que se dé trdmite a la cancelacién de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION, VERIFICACION, SUPERVISION Y ACEPTACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO.

“EL INSTITUTO” Designa como Administrador del presente contrato al C. Dr. Marcos David Castillo Vazquez,
Coordinador de Prevencion y Atencion a la Salud, quien dara seguimiento y verificara el cumplimiento de los derechos y
obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendran por recibidos previa revision del administrador del presente contrato, la cual consistira en la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, asi como las
contenidas en la propuesta técnica.

“EL INSTITUTO?”, a través del administrador del contrato, rechazara los servicios, que no cumplan las especificaciones
establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligdndose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos
nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de la aplicacion de las
penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“EL INSTITUTO”, a través del administrador del contrato, podra aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o
deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicacion de
las deducciones al pago que procedan, y reposicion del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DECIMA TERCERA. - DEDUCCIONES.

En el procedimiento para la aplicacién de las deducciones, el Administrador del Contrato sera responsable de notificar,
calcular y aplicar la deduccién por concepto u obligacion, nivel de servicio y unidad de medida, o bien el servidor publico
en el que éste delegue la facultad, debera establecer el limite maximo que se aplicaré por concepto de deduccion de
pagos a partir del cual se podran cancelar la o las facturas objeto del incumplimiento parcial o deficiente, en todos los
casos se debera determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deductiva basada en la tabla de
deducciones.

Que sera por la parte incumplida parcial o deficientemente del bien o del servicio conforme a la Ley en la materia y su
Reglamento, y en consideracion al criterio de proporcionalidad correspondiente.

*Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el articulo 53 Bis de la Ley seran determinadas en funcién de
los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial 0 deficiente. Dichas deducciones deberan calcularse hasta
la fecha en que materialmente se cumpla la obligacion y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte
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proporcional de la garantia de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. Art. 97 primer pérrafo del

RLAASSP.

Los montos por deducir se deberan aplicar en la factura que el licitante presente para su cobro, inmediatamente despues
de que el Area requirente tenga cuantificada la deduccion correspondiente. Art. 97 segundo parrafo del RLAASSP.

En caso de existir alguna deductiva se notificara mediante el ANEXO 1N FORMATO T14.2 “NOTIFICACION DE
DEDUCTIVAS”, al licitante adjudicado resultado de la conciliacién realizada entre el ANEXO 1N FORMATO T14
‘REPORTE DIARIO DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS EN HEMODINAMIA Y
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

Limite de Respon- Responsable
. N Unidad de 5 .incumplij sable de dell célc.ullo,
Concepto Nivel de servicio Medida Deduccion miento motivo | reportar el notificacion y

de rescision incumplimie | aplicacion de la
del contrato nto Deduccion

1. Entrega parcial | Entrega de bienes | Porevento | 0.25 (cero punto veinticinco) | Hasta en | El Jefe de | Administrador del

ylo deficiente de los | de consumo % del importe total sin IVA | 3(tres) Servicio  de | Contrato.

bienes de consumo que | nuevos al del mes de la factura | ocasiones al | estaarea.

deberan estar | momento del correspondiente por | afio.

disponibles, y entregarse | procedimien-to. incumplimiento  parcial o

al momento del deficientemente de los bienes

procedimiento, nuevos y de consumo.

en Optimas condiciones

para su uso, de acuerdo

con el tipp de

procedimiento

hemodinamico

programado de cada

unidad médica.

4. Cuando no se lleve a | De manera | Porevento | 0.25 (cero punto veinticinco) | Hasta en 3 | EI Jefe de | Administrador del

cabo la sustitucion del | inmediata. % del importe total sin IVA | (tres) Servicio de | Contrato.

bien de consumo Bésicos del mes de la factura | ocasiones en | estaarea.

0 complementarios con
defecto o falla, durante
un procedimiento.

correspondiente por
incumplimiento  parcial o
deficientemente  de la
sustitucion de bienes de
consumo basicos 0
complementarios.

el mes.

DECIMA CUARTA. -PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicaré una pena convencional por cada dia natural de atraso en el inicio de las fechas pactadas de entrega o de la
prestacidén de los servicios, las que no excederan del monto de la garantia de cumplimiento del contrato, y seran
determinadas en funcién de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente en cada uno de los

supuestos siguientes:

Por cada dia natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.

El Administrador del Contrato sera el responsable de calcular, aplicar y notificar al licitante adjudicado, las penas
convencionales. La pena convencional se calculara por el Administrador del Contrato, auxiliandose por el Jefe de Servicio
o Coordinador Clinico y Administrador de la Unidad Médica, quienes documentaron la incidencia o incumplimiento por

cada dia.
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Formula:
Pca = %d x nda x vspa.
Donde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitacion, cotizacion, contrato o pedido por cada dia de atraso en el
inicio de la prestacion del servicio.

Pca = pena convencional aplicable.
nda = numero de dias de atraso.
vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalizacién se calculara a partir del dia siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del
concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operacion. En ningun caso se debera de
autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al licitante adjudicado las penas
convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, asi como su registro y validacién en el sistema PREI
millenium.

En caso de existir alguna pena convencional se notificara mediante el ANEXO 1N FORMATO T14.1“Notificacion de Pena
Convencional Aplicable”, al licitante adjudicado resultado de la conciliacion realizada entre el ANEXO 1X FORMATO T26
“Control de productividad mensual, bienes basicos y bienes consumo complementarios de la CTSMI” y las hojas de
trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

Responsable de reportar Sz e
Concepto Unidad de Medida Penalizacion A . calcular, aplicar y
el incumplimiento -
notificar de la Pena
1. Incumplimiento en la  entrega, guando exceda los 1 0 (d|e'z) 1 (uno) % de la cantidad establecida del
. " o jas naturales a partir del dia ) - .
instalacion, puesta en operacion de la tural  siouiente  de I valor de la fianza, en cada partida | El Jefe de Servicio de esta Administrador del
fuente de marcapasos cardiaco por natura iquiente ¢ adjudicada, por cada dia natural de atraso, | &rea. Contrato.
emision y notificacion  del O
evento temporal. fallo por el servicio no prestado oportunamente.
Cuando no se lleve a cabo el Reporte | Durante los primeros 5 1 (uno) % de la cantidad establecida del El Jefe de Servicio de esta Administrador del
Mensual ~ del Registro de la | (cinco) dias posteriores al valor de la fianza, en cada partida area. Contrato.
Productividad, de los procedimientos | cierre del primer mes adjudicada, por cada dia natural de
realizados, los bienes de consumo | calendario del servicio. atraso, por el servicio no prestado
complementarios utilizados. oportunamente.
Cuando no se tenga la Presencia del | De acuerdo con los horarios 1 (uno) % de la cantidad establecida del El Jefe de Servicio de esta Administrador del
Técnico durante la preparacién de los | sefialados y acordados con valor de la fianza, en cada partida area. Contrato.
equipos médicos, y bienes de consumoy | los jefes de servicio. adjudicada, por cada dia natural de
durante el procedimiento. atraso, por el servicio no prestado
oportunamente.
Cuando no se lleve a cabo la entrega de | 30 (treinta) minutos antes de 1 (uno) % de la cantidad establecida del Jefe de Servicio de Administrador del
los bienes de consumo Basicos y/o | cada procedimiento. valor de la fianza, en cada partida Hemodinamia. Contrato.
complementarios estériles y completos. adjudicada, por cada dia natural de
atraso, por el servicio no prestado
oportunamente.
Cuando no se lleve a cabo el registro de | Durante los primeros 5 0.5 (cero punto cinco) % de la cantidad El Jefe de Servicio de esta Administrador del
la productividad en el FORMATO T14 | (cinco) dias posteriores al establecida del valor de la fianza, en cada area. Contrato.
REPORTE DIARIO DE | ciere de cada mes partida adjudicada, por cada dia natural
PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE | calendario. de atraso, por el servicio no prestado
BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS Y oportunamente.
EL FORMATO T26 ‘CONTROL DE
PRODUCTIVIDAD MENSUAL, BIENES
BASICOS Y BIENES CONSUMO
COMPLEMENTARIOS DE LA CTSMI”
de los procedimientos realizados,
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Concepto Unidad de Medida Penalizacion esholisatlofidepierortan E;izcl’::ableaplicar d;

I T notificar de la Pena

contratados en cada uno de los
procedimientos, seguin corresponda.

Los bienes de consumo que deberan | 30 (treinta) minutos antes de 1 (uno) % de la cantidad establecida del El Jefe de Servicio de esta Administrador del
estar disponibles, y entregarse al | cada procedimiento. valor de la fianza, en cada partida area. Contrato.

momento  del  procedimiento  de adjudicada, por cada dia natural de

Hemodinamia, nuevos y en Optimas atraso, por el servicio no prestado

condiciones para su uso, de acuerdo con oportunamente.

el tipo de procedimientos programados.

DECIMA QUINTA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros
requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Para la prestacion de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una
Pdliza de seguro por responsabilidad civil.

DECIMA SEPTIMA.- TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” e obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestacion del
servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones sefialadas en el Anexo Técnico y en los Términos y
Condiciones correspondientes del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestacion de los servicios, objeto del presente
contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no seran repercutidos a “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” s6lo cubrird, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos
de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DECIMA NOVENA.- PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podra ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a
favor de cualquier otra persona fisica 0 moral, con excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar
con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

VIGESIMA.- DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR” sera responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de
propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los dafios y perjuicios que pudiera causar a “EL
INSTITUTO” o a terceros.

De presentarse alguna reclamacion en contra de “EL INSTITUTO”, por cualquiera de las causas antes mencionadas,
“EL PROVEEDOR?”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia,
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liberandola de toda responsabilidad de caracter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en paz y
a salvo.

En caso de que “EL INSTITUTO” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se
obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente
instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecucion del objeto del presente
contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal,
respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales
en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del presente
contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de
sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” debera observar lo establecido en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones,
aplicable a la Confidencialidad de la informacién del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Con fundamento en el articulo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 102,
fraccion Il, de su Reglamento, “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le
resulten imputables, podra suspender la prestacion de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a
“EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, asi como, al pago de gastos no
recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar produciendo todos
sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la
suspension, se podra iniciar la terminacion anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la clausula siguiente.

VIGESIMA TERCERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO”, o se determine la nulidad total o parcial
de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de
oficio, emitida por la Secretaria de la Funcidn Publica, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin
responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”, ello con independencia de lo establecido en la clausula que antecede.

Cuando “EL INSTITUTO” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificara a “EL PROVEEDOR?”,
debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisaran las razones o causas que dieron origen
a la misma y pagara a “EL PROVEEDOR” a parte proporcional de los servicios prestados, asi como los gastos no
recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
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comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitandose segun corresponda a los conceptos
establecidos en la fraccién |, del articulo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION.

“EL INSTITUTO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la
fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin
necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se
entendera por incumplimiento:

a) Contravenir los términos pactados para la prestacion de los servicios, establecidos en el presente contrato;

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relacion
contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “EL
INSTITUTO”;

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestacion de los servicios del presente contrato;

e) No realizar la prestacién de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus
respectivos anexos;

f)  No proporcionar a los Organos de Fiscalizacion, la informacion que le sea requerida con motivo de las auditorias,
visitas e inspecciones que realicen;

g) Serdeclarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta 0 analoga que afecte su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestacion, informacion o documentacion proporcionada para
efecto del presente contrato;

i) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripcién y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro
Social del personal que utilice para la prestacion de los servicios;

j) No entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantia de
cumplimiento del mismo;

k) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de cumplimiento del contrato;

[) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el limite maximo establecido para las deducciones;

m) Divulgar, transferir o utilizar la informacion que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion de “EL INSTITUTO” en los términos de lo dispuesto en la CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES del presente
instrumento juridico;

n) Impedir el desempefio normal de labores de “EL INSTITUTO”;

0) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la proteccién de su gobierno contra reclamaciones y drdenes de “EL
INSTITUTO?”, cuando sea extranjero, y

p) Incumplir cualquier obligacion distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescision del contrato, “EL INSTITUTO” comunicara por escrito a “EL PROVEEDOR” el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la
notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL INSTITUTO”, en un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes, tomando en
consideracion los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR” , determinara de manera fundada y
motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicara a “EL PROVEEDOR” dicha determinacion dentro del citado
plazo.
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Cuando se rescinda el contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba
efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del contrato hasta el momento de rescisién, o los que resulten a cargo de “EL
PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO” podra suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido el contrato se realiza la prestacién de los servicios, el
procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptacion y verificacion de “EL INSTITUTO” de que continla vigente
la necesidad de la prestacion de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la
rescision del mismo pudiera ocasionar algun dafio o afectacion a las funciones que tiene encomendadas. En este
supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen en el cual justifique que los impactos econdémicos o de operacion que
se ocasionarian con la rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “EL INSTITUTO” establecera con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar
el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El
convenio modificatorio que al efecto se celebre debera atender a las condiciones previstas por los dos ultimos parrafos
del articulo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el parrafo anterior, si se presenta de
nueva cuenta el incumplimiento, “EL INSTITUTO” quedara expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento
del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescision del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos
progresivos, éste debera de reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el articulo 51,
parrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularan sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR?” sera responsable por los dafios y perjuicios que le cause a “EL INSTITUTO”.
VIGESIMA QUINTA.- RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL PROVEEDOR?” reconoce y acepta ser el tnico patrén de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la
adquisicion y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO” Respecto de
cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos en materia de trabajo y de seguridad social y en ningun caso se le podra considerar patron
sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de cualquier relacion
laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus érdenes o intervenga o contrate para la atencién de
los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO”, asi como en la ejecucion del objeto del presente contrato.
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Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL INSTITUTO” de cualquier
responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado
con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba una demanda laboral
por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR?”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL
INSTITUTO”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitacidn publica, la invitacién a
cuando menos tres personas, o la solicitud de cotizacién y el modelo de contrato, prevalecera lo establecido en el Acta de
Fallo o Adjudicacién respectiva, de conformidad con el articulo 81, fraccion IV del Reglamento de la “LAASSP”.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion establecido en los articulos 77, 78
y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.

“LAS PARTES” sefialan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el
presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificacidn judicial o
extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, sera enteramente vélida, al
tenor de lo dispuesto en el Titulo Tercero del Cadigo Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” Se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento; al Cadigo Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; al Codigo Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

TRIGESIMA.- CUENTAS PENDIENTES POR LIQUIDAR EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales,
conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “El IMSS” las compense con el o los
pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestacion por la contratacion de bienes o servicios.”, de
conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.10, de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Clausula agregada de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.10 de las Politicas Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

TRIGESIMA PRIMERA.-JURISDICCION.
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“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo no previsto en el
mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada
una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas
especificadas.

Por lo anterior expuesto, “LAS PARTES”, manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas y enteradas de
las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
o ratifican y firman electronicamente en las fechas especificadas.

Por: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.

Dr. José David Orgaz Fernandez!

Lic. José Pablo Broca Camas, Titular de la Jefatura de Servicios Juridicos del
Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, actuando en
suplencia por ausencia del Dr. José David Orgaz Fernandez, Titular del Organo de ; A i A

Operacién Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, Con fundamento en lo TItUIar del Organo de Opera0|on _
dispuesto por los articulos 251-A de la Ley del Seguro Social, 138, 139, 144, 145, | Administrativa Desconcentrada Estatal | .. jos rasio sroca camas, rwer e s
primer parrafo, fraccion XXVII, inciso a), parrafo Unico, & inciso b) parrafo Unico y 158 Tabasco de Senvicios Juridicos

del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y de '
conformidad con el Aviso por el cual se designa al Titular de la jefatura de Servicios
Juridicos para que supla las ausencias del Dr. José David Orgaz Fernandez, Titular
del Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco del
Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el diario oficial de la federacion el
dia 16 de enero de 2024.

Administrador del Contrato
Dr. Marcos DaVid Casti"o Vézquez Coordinador de Prevencién yAtenci()n _
ala Salud

Por “EL PROVEEDOR A”

NOMBRE R.F.C.
C. TERESITA REYNOSO LOEZA
Representante Legal de la Empresa MLS020402FF8
MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.

Por “EL PROVEEDOR B”
NOMBRE R.F.C.
C. DAVID ISRAEL VEGA LUGO
Representante Legal de la Empresa NTE0705284N6
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A. DE C.V.

! La firma del Titular del Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada, no implica la validacion del procedimiento de contratacién del cual deviene el presente
contrato, asi como la debida integracién de los anexos insertos al mismo, siendo responsabilidad del area requirente y contratante todo lo estipulado en el presente
instrumento legal, asi como el cumplimiento de todas las obligaciones que emanen del mismo, lo anterior de conformidad con los articulos 45, 59, 60 y 61 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, en correlacion con el numeral 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Publico; asi como lo dispuesto en el diverso 7, I, I, ll, VI, IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Cadena original:
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ANEXO NUMERO 1 (UNO)
ANEXO TECNICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CONVOCANTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) numeral 4.24.3 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establece el presente
ANEXO TECNICO para la contratacion del Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista (SMI
para HERI) clave CUCOP 33900012, incisos b), ¢) y d) del numeral 4.24.3 no son aplicables al servicio, de conformidad con
lo siguiente:

OBJETO DEL SERVICIO

El Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista (SMI para HERI), tiene por objetivo proveer de
equipo (Fuente para marcapaso cardiaco temporal), bienes de consumo de vanguardia y personal técnico, necesarios para
la realizacion de procedimientos de intervencionismo minimamente invasivos por ser de acceso endovascular para patologia
neuroldgica, vascular periférica, coronariopatias y electrofisiologia cardiaca, considerados por ende soporte de vida
contribuye de forma fundamental al programa de codigo infarto para salvaguardar la vida del paciente que presenta un
infarto agudo al miocardio.

2. ALCANCES.

El Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista (SMI para HERI), se aplica tanto en la fase
diagnéstica (para precisar y certificar), como en la fase terapéutica (para resolver y corregir). Los procedimientos de
Hemodindmica son imprescindibles para resolver los problemas de salud de la poblacion cardiépata, neuroldgica, vascular
periférica y no vascular como drenaje de abscesos, tratamiento de tumores con técnicas minimamente invasivas algunas de
las patologias en las que se indica los procedimientos de hemodindmica son: arteriosclerosis, oclusion de vasos por trombos
0 émbolos, por estenosis, aneurismas, incluidos los de origen congénito y arritmias. Las salas de hemodinamica (propiedad
OOADE TABASCO IMSS) y radiodiagnostico en la actualidad son &reas clinicas indispensables para la atencion adecuada
de este tipo de pacientes. Tanto en la fase diagnéstica (para precisar y certificar el diagnéstico), como en la fase terapéutica
(para resolver y corregir el problema), los procedimientos de hemodindmica son imprescindibles para resolver los problemas
que tiene como base para la planificacion de la mayoria de los procedimientos que antes eran completamente quirdrgicos, al
cateterismo cardiaco diagnostico, en el ambito de la Neurocirugia ha venido a revolucionar el diagnéstico y terapéutica de
enfermedades catastréficas como aneurismas intracraneales que antes solo se podian abordar de forma abierta
(craneotomia), por lo que es apoyo fundamental en el cddigo de rescate de la enfermedad cerebrovascular, isquémica
(embolias) o hemorragicas (aneurismas, eventos vasculares hipertensivos hemorragicos cerebrales), asi mismo el rescate
de vasos periféricos; en tromboembolias de extremidades, carotidas, o incluso el intervencionismo de grandes vasos como
aneurismas de aorta, lesiones de cava (de dominio de Angiologia endovascular) por lo que este recurso es irrenunciable,
para la cardiologia, cirugia cardiovascular, neurocirugia, y angiologia moderna.

Al contar con el equipo funcional como lo es la Sala de Hemodinamia, propiedad del OOADE TABASCO vy bienes de
consumo necesarios para atender al derechohabiente, a través del SMI se cumple con la premisa de “procedimiento
diagnostico o terapéutico programado, procedimiento realizado sin contratiempos”.

La Radiologia Intervencionista, conocida también como terapia de imagenes es una subespecialidad de la Radiologia que
se enfoca principalmente en el diagndstico y en el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades gracias al uso de
técnicas minimamente invasivas, tanto endovascular como no vasculares.

En los procedimientos de Radiologia Intervencionista, los médicos especialistas (Radidlogos intervencionistas) usan
técnicas de diagnostico por la imagen, como una ecografia, una tomografia, rayos X o una fluoroscopia, para obtener
imagenes en tiempo real. Estas imagenes les sirven de guia mientras hacen procedimientos tales como: destruir tumores
0seos o tumores de tejidos blandos usando tecnologias de ablacién, por radiofrecuencia (ondas de radio de alta energia que
calientan y destruyen células cancerosas), por microondas o crioablacion (congelacion de tumores para destruirlos), colocar
drenajes (para eliminar la acumulacién de liquido en los pulmones o el abdomen), drenar un absceso (infeccién), una
biopsia (obtencion de una muestra de tejido tumoral o de un 6rgano), embolizar malformaciones vasculares, evitando
cirugias a cielo abierto.

DESCRIPCION AMPLIA DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA



El “Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista” (SMI para HERI). Debe de permitir al Instituto
otorgar en forma oportuna la realizacién de procedimientos tanto programados (electivamente, sin compromiso agudo de la
vida del paciente) como de urgencia (procedimiento indicado por cuadro agudo que compromete la vida del paciente).

CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS

La conformacion del “Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista” (SMI para HERI) se
contemplan 42 para la Unidad Médica establecida en el ANEXO 1A T1” Requerimientos del SMI para HERI 2024, mismos
que se enlistan en el siguiente: “Catalogo de Procedimientos”; identificandolos por clave y nombre del procedimiento:

Clave Nombre del procedimiento:
60.01.001 Procedimiento de cateterismo diagnéstico adulto femoral.
60.01.002 Procedimiento de cateterismo diagnéstico pediatrico.
60.01.003 Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnéstico por técnica radial.
60.01.004 Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balén.
60.01.005 Procedimiento de angioplastia periférica.
60.01.006 Procedimiento de Stent en conducto arterioso.
60.01.007 Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial.
60.01.008 Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral.
60.01.009 Procedimiento para colocacién de Stent en coartacién adrtica.
60.01.010 Procedimiento para cierre de PCA con oclusor adulto.
60.01.011 Procedimiento para cierre de defectos septales (CIA, CIV Y FOP).
60.01.012 Procedimiento para cierre de orejuela auricular con oclusor.
60.01.013 Procedimiento para reparacién de fuga valvular aortica.
60.01.014 Procedimiento para reparacion de fuga valvular mitral.
60.01.015 Procedimiento de valvuloplastia mitral.
60.01.016 Procedimiento percutaneo de plastia Mitral con clip.
60.01.017 Procedimiento de valvuloplastia adrtico pulmonar y angioplastia de coartacién adrtica.
60.01.018 Procedimiento de biopsia miocardica acceso femoral o yugular.
60.01.019 Procedimiento para la colocacién de endoproétesis vascular en aneurisma aorta abdominal infrarenal (AAAI).
60.01.020 Procedimiento para la colocacion de endoproétesis vascular en aneurisma aorto toracico (TAA).
60.01.021 Procedimiento de diagnéstico de electrofisiologia.
60.01.022 Procedimiento de electrofisiologia con mapeo tridimensional.
60.01.023 Procedimiento de electrofisiologia para ablacién por radiofrecuencia.
60.01.024 Procedimiento de electrofisiologia para aislamiento de venas pulmonares por crio ablacién.
60.01.025 Procedimiento para embolizacién de aneurismas o malformaciones arteriovenosas periféricas.
60.01.026 Procedimiento para la colocacién percutanea de valvula pulmonar.
60.01.027 Procedimiento para la colocacion percutdnea de valvula adrtica.
60.01.028 Procedimiento para colocacion de filtro de vena cava.
60.01.029 Procedimiento de cateterismo diagnéstico periférico.
60.01.030 Procedimiento de Perforaciéon Transeptal.
60.01.031 Trombectomia Pulmonar.

Procedimiento para embolizacion de aneurismas intracraneales pequefios y medianos rotos y no rotos (de 2 mm a 15

60.01.032 mm) nifios y adultos.
60.01.033 Procedimiento para cierre de PCA con Coil.
60.01.034 Procedimiento de cateterismo diagnéstico cerebral.
60.01.035 Procedimiento de rescate vascular cerebral (ICTUS).
60.01.037 Procedimiento de quimioembolizacién transarterial (TACE).
60.01.038 Procedimiento para drenaje percutaneo (multipropdsito, biliar 6 nefrostomia).
60.01.039 Procedimiento percutaneo de plastia biliar.
60.01.040 Procedimiento para la colocacion de endoproétesis vascular en aneurisma aorta toraco-abdominal (ATA)
60.01.041 Procedimiento para embolizacion de malformaciones arteriovenosas neuroldgicas (fistulas y tumores).
60.01.042 Procedimiento para cierre de PCA con oclusor nifios.
60.01.043 Procedimiento para la colocacién percutanea de valvula adrtica balén expandible.

Los procedimientos arriba enlistados, contienen tanto de aplicacién especifica a pediatria, como de uso indistinto segun la
constitucion del paciente.

Para lo cual se debera considerar el requerimiento establecido para cada Unidad Médica establecida en el Anexo 1A T1
“Requerimientos del SMI para HERI 2024”, mismos que se describen en el siguiente Catalogo de procedimientos del
Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista, identificAndolos por nimero de
clave y nombre.

DISTRIBUCION, SE INCLUYE LA LOCALIDAD Y EL TIPO DE UNIDAD MEDICA




CLAVE NO MIN MAX
OOAD/UMAE CLP SEDE LOCALIDAD 04 04

OOAD SEDE MES | MES

28 Tabasco 280132012151 HGZ 46 Villahermosa 40 100

El licitante debe considerar dentro de su propuesta que el “Servicio Médico Integral de Hemodinamia y Radiologia
Intervencionista (SMI para HERI)” incluya:

Descripcion del Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiologia Intervencionista.
Catalogo de procedimientos del SMI para HERI.

Requerimientos de procedimientos

Equipo médico (Fuente para marcapaso cardiaco temporal).

Puesta a punto de equipo médico.

Bienes de consumo basico (por procedimiento y complementario).

Asistencia técnica.

Reporte mensual de la productividad (FORMATO membretado).

Debiendo el licitante garantizar la correcta prestacion del servicio considerando todos los equipos médicos, sus accesorios y
los bienes de consumo, de su interés, los cuales se describen en:

ANEXO 1C T2. Equipo Médico del SMI para HERI 2024 ((Fuente para marcapaso cardiaco temporal).
ANEXO 1E T4. Bienes de Consumo del SMI para HERI 2024

4. EQUIPO MEDICO.

Se requiere como Equipo Médico Unicamente la fuente para marcapaso cardiaco temporal, puesta en operaciéon que
aseguren la realizaciéon de los procedimientos de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista para lo cual se requiere que la
Fuente para marcapaso cardiaco temporal cumpla las especificaciones, que se establece en el ANEXO 1C T2 “Equipo
Médico”, que seran evaluados con el ANEXO 1U FORMATO T21 “Propuesta para la evaluaciéon técnico/documental”,
contenida en los “FORMATOS de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista”.

Se aceptaran equipos Usados que durante la vigencia del contrato no deberan sobrepasar su vida Util con no mas de 5 afios
de fabricacion; es decir, la fabricacion del equipo de la Fuente para marcapaso cardiaco temporal, debera estar
comprendida, a partir del afio 2019, comprendiendo la vigencia del contrato, entregando en la propuesta técnica el ANEXO
1Y FORMATO T30. “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 5 afios de fabricacion (a partir 2020)”. En el caso
de considerar en la propuesta técnica equipos usados, debera cumplir con el hecho de asegurar que estos son funcionales y
se encuentran en perfectas condiciones de operacion, sin ningan tipo de averia técnica, ni dafios en su estructura fisica
tanto externa como interna, que pueda repercutir en el funcionamiento inadecuado del equipo y, por tanto, en la demora
para la prestacion del servicio. Por lo cual, debera integrar en su propuesta, un “Dictamen Técnico” y/o una Orden de
Servicio, que dictamine o garantice el buen funcionamiento de cada equipo médico, su fecha de elaboracion debera estar
comprendida a partir del aflo 2020 y debera estar elaborada por el fabricante o distribuidor autorizado de la marca del
equipo, conforme a la relacién de equipos médicos que estan contenidos en el ANEXO 1C T2 “EQUIPO de SMI para HERI.

L aentrega y puesta en operacion del equipo médico (Fuente para marcapaso cardiaco temporal), asi como del servicio
médico integral, para la realizacion de los procedimientos contenidos en el Catdlogo de Procedimientos, debe realizarse
dentro de los 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la emisiéon y notificacion del fallo, en el OOADE TABASCO,
conforme a la distribucion establecida en el ANEXO 1L T11. “Distribucién de Equipo y personal del SMI para HERI”.

Los licitantes participantes, deberan adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catalogos,
fotografias, imagenes, instructivos y/o manuales del fabricante, asi como aquellos que presente en su proposicién técnica
para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberan corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y
con la descripcién técnica del licitante de los equipos propuestos asi como de las caracteristicas del servicio ofertado, lo cual
debera ser completo y en caso de estar en idioma diferente al espafiol debera proporcionar la traduccion simple al espafiol,
sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la
traduccion podra contener Unicamente las paginas, secciones y/o parrafos que soporten lo ofertado (en concordancia a lo
establecido en los Términos y Condiciones). Los licitantes una vez que sean adjudicados deberan entregar al Jefe de
Servicio o Coordinador Clinico de la Unidad Médica, la descripcion de los equipos médicos que utilizardn para la prestacion
del servicio, asi como el manual del fabricante en idioma espafiol, al dia 10 (DIEZ) contados al dia natural siguiente de la



emision y notificacion del fallo y antes de la Transferencia de conocimientos al personal que tendran que ser los mismos
evaluados y aceptados de su propuesta técnica. No se aceptaran propuestas de equipos correspondientes a saldos o
remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el
pais de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas,
Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Econémica Europea CEE, segun corresponda.

La puesta a punto del equipo (Fuente para marcapaso cardiaco temporal ), solicitado para la prestacion del servicio objeto
de esta licitacién, sera estricta responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervision estara a cargo del Supervisor de
operacién por parte del proveedor y del Administrador del Contrato o servidor publico designado( Jefe de Conservacion o
biomédico) por parte del IMSS, el equipo del Licitante adjudicado debera ser completamente compatible entre los equipos,
accesorios, y bienes de consumo, ofertados y los equipos propiedad del Instituto contenidos Anexo 1T T20” Equipos en
propiedad del IMSS para HERI 2024” .

Para lo cual, se debera firmar lo contenido en el ANEXO 1G FORMATO T6 “Entrega/Recepcion de Equipos” con esto se
realizara la entrega recepcion del equipo médico de manera oficial, ya que en caso de que exista alguna inconsistencia en el
equipo y no se encuentre en su plena capacidad de funcionamiento, se levantara “Acta Informativa” para dar constancia de
los motivos y razones de “No aceptacion” en la entrega-recepcion, considerandose como notificado el Proveedor a partir de
ese momento, para lo cual debera subsanar las deficiencias o motivos sefialados del rechazo del equipo médico (Fuente
para marcapaso cardiaco temporal ), en un término maximo de 48 horas, con la finalidad de asegurar la puesta a punto
dentro de los 10 ( diez) dias naturales y el inicio del servicio al 10(diez) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
la emisién y notificacion del fallo.

SUPERVISOR DE OPERACION

Sera el responsable por parte del proveedor de que se concluya la entrega del equipo (Fuente para marcapaso cardiaco
temporal), hasta quedar en Optimas condiciones de funcionamiento; asi como, de que se encuentre vigente en el
portafolio/catdlogo de productos del fabricante y/o no estar descontinuado por el mismo fabricante y cumplir con las
especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 1C T2 “Equipo Médico del SMI para HERI 2024”, cuidando que sean
compatibles con el Equipo Médico propiedad IMSS contenido en el Anexo 1T T20 “Equipos en Propiedad del IMSS para
HERI 2024”.

Por lo que una vez que se conozca al licitante adjudicado y antes de la puesta a punto, este debera informar por escrito al
Administrador del Contrato la designacion del SUPERVISOR, a través del ANEXO 1R FORMATO T18 DESIGNACION DE
SUPERVISOR EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO en congruencia a lo manifestado durante la evaluacion, ANEXO 1V
(FORMATO T22 RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE), la presentacion del curriculo y estructura
organizacional del licitante, que sera al menos un supervisor por unidad, que debera coordinar la funcionalidad e instalacion
de equipos en la(s) Unidad(es) Médica(s) asignada(s), para que el servicio se preste a entera satisfacciéon del Instituto. El
licitante adjudicado asignara un “SUPERVISOR DE OPERACION” que sera el responsable de dar seguimiento a las
acciones solicitadas en el Plan de Trabajo ANEXO 1B FORMATO TO PROGRAMA DE TRABAJO, de acuerdo con lo
contenido en el ANEXO 1T FORMATO T20 “DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACION
ADMINISTRATIVA”, con la finalidad que se dé cumplimiento en tiempo y forma a los puntos establecidos en dicho programa
de trabajo, como es afinar detalles de la integracion técnica del plan de trabajo con la unidad médica, coordinar las acciones
pertinentes en lo referente a la entrega, instalaciéon y puesta a punto del equipo médico, y de los bienes de consumo bésicos
y complementarios para el inicio de la prestacion del servicio. El SUPERVISOR DE OPERACION propuesto no sera sujeto
de evaluacion, sin embargo, deberd cumplir en todo momento con las actividades requeridas en la presente Convocatoria.

Por su parte se le facilitara al proveedor un espacio fisico preferentemente accesible al area de quir6fanos de la Unidad
Médica, a titulo gratuito y con electricidad, que podra adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y
resguardo del equipo e insumos propiedad del proveedor, con el que proporcionara el SMI para HERI, durante la vigencia
del contrato.

Una vez concluido la puesta en uso del equipo médico, el administrador del contrato formalizara la entrega recepcion del
equipo conforme al ANEXO 1G FORMATO T6 “Entrega/Recepcion de Equipos”, debiendo estar validados por ambas partes,
con lo que se oficializa la Entrega recepcion.

Las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operacién del servicio, no
imputables al licitante adjudicado, deberéa reportarlo por escrito a més tardar al tercer dia natural de tener conocimiento al
Administrador del Contrato, adjuntando su acreditacién, para lo cual el Area Requirente evaluara su procedencia con la
finalidad de dar estar en condiciones de pronunciarse segun corresponda, y recibir el equipo médico cuando las causas que
generaron el retraso en la recepcion queden resueltas.

Mejoras Tecnoldgicas de Equipo



En caso de que, durante la vigencia del contrato, existan mejoras tecnolégicas acorde con los servicios contratados, sin que
se incremente el Precio Unitario, el proveedor podra proponer al Administrador del Contrato donde se prestan los servicios,
el cambio o actualizacion de los equipos y/o los bienes de consumo sefialados; asi como del software de los equipos,
acompafiando a la solicitud, los registros sanitarios, FDA o ISO o CCEE o Certificado de Calidad de buenas Practicas,
catélogos, manuales, etc., de los equipos e insumos que lo requieran para su evaluacion, validacién y autorizacion por parte
del Jefe de Servicio de Hemodinamia y Radiodiagndstico de la unidad médica; de considerar viable la propuesta por parte
del proveedor, se procederia a realizar el cambio o actualizaciéon de los equipos y a suministrar los consumibles y en su
caso, el software; asi como otorgar la capacitacion especifica sobre esta tecnologia de innovacion al personal del Instituto
gue lo requiera sin costo adicional, retirando el o los equipos que fueron sustituidos una vez que se tengan en la Unidad los
nuevos (de innovacion) con actualizacion del ANEXO 1G FORMATO T6 “Entrega/ Recepcion de equipos” y sin afectar la
continuidad de la prestacion del servicio.

Del Equipo Médico requerido

Para la documentacion requerida, debera considerar las Normas Oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o
Especificacion Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e€) numeral 4.24.3 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social
(POBALINES).

4.3.1 El licitante deberéa presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios de al menos
el 80% de la totalidad del equipo, y bienes de consumo bésicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y
reverso, vigentes y su Ultima actualizacion (refrendo o prérroga segun corresponda) expedidos por la COFEPRIS,
considerando lo sefialado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el articulo
376 de la Ley General de Salud y el articulo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Asimismo, el licitante debera presentar en su propuesta técnica en papel membretado de Ila licitante, un escrito en el que
manifieste que, en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador de Contratos en copia simple a
mas tardar a los cinco dias naturales siguientes al acto del fallo los Registros Sanitarios del 20% correspondiente al 100%
del equipo médico, bienes de consumo bésicos y complementarios ofertados por partida que no hubiese entregado durante
el proceso de licitacién, dicho escrito debera estar debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el
representante comin en caso de participacién conjunta). Para su aceptacion, los Registros Sanitarios deberan cumplir con
todos y cada uno de los requisitos establecidos para los mismos en la presente convocatoria.

Adicionalmente, en su propuesta técnica debera presentar el ANEXO 1Z Formato T33 “Relacion del 20% del equipo, bienes
de consumo basico y complementario, pendientes de entrega del registro sanitario” ofertados por partida, considerados para
ser entregados de conformidad al parrafo anterior.

En caso de que el Registro Sanitario presentado por el licitante en los Anexo 1C T2.” Equipo médico de SMI para HERI”,
Anexo T4.” Bienes de Consumo de SMI para HERI”, no se encuentre dentro del periodo de vigencia sefalado en el mismo,
conforme al articulo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deber& presentar:

Copia simple del Registro Sanitario sometido a prérroga.
Copia simple del “Comprobante de Tramite de Prérroga” emitido por la COFEPRIS, o en su caso, Copia simple de la
“Constancia de Prérroga” donde se identifique plenamente el nUmero de Registro Sanitario emitida por la COFEPRIS.

Nota: no son validas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta en los
tramites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algun equipo y/o bienes de consumo (basico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el
licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, debera presentar, Carta de la COFEPRIS manifestando que no requiere
registro sanitario.

El no presentar la copia simple del Registro Sanitario vigente o prérroga de este actualizado, o copia simple del
comprobante del tramite de prérroga, o la carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario de
aquellos productos que por su naturaleza, caracteristicas propias y uso no se consideran como insumos para la salud, se
ubicaran en el proceso de contratacion y dependiendo del resultado de su revisién, podra ser causal de desechamiento.

4.3.2. El licitante debera presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-
13485:2016 en Sistemas de Gestion de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple
del Certificado FDA vigente, o el Certificado de Calidad de la Comunidad Econémica Europea (CCEE), o Certificado de
Calidad de Buenas Practicas de Manufactura de COFEPRIS, o Ministerio de Salud de Japdn, vigente en el idioma del pais



de origen acompafiado de su traduccién simple al espafiol de al menos el 80% del equipo médico, y bienes de consumo
basicos y complementarios del 100% que oferte por partida en su propuesta técnica, incluyendo en el ANEXO 1U
FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACION TECNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel
editable). Debidamente referenciados donde se cite el equipo médico y bienes de consumo basicos y complementarios al
que corresponde.

Asimismo, el licitante debera presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que
manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar al Administrador del
contrato, copia simple a mas tardar a los cinco dias naturales siguientes al acto del fallo los Certificados de Calidad del 20%
correspondiente al 100% del equipo médico, bienes de consumo basicos y complementarios ofertados por partida que no
hubiese entregado durante el proceso de licitacion, dicho escrito debera estar debidamente firmado por el representante
legal del licitante (o el representante comin en caso de participacién conjunta). Para su aceptacion, los Certificados de
Calidad deberan cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos para los mismos en la presente convocatoria.

Adicionalmente, en su propuesta técnica debera presentar en el ANEXO 1AA Formato T34 “Relacion del 20% de equipo
médico, y bienes de consumo basicos y complementarios, pendientes de Certificados de Calidad”, la relacion de los equipos
médico, instrumental, bienes de consumo basicos y complementarios ofertado por partida, pendientes de Certificados de
Calidad, considerados para ser entregados de conformidad al parrafo anterior, acompafado de su traduccion simple al
espafiol, solo en caso de estar en idioma diferente, el cual debera cumplir con el detalle exacto de la denominacion distintiva
del certificado de calidad presentado en su descripcion y estar en hoja membretada de la licitante, debidamente firmado por
su representante legal, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente numeral, para su
posterior entrega mediante copia simple a la Coordinacién Técnica de Servicios Médicos Indirectos, toda vez que el licitante
haya sido adjudicado en alguna de las partidas.

El no presentar la copia simple de los documentos correspondientes a los certificados aqui enunciados de al menos el 80%
del 100% de equipo que oferte por partida en su propuesta técnica; sera causal de desechamiento.

4.3.3  Carta compromiso del Licitante participante en la Instalacion de Equipo; se compromete a cumplir cabalmente para
la entrega y puesta punto del equipo, para la prestacion correcta y oportuna del servicio en el que resulte adjudicado, con
todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios fisicos del &rea donde sera(n) ubicado(s),
asi como todas y cada una de las adecuaciones fisicas que se requieran para la entrega y Optimo funcionamiento del
equipo ofertado mediante el ANEXO 1S FORMATO T19 “Carta compromiso del Licitante participante en la Instalacion de
Equipo”, contenido en “FORMATOS de SMI para HERI 2024”. El no presentar la carta, sera causal de desechamiento.

El licitante adjudicado debera entregar al Administrador del Contrato, dentro de los 15 dias hébiles posteriores a la entrega
del equipo (Fuente para marcapaso cardiaco temporal), los archivos electronicos con los datos solicitados en el ANEXO 1P
FORMATO T16 “Relacién de Marcas, Modelo y Manual del fabricante del Equipo Médico”, contenido en “FORMATOS DE
SMI para HERI".

La forma de presentacion de la propuesta de equipos Médicos en electronico en CompraNet y para pronta referencia, debe
de ser presentada en archivos diferenciados, en donde en cada archivo estaran cada uno de los documentos solicitados en
los incisos, debiendo identificar con el nimero, asignado en el Anexo 1C T2 Equipo Médico del SMI para HERI 2024,
seguido del nombre del equipo que se esté proponiendo. La carpeta que se esté presentando debera resaltar los datos y
especificaciones solicitadas en cada inciso y que pertenecen al equipo que se esté tratando en cada carpeta.

Ejemplo: Propuesta Técnica/documental, ANEXO 1U FORMATO T21 “Propuesta Para La Evaluacion Técnico/ Documental”

Nombre de la carpeta: “EQUIPOS”
Contenido de la subcarpeta:
EJEMPLO:

“7 Equipo para mapeo tridimensional”.

1. Folleto o catalogo o referencia grafica o Manual idioma de origen y su traduccién simple al espafiol (Se acepta portada y
pagina Donde se encuentre referenciada la especificacion técnica)

2. Registro Sanitario o Prorroga del registro o DOF (si aplica) _II
3. FDA o CEE o Buenas Préacticas o CALIDAD/ISO -



Y de esta manera debe de presentarse tantas carpetas sean necesarias acordes al nUmero de equipos médicos que se
estén proponiendo de acuerdo con el ANEXO 1U FORMATO T21 “FORMATO Propuesta para Evaluacion
Técnico/Documental”.

ADECUACION DEL AREA, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO MEDICO

El Instituto facilitara al licitante adjudicado, dentro de los 10(diez) dias naturales posteriores, contados a partir de la emision
y notificacion del fallo, un espacio fisico accesible al area de Hemodinamica o Radiologia de la Unidad Médica, a titulo
gratuito y con electricidad, que podra adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del
equipo, y bienes de consumo propiedad del proveedor, con el que proporcionara el SMI PARA HERI, durante la prestacion
del servicio.

Para el funcionamiento 6ptimo del equipo, se deberan considerar las adecuaciones que se requieran, sin que afecten la
estructura del lugar, sin costo para el Instituto mediante el ANEXO 1Y FORMATO T31 FORMATO de carta relativo a la
obligacion del licitante participante, de realizar los trabajos necesarios de adecuacion a las instalaciones de cada unidad
médica que corresponda”, contenido en “FORMATOS” del SMI para HERI 2024, en correspondencia a las “Visita a las
Instalaciones Institucionales” descrito en los Términos y Condiciones del SMI para HERI 2024.

La entrega y puesta a punto del equipo solicitado, para la prestacién del servicio objeto del servicio, serd estricta
responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervision estar4 a cargo del Supervisor por parte del proveedor, y del
Administrador del Contrato, y cuya verificacion de condiciones oOptimas de operacién del equipo, que se realizar4 en
paralelo, estara a cargo del Jefe de Hemodinamica, para lo cual como evidencia firmara por ambos el ANEXO 1G
FORMATO T6 “Recepcion de Equipos”, contenido en “FORMATOS” del SMI para HERI, con lo que se oficializa la Entrega-
recepcion.

En caso de que el equipo (Fuente para marcapaso cardiaco temporal), no se encuentre en plena capacidad de
funcionamiento se levantara el Acta Informativa para hacer constancia de los motivos y razones de la no aceptacion y
recepcion del equipo, considerdndose como notificado el Proveedor a partir de ese momento, el cual debera subsanar las
deficiencias motivos del rechazo del equipo durante las siguientes 48 horas, con la finalidad de que se dé inicio cabal a la
prestacion del servicio al dia natural 10 (diez), contados a partir de la emisién y notificacion del fallo.

BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO.
6.1 Bienes de Consumo Basico

En este apartado se describen los bienes de consumo basicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los
procedimientos del SMI de HERI y se describen en el ANEXO 1E T4 “Bienes de Consumo del SMI para HERI 2024” del
presente documento, que el proveedor debera suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagndsticos y terapéuticos
indicados en el ANEXO 1A T1 Requerimiento del SMI para HERI 2024.

Debe de considerarse la dotacidn para procedimientos de urgencia, asi como aquellos que por su caracteristica médica no
puedan ser programados, mismos que seran previstos de mutuo acuerdo con los Jefes de Servicio de Medicina Interna,
para su abasto permanente.

El licitante adjudicado debera tener a disposicion la primera entrega de bienes de consumo basicos, en el momento que se
requiera por evento, a partir de la emision del fallo en la UNIDAD segin ANEXO 1A T 1 “Requerimientos de SMI para HE
2024”, y se hara constar en el ANEXO 1B FORMATO T10 “Control de Entrega Recepcion de Bienes de Consumo Basico”,
para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o
considerarse para fines de facturacion y pago para el Instituto.

El Licitante adjudicado debera presentar todas las marcas y modelos de los bienes de consumo que utilizan al inicio de la
prestacion del servicio, asi como las especificaciones del contacto del fabricante o distribuidor de los mismos ANEXO 1P
FORMATO 16. RELACION DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MEDICO Y BIENES DE
CONSUMOQ". Este debera ser entregado a mas tardar 05 (cinco) dias naturales después de la fecha del fallo, al jefe del
servicio de Medicina Interna de la Unidad, con firma de recepcion del servidor publico dando total certeza de conocimiento
de los bienes que pueden solicitar.

Las dotaciones subsecuentes de los bienes de consumo basicos se efectuara por lo menos 48 horas antes de la fecha de
programacion de los procedimientos, la cual correspondera al consumo estimado de estos dias conforme a lo establecido en
el ANEXO 1K FORMATO T10 “Control de Entrega Recepcién de Bienes de Consumo Basico”, Se debera garantizar la
disponibilidad de los bienes de consumo basicos y complementarios en condiciones 6ptimas de envase, embalaje a prueba
de humedad y de polvo, con el fin de preservar la esterilidad, calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el
almacenaje y deberan contener en idioma espafiol la siguiente informacion:



Descripcion completa del bien de consumo (marcay lote)
Cantidad

Fecha de fabricacién y caducidad

Pais de origen del bien de consumo

Condiciones de almacenamiento

Lo anterior para que los bienes de consumo se entreguen al momento del procedimiento de Hemodinamia y
Radiodiagnoéstico Radiologia Intervencionista, debera ser nuevo y en 6ptimas condiciones para su uso, de acuerdo con el
tipo de procedimiento programado en cada unidad.

Los bienes de consumo deberan ser estrictamente compatibles con el equipo médico relacionado y entre si y el equipo en
propiedad del Instituto referido en el Anexo 1T T20 “Equipos en propiedad del IMSS para HERI 2024” y el ofertado, para el
desarrollo y cumplimiento del procedimiento de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista, estos deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y de control de calidad requeridas para la prestacion del servicio a fin de obtener resultados de
calidad y seguridad para el paciente. Estos deberan ser entregados en las Unidades Médicas de acuerdo con el ANEXO 1M
T 12 “Catalogo de Unidades Médicas de SMI para HERI 2024”.

El licitante adjudicado entregara 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, a través de su técnico, los bienes de
consumo del inventario existente en la Unidad Médica de que se trate, estériles, completos y requeridos para los
procedimientos contratados, conforme al ANEXO 1E T4 “Bienes de Consumo de SMI para HERI 2024”.

Si por causas imputables al proveedor se diera la cancelacion de algun procedimiento programado, por falta de bienes de
consumo bésicos o complementarios se reprogramara y se realizard sin costo para el Instituto. Dicha incidencia se hara
constar en la Bitacora de Visitas del Supervisor y en el ANEXO 10 FORMATO T15 “Reporte de Incidencias”.

Si alguno de los bienes de consumo basico o complementario presentara alguna falla o defecto, el proveedor debera
sustituirlo de inmediato por otro de iguales caracteristicas y calidad a las requeridas, sin repercutir en el costo del
procedimiento.

El proveedor del servicio esté obligado a proporcionar los bienes de consumo complementarios, ANEXO 1E T4 “Bienes de
Consumo del SMI para HERI 2024” relacionados con la cartera de servicios de cada unidad médica, ANEXO 1A T1
“Requerimientos de SMI para HERI 2024, y seran foliados y facturados por separado.

Para la documentacion requerida, debera considerar lo siguiente:

Para la documentacién requerida, deberd considerar las Normas oficiales tanto mexicanas como Internacionales o
Especificacion Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e€) numeral 4.24.3 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social
(POBALINES) y anexar lo siguiente:

6.1.1. El licitante debera presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios de al menos
el 80% de la totalidad del equipo, y bienes de consumo basicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y
reverso, vigentes y su Ultima actualizacion (refrendo o prérroga segun corresponda) expedidos por la COFEPRIS,
considerando lo sefialado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el articulo
376 de la Ley General de Salud y el articulo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Asimismo, el licitante debera presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que
manifieste que, en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del contrato, en copia simple a
mas tardar a los cinco dias naturales siguientes al acto del fallo los Registros Sanitarios del 20% correspondiente al 100%
del equipo médico, bienes de consumo basicos y complementarios ofertados por partida que no hubiese entregado durante
el proceso de licitacion, dicho escrito debera estar debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el
representante comin en caso de participacion conjunta). Para su aceptacion, los Registros Sanitarios deberan cumplir con
todos y cada uno de los requisitos establecidos para los mismos en la presente convocatoria.

Adicionalmente, en su propuesta técnica debera presentar el ANEXO 1Z Formato T33 “Relacion del 20% del equipo, bienes
de consumo basico y complementario, pendientes de entrega del registro sanitario” ofertados por partida, considerados para
ser entregados de conformidad al parrafo anterior.

En caso de que el Registro Sanitario presentado por el licitante en los Anexo 1C T2.” Equipo médico de SMI para HERI”,
Anexo 1E T4.” Bienes de Consumo de SMI para HERI”, no se encuentre dentro del periodo de vigencia sefialado en el
mismo, conforme al articulo 376 de la Ley General de Salud, el licitante debera presentar:



Copia simple del Registro Sanitario sometido a prérroga.
Copia simple del “Comprobante de Tramite de Prdérroga” emitido por la COFEPRIS, o en su caso, Copia simple de la
“Constancia de Prorroga” donde se identifique plenamente el nimero de Registro Sanitario emitida por la COFEPRIS.

Nota: no son validas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta en los
tramites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algln equipo y/o bienes de consumo (basico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el
licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, debera presentar, Carta de la COFEPRIS manifestando que no requiere
registro sanitario.

El no presentar la copia simple del Registro Sanitario vigente o prérroga de este actualizado, o copia simple del
comprobante del tramite de prorroga, o la carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario de
aquellos productos que por su naturaleza, caracteristicas propias y uso no se consideran como insumos para la salud, se
ubicaran en el proceso de contratacion y dependiendo del resultado de su revision, podra ser causal de desechamiento.

Para efectos de evaluacion se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catalogos o referencia grafica de
los Bienes de Consumo, y en caso de estar en idioma del pais de origen, debera presentar su traduccion simple al espafiol,
aceptando Unicamente la Portada del documento sustento de la referencia, asi como la pagina donde se encuentre la
especificacion y/o caracteristica técnica solicitada, conforme a lo establecido en el ANEXO 1E T4 “Bienes de Consumo del
SMI para HERI 2024”, y en el ANEXO 1U FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACION TECNICA /DOCUMENTAL”
(presentar FORMATO en PDF y Excel editable).

6.1.2. El licitante debera presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los Certificados de Calidad 1SO-
13485:2016 en Sistemas de Gestion de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple
del Certificado FDA vigente, o el Certificado de Calidad de la Comunidad Econémica Europea (CCEE), o Certificado de
Calidad de Buenas Practicas de Manufactura de COFEPRIS, o Ministerio de Salud de Japon, vigente en el idioma del pais
de origen acompafiado de su traduccién simple al espafiol de al menos el 80% del equipo médico, y bienes de consumo
basicos y complementarios del 100% que oferte por partida en su propuesta técnica, incluyendo en el ANEXO 1U
FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACION TECNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel
editable). Debidamente referenciados donde se cite el equipo médico y bienes de consumo basicos y complementarios al
que corresponde.

Asimismo, el licitante debera presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que
manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar al Administrador del
contrato y Jefe del Servicio de Medicina Interna, en copia simple a mas tardar a los cinco dias naturales siguientes al acto
del fallo los Certificados de Calidad del 20% correspondiente al 100% del equipo médico, bienes de consumo basicos y
complementarios ofertados por partida que no hubiese entregado durante el proceso de licitacion, dicho escrito debera estar
debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el representante comudn en caso de participacion conjunta).
Para su aceptacion, los Certificados de Calidad deberan cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos para
los mismos en la presente convocatoria.

Adicionalmente, en su propuesta técnica debera presentar en el ANEXO 1AA Formato T34 “Relacion del 20% de equipo
médico, y bienes de consumo bésicos y complementarios, pendientes de Certificados de Calidad”, la relacion de los equipos
médico, instrumental, bienes de consumo basicos y complementarios ofertado por partida, pendientes de Certificados de
Calidad, considerados para ser entregados de conformidad al parrafo anterior, acompafiado de su traduccion simple al
espafiol, solo en caso de estar en idioma diferente, el cual debera cumplir con el detalle exacto de la denominacion distintiva
del certificado de calidad presentado en su descripcidn y estar en hoja membretada de la licitante, debidamente firmado por
su representante legal, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente numeral, para su
posterior entrega mediante copia simple a la Coordinacién Técnica de Servicios Médicos Indirectos, toda vez que el licitante
haya sido adjudicado en alguna de las partidas.

El no presentar la copia simple de los documentos correspondientes a los certificados aqui enunciados de al menos el 80%
del 100% de equipo que oferte por partida en su propuesta técnica; sera causal de desechamiento.

6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO

Los Bienes de Consumo Complementarios son aquellos insumos que son de uso ocasional o poco frecuente, debera
ajustarse a los requerimientos establecidos para cada Unidad Médica con base al ANEXO 1A T1 “Requerimientos de SMI
para HERI 2024” debiéndose entregar a solicitud del Administrador del Contrato y se hara constar en el ANEXO 1J
FORMATO T9 “Control Semanal de Dotacion de Bienes de Consumo Complementarios”.



Lo anterior para que los bienes de consumo se entreguen al momento del procedimiento, nuevos y en dptimas condiciones
para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimiento programado en cada Unidad Médica.

El licitante adjudicado del servicio estd obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo
complementarios necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumandose el precio de este
insumo al precio unitario del procedimiento programado, ANEXO 1A T1 “Requerimientos de SMI para HERI 2024” y ANEXO
1E T4 “Bienes de Consumo del SMI para HERI 2024”.

El proveedor del servicio esta obligado a proporcionar los bienes de consumo complementarios, ANEXO 1E T4 “Bienes de
Consumo del SMI para HERI 2024” relacionados con la cartera de Servicios de cada Unidad Médica, ANEXO 1A T1
“Requerimientos de SMI para HERI 2024.

Catélogo de Bienes de Consumo Complementarios:

CLVSI PROCEDIMIENTO
60.01.801 Accesorios para cierre de defectos septales. Sistemas para liberaciéon de oclusores septales o de conducto arterioso.
60.01.802 Adicional de extension iliaca para endoprétesis.
60.01.803 Aguja para puncion transeptal por radiofrecuencia.
Balén coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diametro y longitudes
60.01.806 desde 10 mm a 30 6 40 mm de longitud o BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0
MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM.
60.01.807 Bal6n coronario con aterotomos. Indicado para reestenosis o lesiones calcificadas. Diametros de 2.00 a 4.00

o Longitudes de 6, 10 y 15 mm.
60.01.808 Balén de contra pulsacién de 30, 40 o 50 cc.
60.01.809 Estructura metalica circundant_e o con lineas de protuberancias. Indicado para reestenosis o lesiones no dilatables .
o Diametro de 2.00 a 3.50. Longitudes de 6 u 8 a 15 6 16mm o de 10 a 20 mm.
60.01.810 Balén neurolégico para remodeling o prueba de oclusién intracraneal.
60.01.811 Balg_r;de doble lumen para remodeling con lumen independiente para laguia para neuro intervencionismo de diversas
medidas.
Baldn periférico infra popliteo compatible con cuerda guia 0.014", longitud de hasta 220 mm, diferentes diametros o
balon periferico infrapopileno compatible con cuerda guia 0.014".
60.01.815 Bal6n periférico pediatrico diferentes medidas.
60.01.816 Balones de angioplastia coronaria de alta presion No complaciente.
Balones periféricos en diversos diametros y longitud es (2 6 2.5 mm a 10mm de diametroy 2 6 3 6 18 cm de longitud)
60.01.817 de bajo perfil para introductores 4 a 9 fr. O balones semi complacientes. Con sistema 0.014 0 0.018 de 1.5 mm a 4mm
de diametro y de 40 a 220 mm de longitud.
60.01.818 Banda de compresion radial.
60.01.819 Bolsa estéril para tubo de fluoroscopio.
60.01.820 Cables conectores de electrofisiologia ( de alta densidad en un solo catéter).
60.01.821 Cables conectores para catéter de electrofisiologia.
60.01.822 Camisas transeptales diversas curvas de 6 a 8.5 Fr. Diversas longitudes
Catéter balén periférico no complaciente o alta presion de 1.5 mm a 4 u 8 mm de diametro para guia 0.014"presentar
60.01.823 medidas intermedias y de 20 a 200 mm o 220mm de longitud. Uso: angioplastia percutanea transluminar de vasos
periféricos infrapopliteos.
Catéter balén periférico no complaciente o alta presién de 3mm a 12 mm de didmetro para guia 0.035"presentar
medidas intermedias y de 20 a 80 6 100 6 120 6 200 mm o 220mm de longitud.uso: angioplastia percutanea
transluminar de vasos periféricos femorales o CATETER BALON PERIFERICO NO COMPLACIENTEDE 3,4,5,6,7
,8,9,10 Y 12MM DE DIAMETRO Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD.
60.01.825 Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extraccion de cuerpo extrafo.
60.01.826 Catéter de ablacion 7fr punta de 8 mm curvas pequefia a grande. O Catéter de ablacion 7fr punta de 4 a 8 mm curvas
T pequefia a grande.
60.01.827 Catéter de ablacion 7 a 8 fr punta irrigada curva pequefia a grande.
60.01.828 Catéter de ablacion irrigada convencional.
60.01.832 Catéter de mapeo de alta densidad, compatible el navegador ofertado y con cable conector respectivo.
60.01.833 Catéter de perfusion distal con 4 marcas radiopacas.
60.01.835 Catéte[ diagnc’)sticq para la curva pigtail o n_1u|ti proposito o catéter para a_ngi_ografl'a y arteriografia por técnica
T percutdnea. De politetrafluoretileno, alto flujo recto a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 6 fr.
60.01.836 Catéter guia teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico56 6 6 7 u 8 fr.
60.01.837 Catéter guia multiproposito 5, 6, 7'y 8 Fr.
60.01.838 Catéter guia renal.
60.01.839 Catéter para adquisicién de imagenes en OCT. Intravascular 6 Catéter de Ultrasonido Intracoronario de tipo mecanica
T rotatoria de 60 Mhz, de alta definicién.
Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo de alta presion, de 1.20 a 4.0 mm de diametro por 8 a 30 mm
de longitud, 130 a 150 cm de largo, con sistema montado en guia “over the wire".
60.01.841 Catéter para seno coronario de 5 a 7Fr.

60.01.814

60.01.824

60.01.840
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Catéter para septostomia auricular con navajade 1 a 2 cmy longitud de 68 a 110 cm, calibre 5 a 6Fr. O Cateter para
septostomia con globo no complaciente, con punta angulada desechable en 5y 6 fr, 0 060.167.4575 Para septostomia

60.01.842 auricular, con navaja de 1 cm desechable.Longitud: Calibre:110 cm. 5 Fr.Pieza. 6 Z-5 9.5mm x 0.9cm x 50cm (5 fr) y
Catéter Z-5 13.5mm x 1.35cm x 50cm ( 6 fr).
60.01.845 Catéter para ultrasonido intracoronario.
60.01.846 Catéter para ultrasonido Intravascular periférico. NO EN PEDIATRICOS
60.01.847 Catéter tipo Berman para angiografia de 4y 5 fr.
60.01.848 Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.
60.01.849 Catéteres diagndsticos para electrofisiologia tetra polar de 5 a 6 fr.
60.01.850 Catéteres diagndsticos para electrofisiologia decapolar en 5 6 7fr. (seno coronario).
60.01.851 Catéteres diagnodsticos para electrofisiologia, diodecapolar en 5 a 7ir.
60.01.856 Coilts fii\t{lezrsas morfologias y medidas sistema liberacion controlada o reposicionable 0.018" a 0.035" con fibra sintética
y retrdctil.
60.01.857 Coils o espirales de liberacion no controlada o "empujable” de diversa variedad de forma, tamafio, grosor y tipo.
60.01.858 Coils neuroy;asculargs diversas morfologias, sistema 0.010” 6 0.01_0_8" 6 0.0115" 6 0.0125" 6 0.0135" 6 0.0145" 6
0.020" o coilis con diametro externo de 0.0145 toda vez que lo solicitados de 0.020
60.01.859 Colchén térmico para paciente neonato, lactante y pediatrico. (No requiere referenciacion).
60.01.861 Consumibles para electrocoagulacién: electrodo neutro con dos areas de contacto y lapiz de electrocirugia o
T electrodo neutro de dos areas y un lapiz de electrociruguia con 2 botones.
60.01.862 Controlador manual estéril para sistema de inyeccién de solucién salina y medio de contraste con flujo variable.
60.01.863 Cuerda guia 0.018 6 0.014" punta recta con alto gramaje.
60.01.864 Cuerda guia especial para implante_de vélvula aorti_ca de alto soporte de diametro de 0.035" y longitud opcional de
T 260cm 6 275 6 300 cm, la cual previene la perforacion del ventriculo.
60.01.865 Cuerda guia con recubrimier_lto de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva,0.035"longitud opcional
o de 150, 260 6 300 cm. Estéril y desechable.
60.01.867 Cuerda o guia vascular de 0.018" con alma de nitinol, punta suave y longitud opcional de 60cm ¢é 110 6 150 6 200 6
T 260 6 300 cm.
Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, rigida alto gramaje 6 a 14 gramos de 0.014" de
60.01.868 didmetro 6 punta cénica de 1 a 6 gramos y 180cm o 190cm de longitud o0 CUERDAS GUIA PARA ANGIOPLASTIA
CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, EXTRA RIGIDA DE 0.014" DE DIAMETRO Y 182 CM DE LONGITUD
60.01.869 Dispositivo de trombectomia periférica farmaco e hidromecanica (reolitica) con aspiracién
60.01.870 Dispositivo de trombolisis ultrasénica periférica(incluye sonda y consola), o balon periférico para litotrisia ultrasénica,
o incluye el uso de la consola.
60.01.871 Dispositivo hemostético para cierre vascular a base de colageno o acido poliglicolico o cierre vascular con vaina
T introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guia y un sistema (SIS) para el cierrre de 71r.
60.01.872 Dispositivo _oclusor vascular de aleacion de niquel y titanio para oclusién vascular de diversos tipos y medidas, incluye
T el sistema liberador.
60.01.873 Dispositivo para cierre vascular a base de suturas pre montadas de monofilamento de polipropileno para cerrar
T calibres 5,6, 7y 8 fr.
60.01.874 Diversor de fluj_o para aneurismas intracraneales de diversos tamafios en calibre y longitudes a eleccién del
T neurointervensionista.
60.01.875 Ecorealsador.o eco contraste; substancia que se inyecta durante una ecocardiografia realza la calidad de las
T imagenes obtenidas con la ecografia.
60.01.876 Electrodo marcapaso con globo distal.
60.01.877 Electrodo para marcapaso temporal bipolar.
60.01.878 Endoproétesis para aneurisma aorto toracica con sus accesorios para la colocacién. Diversas medidas.
60.01.879 Endoprotesis toracica segmento diversas medidas (para extension en caso de requerirse) sin accesorios.
Extension coaxial de catéter guia coronario de rapido intercambio de 5, 5.5, 6, 7y 8Fr 6 de 6 a 8 Fr o cateter guia
60.01.881 intermedio de 0.057" 0 EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE
6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM
60.01.883 Extension de presion de 15cm o extension de presion de 15 o 25cm.
60.01.884 Extensién, "Cuff o Manguito, que funciona como extensién proximal de endoprotesis aortica, toracica y abdominal".
60.01.885 Extractor de trombos intracoronario.
60.01.886 Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 150cm de longitud.
60.01.887 Sistema de proteccion distal (tipo filtro 3-7 mm) o Sistema de proteccion distal (tipo filtro 3.5 mm).
60.01.889 Frasco con embolizante adhesivo N-butil cianoacrilato uso endovascular o FRASCO EMBOLIZANTE ADHESIVO N-
T BUTIL-2 CIANOACRILATO.
60.01.890 Frasco de embolizante graso a base de Lipiodol.
60.01.891 Fra_sgo _de microparticulas embolizantes viales de diferentes calibres en micras (200 a 1000micras)de alcohol
T polivinilico.
60.01.893 Guia de alto soporte.
60.01.894 Guia de presi_c')n. Flop_py de .01_4 por 185 0 190cm de longitud o micro_catéter con punta de Medicion de la Reserva de
T Flujo coronario Fraccional o guia floppy de 0.014" por 182 cm de longitud
60.01.895 Guia de puncién transeptal por radiofrecuencia.
60.01.896 Hidrocoil o coil bioactivo 6 con PGLA, con sistema liberador de diversas medidas.

60.01.897

Introductor 18 fr.
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Introductor de catéter arterial o venoso con alma metdlica. Por técnica percutanea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y

60.01.898 | g'fr o INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR
60.01.899 Intr(_)ductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutanea pediatrico, 4, 5y 6 French, longitud 5cm
o opcional a 14 cms.
60.01.900 Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutanea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 6
T 16 6 25 cms. Con guia vascular 0.021 a 0.032".
Introductores de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento opcional hidrofilico, teflonado o semihidrofilico,
60.01.901 longitud opcional de 7 6 10 6 11 6 16 o 25cm calibre. 4, 5, 6 . Con guia vascular con recubrimiento opcional hidrofilico,
teflonado 6 semihidrofilico, 0.018 a 0.025.
60.01.902 Introductor Guia Largo para acceso femoral y distal arterial de 90 0 100 cms. 7 u 8 Fr.
60.01.903 Introductor largo deflectable 8 y 8.5 fr. interno, diversas curvas, 63 a 71 cm.
60.01.906 Introductor pediatrico 4y 5 fr.
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutéanea, longitud opcional de 10 6 11 o 16 6 25 cm calibre.
60.01.907
Dentro del rango de 4 a 14Fr.
60.01.908 Jeringg para angiocardiografia, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografia, de 150 ml de
T capacidad
60.01.909 Jeringa para sistema de inyeccién de medio de contraste por flujo variable.
60.01.910 Jerin_gas de plastico para insuflar el globo del catéter de dilatacién de arterias coronarias para mantener y medir la
presion.
60.01.911 Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medicion de presion por termo dilucion.
Kit de pericardiocentésis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1
60.01.912 jeringa de 60 cc, 1 bisturi y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (puede variar segin tecnologia de cada fabricante
siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos).
60.01.913 Kit para administracion de solucién salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solucién
T salina y una jeringa de mano, 6 Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solucién salina y contraste.
60.01.915 Ligquido embolico a base de alcohol etilvinilico evoh como polimero embolizante, dimetilsulféxido (dmso) como
T solvente con tantalio o yodo.
60.01.917 Manguera para irrigacion para catéter de ablacion.
60.01.918 Manifold angiogréfico de tres vias.
60.01.920 Mantas para calen_tan_ﬁiento pre, per y trans operatorio (diferentes disefios y tamafios o de acceso multiple). (No
o requieren referenciacion).
Medio de contraste hidrosolubles no i6nico en concentracion de 300 a 370 mg/ml, ioversol, iopamidol, iohexol,
60.01.921 iopromida, lobitridol. Frasco con 100 ml o iénico de baja osmolaridad, ioxaglato de sodio y meglumina, concentracion
320mg/ml, presentacién 100ml.
60.01.922 Micro catéter con cuerpo enmallado de acero inoxidable de punta desprendible.
60.01.923 Micro catéter coronario para oclusiones cronicas.
60.01.924 Micro catéteres convencionales preformados 2.7 6 2.8 Fr.
60.01.925 Microcatéter coronario para oclusiones totales crénicas y angioplastia compleja con recubrimientro hidrofilico de alta
T duracién, longitud de 130 a 150cm, con capacidad de torque y punta conica.
Microcatéteres de infusion para espirales (coils) para embolizacion endovascular intracraneal, de 0.0107/.020” (0.038
60.01.926 mm), con cuerpo enmallado, didametro interno de 0.014”/.018” (0.035 mm), recubrimiento hidrofilico o Microcateter de
o infusién para espirales ( coils) para embolizacion intracraneal, con recubrimiento hidrofilico punta recta, longitud de la
punta de 3.0 cm y longitud total de 165 cm, diametro interno de 0.013" con cuerpo enmallado.
Microcatéteres flujo dependiente de 1.2 Fr, 1.5 Fr, 1.8 Fr, 2.1Fr. , compatibles con dimetilsulféxido (DMSO) con o sin
60.01.927 ) )
punta distal desprendible.
60.01.930 Microcatéteres para infusion de liquido embolizante compatibles con dimetil sulfoxido (DMSO) de 0.010 o0 0.014 0
o 0.018 con punta preformada: recta o en 45 grados o en 90 grados.
60.01.931 Micro guia de 0.014", longitudes de 150 6 180 6 182 6 300 cm con recubrimiento hidrofilico diferentes caracteristicas
o de navegabilidad y diferentes puntas.
60.01.933 Microguias 0.007" 6 0.008" a 0.0_14"Ilevar medidas intermedias, cortas de 150 cm o microguia hidrofolica de 0.007 o
T 0.008" por 150 0 200 cm de longitud total.
60.01.934 Micro guias hidrofilicas, diametro 0.008" longitud 150 a 300 cms. diferentes caracteristicas de navegabilidad y
T diferentes puntas.
Micro guias hidrofilicas, diametro 0.010" longitud 150 a 300 cms. diferentes caracteristicas de navegabilidad y
60.01.935 diferentes puntas o Microguias hidrofilicas, diametro 0.010" longitud 150 O 200 cms diferentes caracteristicas de
navegabilidad y diferentes puntas o MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL
60.01.938 Micro guias hidrofilicas, diametro 0.018" longitud 150 a 300 cms. diferentes caracteristicas de navegabilidad y
T diferentes puntas o MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL
60.01.941 Paquete universal de ropa.
60.01.942 Parche hemostatico con trombina y antibacteriano.
60.01.943 Pig tail centimetrado 5 Fr.
Protesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en
cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas o protesis
60.01.944 endovascular coronaria de platino cromo (stent medicado) con liberacion de everolimus, medidas de 38mm de longitud

por 4.00 mm de diametro o PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT
MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE LONGITUD POR 2.25 A 4.00 MM
DE DIAMETRO
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Protesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polimero

60.01.945 bioabsorbible. O Proétesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en
platino-cromo o en cobalto-cromo, con polimero bioabsorbible.
60.01.946 Protesis endovascular dedicado a bifurcacion de diversas aleaciones y liberador de medicamento (Paclitaxel o
T sirulimus) auto expandibles o liberacién con balén.
60.01.947 Pr(’)tesis vascul_ar i_ntracraneal 0 Microstent para aneurisma vascular de diversos diametros y longitudes a eleccion del
T neurointervencionista.
60.01.948 Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014" de didmetro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE
T VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,
60.01.949 Set de micro puncion.
60.01.950 Sistema liberador para coils, o Sistema liberador para coils fibrados de liberacién controlada (o reposicionables) o
o sistema de coil empujable de 0.018" diametro maximo de 6mm y longitud del coil de 6.5 mm.
60.01.951 Sistema de aspiracion de trombo con bomba eléctrica de vacio para procedimientos periféricos. (el proveedor debera
T suministrar la bomba eléctrica de vacio.
Sistema de proteccion distal (tipo filtro 3-7 mm) 6 proteccién proximal 8 o 9 fr. (tipo oclusor de carétida) o sistema de
60.01.953 proteccion distal con perfil de cruce o SISTEMA DE PROTECCION DISTAL DE 190 CM DE LONGITUD, CON PERFIL
DE CRUCE DE 3.2 FR. O Sistema de proteccion distal (filtro de 3.5-5.5 mm)
60.01.954 Sistema de recuperacion de cuerpos extrafios de 4mm a 12 mm incluir medidas intermedias.
60.01.955 Sistema introductor largo o vaina de acceso vascular.
60.01.956 Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco )compatible el sistema ofertado de
T mapeo 3D u otros procedimientos estructurales compatibles con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado.
60.01.957 Stent periférico autoexpandible cubierto con PTFE o ePTFE o Stent premontado en balon cubierto de PTFE. O Stent
o autoexpandible cubierto con PET.
60.01.958 Stent carotideo auto expandible diversos didmetros y longitudes.
60.01.959 Stent periférico autoexpandible cubierto con ptfe o ePTFE o stent premontado en balon cubierto de PTFE. O stent
o autoexpandible cubierto con pet( USO Coronario).
Stent diferentes didmetros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guia
60.01.961 0.035",0.014", 0.018". (para uso vascular general) o stent diferentes diametros y longitudes, autoexpandible, de nitinol
y marcas de titalio, compatible con cuerda guia 0.035" 0 0.014"(para uso vascular general).
60.01.962 Stent no medicado diferentes didmetros y medidas.
Stent carotideo auto expandible diversos diametros y longitudese con aleacién de Nitinol compatible con cuerda guia
60.01.964 ,0.014", 0.018" radiopaco y flexible o stent periferico autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible, disefio
de arquitectura de stent (para carotida) compatible con cuerda guia 0.035" 0 0.014" radiopaco y flexible.
Stents periféricos , desmontado. Para expandir entre 8 Y 12 mm y 14 a 25mm de diametro y longitud entre 36 a 50
60.01.965 mm. o stent periferico autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible, disefio de arquitectura de stent (para
carotida) compatible con cuerda guia 0.035" 0 0.014" radiopaco y flexible.
60.01.966 Stent periférico medicado, diversos diametros y longitudes.
60.01.967 S_tent periférico rgnal rapido intercambio compatible con sistema 0.014 y/o 0.018 premontado en baldn diversos
o diametros y longitudes.
60.01.969 Transductor de presion compatible con el poligrafo.
60.01.970 Tubo t|;)atra muestra de sangre para medicion de tiempo de coagulacién activada o analizador con tecnologia basada
en cubeta.
60.01.972 x_igll de Irnicro esferas embolizantes (opciones, hydrogel o recubrimiento de Polyzene-F) o microesferas con nucleo de
idroge
60.01.976 Catéter para an_giografia y'arteriograﬁa por técnica percutdnea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145
T grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.
60.01.977 Catéter para cateterizacion percutanea cal 4 a 6 fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, NIH o recto diversas
curvas.
Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de diametroy
longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rapido intercambio. (ofertar todas las medidas de
60.01.978 diametro) o CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE
1.20 A 4 MM DE DIAMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RAPIDO
INTERCAMBIO.
60.01.979 Catéteres guia tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0y 5.0 mm de 6 a 8 fr,,
T de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.
60.01.980 Catéteres multipropdsito punta al, a2, b1y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.
60.01.981 Catéteres para cateterizacion de arteria coronaria derecha con técnica percutanea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 6 6Fr.,
T longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropésitos, mamarios.
60.01.982 Catéteres para cateterizacion de arteria coronaria izquierda con técnica percutanea, cal 5 6 6fr., longitud 100 o 110
T cm. tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropésitos, mamarios.
60.01.983 Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia ,rigida o doble espiral con recubrimiento
T hidrofilico de 0.014" de didmetro y 175cm a 195cm de longitud.
60.01.984 Glfic.ia_ hidrofilica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del
médico.
60.01.985 Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con recubrimiento hidrofilico de
T 0.014" de didmetro con 300cm de longitud.
60.01.988 Stent neurovascular para aneurismas en bifurcacion con corona intrasacular.
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Aguja de biopsia automatica 14 a 20 Ga, sistema con aguja coaxial (cartucho desechable compatible con pistola en

60.01.990 : .
equipamiento).
60.01.992 Aguja de biopsia semiautomatica 14 a 20 Ga, sistema con aguja coaxial.
60.01.994 Aguja Fina de Aspiracion 18 a 22 Ga.
60.01.996 Aguja para biopsia de médula 6sea (canula de acero inoxidable con maneral plastico, obturador y canula de
T extraccion).
Aguja para toma de biopsia motorizada de lesion 6sea, inlcuye: aguaja de acceso, varilla expulsora, aguja de biopsia,
60.01.998 - ] . - . .
varilla expulsora de biopsia, funda estéril, varilla de transferencia.
60.01.1000 | Catéter para centesis, inlcuye aguja ecogénica.
60.01.1002 | Endograpas para fijacion de endoprétesis.
60.01.1006 | Introductor peel-away.
60.01.1008 | Kit de acceso hepético para TIPS.
60.01.1010 | Set de biopsia transyugular.
60.01.1012 | Catéter de aterectomia direccional periférica.
60.01.1014 | Catéter periférico de infusién distal para trombolisis.
60.01.1016 | Esferas calibradas cargables con quimioterapia.
60.01.1018 | Stent retraible para trombectomia mecanica.
60.01.1020 Catéter de aspiracién para trombectomia cerebral. Incluye canister y conectores. ( compatible con sistema de
o aspiracion de trombos electrica ofertada).
60.01.1022 | Catéter guia cerebral con balén de oclusién en la punta.
60.01.1024 | Stent periférico, indicacion venosa, diversos didmetros y longitudes.
60.01.1026 | Injerto hibrido percutaneo para pacientes con agotamiento de acceso vascular.
60.01.1028 | Fibra lineal para safenoablacién por laser (segln tecnologia ofertada en equipo si se trata de laser).
60.01.1030 | Fibra radial para safenoablacion por laser, (segun tecnologia ofertada en equipo si se trata de laser).
60.01.1032 Ca;éter 6 estil_ete para safenoablacién por radiofrecuencia (segln tecnologia ofertada en equipo si se trata de
T radiofrecuencia).
60.01.1034 | Sistema de safenoablacién mecanico-quimico.
60.01.1036 | Sistema de cierre ednovenoso transcatéter con adhesivo (cianoacrilato).
60.01.1038 Sistéma (_Je qblacic’)n de tumores, incluye:_ Antena de microondas, cable conector, parche a tierra y lineas de infusion
T para enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de microondas.
60.01.1040 Sisté_ma de radiof_recgencia para ablacion de tum_ores,_incluye: Aguja, cable conector, parche a tigrra y lineas de
o infusion para enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de radiofrecuencia.
60.01.1041 Cateteres diagndsticos para arterias perifericas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y
T PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 O 5 FR.
60.01.1042 | Sistema de crioablacién focal (incluye el uso de la consola).
60.01.1043 Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco) para otros procedimientos compatibles
o con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado. uso adulto y pediatrico.
60.01.1044 | Grabadora de ASA implantable subcutanaea (Holter implantable).
60.01.1045 | Retractor esofagico en nitinol con recubrimiento de teflon.
60.01.1046 Balon periférico con megicamento (Paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 8.0 mm de didmetro, presentar
T 80mm a 150mm de longitud.
60.01.1047 Ban_nes periféricqs de Uso venoso en diversos diametros y longitud es (6mm a 24mm de_ diametro y diversas
T longitudes) de bajo perfil para introductores 4 a 9 Fr. y balones no complacientes. Con sistema 0.035".
60.01.1048 | Stent retraible para trombectomia mecanica cerebral.
60.01.1049 | Catéter multiproposito paradrenaje biliar o de nefrostomia(pigtail) hidrofilico 8 Fr a 14 Fr con longitud de 25cm a 40cm.
60.01.1050 | Cateter angiografico tipo Mikaelson 5Fr.
60.01.1051 | Cateter angiografico tipo Shepherd Hook 5Fr.
60.01.1052 Liquido embolico a base de alcohol etilvinilico evoh como polimero embolizante, dimetilsulféxido (dmso) como
T solvente con tantalio o yodo
60.01.1053 Caté_ter de aterectom_l'a ro_tacional traslumi_nal percuténea, de oclusiones ag_udas ¢ crc’)_nicas, _diferentes Qiémetros y
T longitudes con guia incluida de roto ablacién de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes didmetros.
60.01.1054 | Stent periférico expandible por balon premontado compatible con guia 0.035" diversos diametros y longitudes.
60.01.1055 | Stent periférico de grandes diamétros cubierto con PTFE expandible por balon premontado.
60.01.1056 | Bibalon para grandes diamétros compatible con guia 0.035" diversos didametros y longitudes.
60.01.1057 | kit de introductor radial con pared ultradelgada longitus opcional de 10 6 16 6 25cm de 5 a 7Fr.
60.01.1058 | balon coronario para litotrisia ultrasonica, incluye el uso de la consola.
60.01.1059 | Dispositivo transcatéter de soporte ventricular temporal incluye la consola de soporte ventricular compatible.
60.01.1060 Stents periféricos , montado y desmontado. Para expandir entre 8 Y 12 mmy 14 a 25mm de didmetro y longitud
T entre 36 a 50 mm.
Balones periféricos diferentes medidas de bajo perfil compatibles con introductores de 4 a 11 fr. (4mm a 25 mm de
60.01.1061 hy
diametro por 2, 3, 4y 6 cm).
Catéter balon de elastomero termoplastico libre de DEHP y latex, angulacion a 35°, con marca radiopaca de platino /
60.01.1062 | iridio en eje central, didmetros de 9.5y 13.5 mm a volimenes de 1y 2 CC respectivamente, largo de catéter Util de
50cm.
60.01.1063 Baldn de elastémero termoplastico libre de DEHP y latex, perfil de 3 y 4Fr, dos marcas radiopacas de platino/iridio en

los hombros del balén, didmetros de 4 a 10mm. Longitudes que van desde 1 a 4cm.




CLVSI PROCEDIMIENTO
60.01.1064 Introdut_:tor largo de 30, 65y 85 cm trenzado de inicio a fin, marca radic_Jpaca de platino /iridio, dilatador de LDPE
o compatible con guia 0.035”, de 12 y 14 Fr cuenta con valvula hemostatica y llave de tres vias.
60.01.1065 | Sonda esofégica para el monitoreo hemodinamico y del gasto cardiaco (incluye uso de equipo)
Catéter de aterectomia rotacional periférico trasluminal percutanea, de ocusiones agudas y/o crénicas, diferentes
60.01.1066 | diametros y longitudes con guia de trabajo especializada 0.014. Se debera incluir consola de aterectomia periferica
SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
60.01.1067 | Cateter de soporte periferico para cruce de lesiones cronicas 0.018 0 0.014 o 0.035".
60.01.1068 | Stent liberador de farmaco Biolimus A9, o stent/andamio bio absorbible liberador de farmaco sirolimus.

CANTIDADES BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO POR OOADE TABASCO

MIN MAX
OOAD/UMAE

0 MESES 04 MESES
Tabasco 8 20

BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES POR OOAD / UMAE:

CLAVE SED | NO. Min. Max.
CLAVE | OOAD/UMAE PRESUPUEST | E SEDE LOCALIDAD CLVSI 04m |04am
28 Tabasco 280132012151 |HGZ |46 Villahermosa 60.01.946 |1 1

El licitante adjudicado del servicio esta obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo
complementarios necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumandose el importe de este
insumo al precio unitario del procedimiento programado, de acuerdo con el ANEXO 1N FORMATO T14 “Reporte diario de
procedimientos y Bienes de consumo utilizados en Hemodinamia y Radiologia Intervencionista”, y seran foliados y
facturados por separado.

De los BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS requeridos:

6.2.1. El licitante deber& presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios de al menos
el 80% de la totalidad del equipo, y bienes de consumo bésicos y complementarios ofertados por Unidad, en anverso y
reverso, vigentes y su Ultima actualizacion (refrendo o prérroga segun corresponda) expedidos por la COFEPRIS,
considerando lo sefialado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el articulo
376 de la Ley General de Salud y el articulo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Asimismo, el licitante debera presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que
manifieste que, en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del contrato y al Jefe del Servicio
de Medicina Interna de la Unidad, en copia simple a mas tardar a los cinco dias naturales siguientes al acto del fallo los
Registros Sanitarios del 20% correspondiente al 100% del equipo médico, bienes de consumo bésicos y complementarios
ofertados por partida que no hubiese entregado durante el proceso de licitacion, dicho escrito debera estar debidamente
firmado por el representante legal del licitante (0 el representante comin en caso de participacion conjunta). Para su
aceptacion, los Registros Sanitarios deberan cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos para los mismos
en la presente convocatoria.

Adicionalmente, en su propuesta técnica debera presentar el ANEXO 1Z Formato T33 “Relacién del 20% del equipo, bienes
de consumo basico y complementario, pendientes de entrega del registro sanitario” ofertados por partida, considerados para
ser entregados de conformidad al parrafo anterior.

En caso de que el Registro Sanitario presentado por el licitante en los Anexo 1C T2.” Equipo médico de SMI para HERI”,
Anexo 1E T4.” Bienes de Consumo de SMI para HERI”, no se encuentre dentro del periodo de vigencia sefialado en el
mismo, conforme al articulo 376 de la Ley General de Salud, el licitante debera presentar:



Copia simple del Registro Sanitario sometido a prérroga.

Copia simple del “Comprobante de Tramite de Prdérroga” emitido por la COFEPRIS, o en su caso, Copia simple de la
“Constancia de Prorroga” donde se identifique plenamente el nimero de Registro Sanitario emitida por la COFEPRIS.

Nota: no son validas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta en los
tramites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algun equipo y/o bienes de consumo (basico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el
licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, debera presentar, Carta de la COFEPRIS manifestando que no requiere
registro sanitario.

El no presentar la copia simple del Registro Sanitario vigente o prérroga de este actualizado, o copia simple del
comprobante del tramite de prdrroga, o la carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario de
aquellos productos que por su naturaleza, caracteristicas propias y uso no se consideran como insumos para la salud, se
ubicaran en el proceso de contratacion y dependiendo del resultado de su revision, podra ser causal de desechamiento.

El licitante deberd presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los Certificados de Calidad 1SO-
13485:2016 en Sistemas de Gestion de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple
del Certificado FDA vigente, o el Certificado de Calidad de la Comunidad Econémica Europea (CCEE), o Certificado de
Calidad de Buenas Practicas de Manufactura de COFEPRIS, o Ministerio de Salud de Jap6n, vigente en el idioma del pais
de origen acompafiado de su traduccién simple al espafiol de al menos el 80% del equipo médico, y bienes de consumo
basicos y complementarios del 100% que oferte por partida en su propuesta técnica, incluyendo en el ANEXO 1U
FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACION TECNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel
editable). debidamente referenciados donde se cite el equipo médico y bienes de consumo bésicos y complementarios al
gue corresponde.

Asimismo, el licitante debera presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que
manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar al Administrador del
Contrato y Jefe de Servicios de Medicina Interna, en copia simple a mas tardar a los cinco dias naturales siguientes al acto
del fallo los Certificados de Calidad del 20% correspondiente al 100% del equipo médico, bienes de consumo bésicos y
complementarios ofertados por partida que no hubiese entregado durante el proceso de licitacion, dicho escrito debera estar
debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el representante comudn en caso de participacion conjunta).
Para su aceptacion, los Certificados de Calidad deberan cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos para
los mismos en la presente convocatoria.

Adicionalmente, en su propuesta técnica debera presentar en el ANEXO 1AA Formato T34 “Relacion del 20% de equipo
médico, y bienes de consumo basicos y complementarios, pendientes de Certificados de Calidad”, la relacion de los equipos
médico, instrumental, bienes de consumo basicos y complementarios ofertado por partida, pendientes de Certificados de
Calidad, considerados para ser entregados de conformidad al parrafo anterior, acompafiado de su traduccién simple al
espafiol, solo en caso de estar en idioma diferente, el cual debera cumplir con el detalle exacto de la denominacion distintiva
del certificado de calidad presentado en su descripcidn y estar en hoja membretada de la licitante, debidamente firmado por
su representante legal, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente numeral, para su
posterior entrega mediante copia simple al Administrador de contrato y Jefe de Servicio de Medicina Interna, toda vez que el
licitante haya sido adjudicado en alguna unidad médica del OOADE TABASCO.

El no presentar la copia simple de los documentos correspondientes a los certificados aqui enunciados de al menos el 80%
del 100% de equipo que oferte por partida en su propuesta técnica; sera causal de desechamiento.

Todos estos documentos serdn referenciados en los ANEXO 1U FORMATO T21 “FORMATO de propuesta para la
evaluacion técnico/documental”.

Los licitantes adjudicados deberan presentar todas las marcas y modelos de los bienes de consumo que utilizan al inicio de
la prestacion del servicio, asi como las especificaciones del contacto del fabricante o distribuidor de los mismos ANEXO 1P
FORMATO 16. RELACION DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MEDICO Y BIENES DE
CONSUMO. Este debera ser entregado a mas tardar 15 (quince) dias naturales antes a la puesta a punto, al jefe del servicio
que sea designado por parte de la Unidad Médica, con firma de recepcion del servidor publico dando total certeza de
conocimiento de los bienes que pueden solicitar.

Las dotaciones subsecuentes de los bienes de consumo complementario se entregaran en cada evento, la cual
correspondera al consumo estimado de estos dias conforme a lo establecido en el ANEXO 1J FORMATO T9 Control
semanal de dotaciéon de bienes de consumo complementarios”, Se deberd garantizar la disponibilidad de los bienes de
consumo basicos y complementarios en condiciones 6ptimas de envase, embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el



fin de preservar la esterilidad, calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el almacenaje y deberan contener en
idioma espafiol la siguiente informacion:

Descripcion completa del bien de consumo (marca y lote)
Cantidad

Fecha de fabricacién y caducidad

Pais de origen del bien de consumo

Condiciones de almacenamiento

La forma de presentacion de la propuesta de Bienes de Consumo Complementarios en electrénico en CompraNet y para
pronta referencia de los incisos, debe de ser presentada en archivos diferenciados, en donde en cada archivo estaran cada
uno de los documentos solicitados en los incisos, debiendo identificar con el nimero, asignado en el ANEXO 1E T4 “Bienes
de Consumo del SMI para HERI 2024”, seguido del nombre del Bien de Consumo que se esté proponiendo. La carpeta que
se esté presentando deberd resaltar los datos y especificaciones solicitadas en cada inciso y que pertenecen al equipo que
se esté tratando en cada carpeta.

Ejemplo:
Nombre de la Carpeta: “BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS”

Contenido de la subcarpeta:
60.01.980 Catéteres multipropdésito punta al, a2, bl y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.

1 Registro sanitario

|| 2 Folleto o catalogo o referencia grafica
3 Certificado FDA, CEE, Buenas Practicas, 1SO

Y de esta manera debe de presentarse tantas carpetas sean necesarias acordes al nimero de Bienes de Consumo que se
estén proponiendo de acuerdo al ANEXO 1U FORMATO T21 “FORMATO de Propuesta para evaluacion técnico
/documental”, contenida en “FORMATOS de SMI para HERI".

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
No Aplica, porque el equipo (Fuente para marcapaso cardiaco temporal), su funcionamiento es a través de bateria alcalina,
los cuales son otorgados por el proveedor.

ASISTENCIA TECNICA.
Para la preparacién y puesta en uso de los equipos y bienes de consumo en el procedimiento hemodinamico:

El licitante adjudicado debera proporcionar la asistencia técnica necesaria, para el uso 6ptimo de los equipos médicos y
bienes de consumo, en las Unidades Médicas del Instituto con Servicio Médico Integral Para Hemodinamia y Radiologia
Intervencionista.

El licitante participante debera designar técnicos capacitados en Procedimientos de Hemodinamica y deberd comprobarlo
para su evaluacion (puntaje), mediante copias de Titulo, Cédula profesional, diplomas y/o constancias expedidas por
Instituciones publicas y/o privadas, cursos del fabricante y/o distribuidor centros de Transferencia de conocimientos
reconocida y dedicada a proporcionar servicios de mantenimiento y capacitacién en equipo médico, que acredite el dominio
de herramientas en instalacién y operacion de los equipos requeridos en la Unidad Hospitalaria incluida en la partida de su
interés (detallado en los términos y condiciones), que daran cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno, (uno por
cada sala y turno de la Unidad contenida en la partida de su interés) de lunes a domingo, conforme a la programacion y
necesidades de las unidades médicas institucionales, para que una vez adjudicados asistan logisticamente al personal del
Instituto en todos los procedimientos.

Este personal debera permanecer en las salas de Hemodindmica y Radiodiagnéstico, segun corresponda, y estar disponible
de acuerdo a la programaciéon de procedimientos hemodinamicos, sean estos procedimientos electivos o de urgencias,
estos Ultimos si son en el turno nocturno seran atendidas por el proveedor con guardias o via telefénica conforme a un
acuerdo mutuo entre el técnico asignado por el proveedor y el Jefe de Servicio de Hemodinamica o de Radiodiagnéstico
segun corresponda, acorde a la distribucion de equipo definido en el Anexo 1L T11 “Distribuciéon de equipo, de SMI para
HERI” y Anexo T 1 “Requerimientos del SMI para HERI 2024”, mediante el ANEXO 1R FORMATOS T18 DESIGNACION
DE SUPERVISOR EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO. Dando cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno,
de lunes a domingo, de 7:30 a 14:00 y de 14:00 a 20:00 hrs. conforme a la programacion y necesidades de las unidades



médicas institucionales, para que asistan logisticamente al personal del Instituto en todos los procedimientos, conforme a las
actividades de este documento y conforme a la siguiente tabla:

Tabla 8.1:
Numero de salas de t’\élémggz iﬁ Numero de
OOAD / UMAE Tipo Ndmero | Localidad hemodinamia " . Supervisores
Radiodiagnéstico Sitio matutino de operacion:
+ vespertino:
Tabasco HGZ 46 Villahermosa 0 2 1

El técnico debera contar con identificacion (gafete), proporcionado por el proveedor y debera portarlo en lugar visible para su
identificacion durante su estancia en las Unidades Médicas del Instituto y conocera a detalle las funciones asignadas por el
supervisor designado por el licitante adjudicado, cumpliendo como minimo con lo siguiente:

Actividades operativas del técnico para los procedimientos de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista.

Previo al procedimiento

El TECNICO debera presentarse:

Turno matutino a las 7:30 a.m.

Turno vespertino a las 13:30 p.m. En este horario debera coordinarse con el Jefe de Servicio de Hemodinamia y
Radiodiagnéstico para definir el horario.

Turno nocturno a las 8:00 p.m. se debera coordinar con los jefes de servicio, en caso de que este horario este considerado
en el servicio y Unidad asignada.

Debiendo el proveedor designar un TECNICO por cada sala de HEMODINAMIA Y RADIODIAGNOSTICO.
Las urgencias seran atendidas por el proveedor con guardias o telecomunicaciones conforme a un acuerdo mutuo.

Deberéa entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, el equipo, los accesorios, los bienes de
consumo, estériles, completos, requeridos y contratados para cada procedimiento.

Durante el evento
Observacion activa del 6ptimo funcionamiento de los elementos descritos

Asistencia técnica al médico Hemodinamista y Radi6logo intervencionista con respecto a la provision de insumos y
operacién de equipos médicos propiedad del licitante adjudicado.

Posterior al evento

Recolectara los desechos de sus consumibles que se generen durante el procedimiento y depositarlos en los contenedores
sefialados por el Instituto, el producto final de estos desechos debe de ser manejado por el personal del instituto de acuerdo
con la NOM 087 Manejo de Residuos Peligrosos y Bioldgico Infecciosos. El Técnico debe verificar la disposicion final de
estos desechos. Los mecanismos de destruccion para aquellos bienes de consumo que asi lo requieran seran los indicados
por el fabricante.

El Técnico designado por el licitante sera el responsable del resguardo de equipos, accesorios y bienes de consumo.

8.1.1 Actividades operativas del técnico para los procedimientos de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista para las
partidas especiales 23 a la 49. El licitante debera proponer al menos un técnico en sitio por partida y debera realizar las
actividades descritas en todos los incisos del numeral 8.1 de este Anexo Técnico, con excepcion de los incisos a, b y c, (el
técnico propuesto debera presentarse al menos 45 minutos antes del procedimiento conforme a la programacion quirdrgica
de la unidad médica correspondiente).

8.2 Actividades administrativas del técnico para los procedimientos de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista.



Elaborar carpeta técnica que contenga la cartera de servicios de la Unidad Médica.

Entregar y dar a conocer al personal médico; el equipo y los bienes de consumo contratados por procedimiento. Anexo 1W.1
FORMATO T25 “Informacion de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica asignada a proporcionar en el SMI
para HERI".

El Jefe de servicio de Medicina Interna, permitira el acceso al TECNICO asignado a la programacion de procedimientos,
para coadyuvar en la elaboraciéon del plan de suministro y asegurar el abasto oportuno de los bienes de consumo
requeridos.

Recabar al término de cada procedimiento el nombre, matricula y firma autégrafa del médico, que realizé el procedimiento,
para el visto bueno del tipo de procedimiento realizado y los bienes de consumo utilizados conforme al ANEXO 1N
FORMATO T13. “Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios”.

Generar el Reporte Mensual conforme al ANEXO 1X FORMATO T26 “CONTROL DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL,
BIENES BASICOS Y BIENES CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSMP”, en el que integraré la informacion de los
Reportes Individuales de los procedimientos realizados y bienes de consumo complementarios utilizados, ANEXO 1N
FORMATO T13 “Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios”, el cual debera ser
recabado al término de cada procedimiento realizado, debidamente firmado por el médico que realiz6 el procedimiento, con
la autorizacion del Jefe del Servicio de Hemodinamia y Radiodiagnostico segun el caso para su facturacion mensual.

8.2.1 Actividades administrativas del técnico para los procedimientos de Hemodinamia y Radiologia Intervencionista para
las partidas especiales 23 a la 49. El licitante deber& proponer al menos un técnico en sitio por partida y deberé realizar las
actividades descritas en todos los incisos del numeral 8.2 de este Anexo Técnico

El técnico designado por el licitante adjudicado a cada unidad médica realizara exclusivamente actividades de ASISTENCIA
TECNICA al personal de salud y NO DE TIPO ASISTENCIAL AL PACIENTE.

y todos los sub numerales del punto 8.2.
Supervision en operacion

El licitante adjudicado, a través de su SUPERVISOR, el cual se requiere sea un personal Capacitado, el cual debera
supervisar la entrega y puesta a punto del equipo solicitado para la prestacion del servicio objeto de esta licitacion.

Apoyo a la operacién

Para eficiente la prestacion del Servicio Médico Integral y facilitar al Instituto su verificacién durante la prestacion del
servicio, el licitante adjudicado:

Debera permitir, en cualquier momento, al personal del Instituto el acceso para verificar las condiciones de la prestacion del
servicio.

Debera proporcionar nimero telefénico y correo electrénico a cada una de las unidades médicas del Instituto para notificar
las incidencias generadas en la prestacion del servicio, con motivo las fallas en el equipo médico, y todo lo que compete a
los bienes de consumo, asi como de las deficiencias en la asistencia técnica, otorgando un ndmero de folio a cada una de
las incidencias reportadas para su seguimiento, mismo que debera consignarse en el Reporte de Incidencias,ANEXO 1 O
FORMATO T15 “Reporte de Incidencias”.

En caso de existir cambios en el nimero telefénico y correo electrénico, debera notificar estos cambios por escrito a la
Unidad Médica que afecte el cambio, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, debiendo recabar el acuse de recibo
correspondiente, remitiendo de inmediato copia del referido acuse al Administrador del Contrato.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.

No Aplica.

REPORTE MENSUAL DE LA PRODUCTIVIDAD.

El Licitante Adjudicado debera generar un reporte en Excel ANEXO 1X FORMATO T26 “Control de Productividad Mensual,

Bienes Basicos y Bienes Consumo Complementarios de a CTSMI”, contenido en “FORMATOS de SMI para HERI” que
contenga el Registro de la productividad de los procedimientos realizados, los bienes de consumo complementarios



utilizados, los bienes de consumo contratados en cada uno de los procedimientos, mismo que debera entregar a la Unidad
Médica en fisico y en archivo electrénico de manera mensual, como sustento de la productividad realizada en el periodo.
Esta informacién debera ser consistente con los datos existentes en el Sistema ACCEDER, por lo que sera responsabilidad
de Jefe de Servicios Médicos validar dicha informacion.

El reporte debera contener minimamente la siguiente informacion:

Folio Servicio.

Clave Presupuestal de la Unidad Médica.

Localidad.

Fecha de Procedimiento (de/mm/aaaa).

Servicio Integral.

NSS (a diez digitos o posiciones).

Agregado Médico (a ocho digitos o posiciones).

Nombre del paciente.

Primer Apellido Paciente.

Segundo Apellido Paciente.

Fecha de Nacimiento del Paciente (dd/mm/aaaa).

Sexo del Paciente.

Nombre Médico Tratante.

Primer Apellido Médico Tratante.

Segundo Apellido Médico Tratante.

Matricula Médico Tratante.

CLVSI del Procedimiento.

Tipo de procedimiento.

Motivo reprogramacion.

Precio Unitario del Procedimiento.

Por cada Bien de Consumo Requerido del Procedimiento.
CLVSI de Bien de Consumo Requerido del Procedimiento.
Lote de Bien de Consumo Requerido del Procedimiento.
Cantidad de Bien de Consumo Requerido del Procedimiento.
Por cada Bien de Consumo Complementario.

CLVSI de Bien de Consumo Complementario.

Lote de Bien de Consumo Complementario.

Cantidad de Bien de Consumo Complementario.

Precio Unitario del Bien de Consumo Complementario.
Incidencia.

Fechas (dd/mm/aaaa).

Breve descripcion incidencia.

BITACORA DE INCIDENCIAS.

Todos los lunes de cada semana, antes de las 12:00 hrs. El proveedor debera reportar el seguimiento a las incidencias
presentadas por los jefes de servicio de Medicina Interna, de la semana previa inmediata, durante la prestacion del servicio
conforme al ANEXO 1 O FORMATO T15 “Reporte de incidencias”, en registro fisico “Bitacora de Incidencias” con fecha, y
firmas del Jefe de Servicio y en paralelo enviarlo via correo electronico al Administrador del Contrato. En caso de que el
lunes sea dia inhabil, se entregar al siguiente dia habil.

Muestras para Pruebas: No se solicitan antes de la prestacién del servicio, en el caso que durante la prestacion del servicio
se presente reiterativamente en mas de dos ocasiones una incidencia de fallo con un Equipo o Bien de consumo bésico o
complementario, se deberd documentar, con el soporte de lo solicitado en el ANEXO 1 O FORMATO T15 “Reporte de
incidencias”, (marcas, modelo, fecha de fabricacion, lotes etc.), Podran ser requeridas piezas o muestras para envio al Jefe
del Servicio de Medicina Interna que deberan entregarse dentro del plazo de no mas de 48 horas una vez llenado el
Reporte de Incidencias y notificado al proveedor de la(s) fallas, su costo lo absorbera el proveedor.

(EL LICITANTE HARA PROPIO EL ANEXO TECNICO, mediante su transcripcion en papel membretado de la empresa y
firmado por su representante legal, para su presentacion como parte de su propuesta técnica).



TERMINOS Y CONDICIONES

VIGENCIA DE LA CONTRATACION.

a)

b)

c)

d)

Vigencia de la contratacion: La vigencia de la contratacién sera a partir del 01 de enero al 30 de abril 2025.
Plazo de la entrega del bien:

Se contara con un plazo maximo de 10 (diez) dias naturales contados a partir del 01 de enero 2025
correspondiente para la entrega, puesta a punto del equipo médico, los bienes de consumo basico y
complementario que deberan entregarse de acuerdo con lo establecido en los presentes términos y condiciones,
anexo técnico y demas documentos que forman parte de esta-convocatoria.

Nota: En caso de que el licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio antes del vencimiento del
plazo de 10 (diez) dias naturales podrd hacerlo, previa coordinaciéon y corresponsabilidad con el
administrador del contrato y auxiliares del contrato del Instituto correspondiente, de forma que el SMI para
HERI se otorgue ininterrumpidamente a la derechohabiencia.

Inicio para la prestacion del Servicio: Sera a partir del dia 10 (diez) natural posterior al dia 01 de enero 2025.

El licitante adjudicado se obliga en 10 (diez) dias naturales a partir del 01 de enero 2025, previo a la firma del
contrato a presentar la documentacion en fisico requeridas por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de
consumo basicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.

Tipo de Contratacion: Este servicio se formalizara a través de un contrato abierto, de conformidad con el articulo
47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 85 de su Reglamento, aclarando
que la entrega- recepcion de lo establecido en dicho contrato y el pago del servicio prestado, se realizara en el
Area de Tramite de Erogaciones ubicada en el Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal
Tabasco, conforme al niumero de procedimientos establecidos en el Anexo 1A T1 “Requerimientos de SMI para
HERI”

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

a)

b)

c)

d)

e)

El equipo médico y los bienes de consumo béasicos y complementarios deberan entregarse en el area que indique
el Director de la Unidad, auxiliado por quien este designe, para la distribucién de los insumos, tomando en cuenta
lo establecido en el ANEXO 1L T 11 “Guia de distribucion de equipo médico por Unidad Médica y personal médico
para SMI para HERI” y atendiendo el directorio de las unidades médicas, listadas en el ANEXO 1M T12
“Catalogo de Unidades Médicas con SMI para HERI".

Sera responsabilidad del licitante adjudicado realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga del
equipo médico y bienes de consumo, al lugar de entrega e instalacion que determine el Instituto, y sin costo
adicional para este.

La transportacion y resguardos del equipo, y los bienes de consumo, se hara por cuenta exclusiva del licitante
adjudicado para prestar el servicio y sera el responsable del aseguramiento del equipo y material quirargico
desde su transportacion, recepcion, entrega del equipo y hasta que finalice la prestacion del servicio en la unidad
médica, sin costo adicional para el Instituto.

El licitante adjudicado sera el responsable del aseguramiento el equipo, desde su transportacién, recepcion,
entrega y hasta que finalice la prestacién del servicio en las Unidades Médicas, toda vez que el equipo es
propiedad del licitante adjudicado.

Por necesidades del OOADE TABASCO (siniestros o reubicacion por emergencia sanitaria) y sin obligacion
adicional para éstos, previo acuerdo de las partes, se podra modificar el lugar en donde se entregue el equipo
(Fuente para marcapaso cardiaco temporal) y la entrega de los bienes de consumo, dentro del mismo OOADE
TABASCO, durante la prestacion del servicio, para lo cual deberd también renombrar los “FORMATOS de SMI
para HERI” con la nueva Unidad destino.



f) Los responsables de la recepcién en el servicio del equipo médico, y bienes de consumo seran: el Ingeniero
Biomédico, Jefe de Conservacion de la Unidad Médica, Jefe de Servicio de Hemodinamia o radiologia y/o
Coordinador Clinico y/o Administrador de la Unidad Médica y/o la persona que designe el Instituto en el OOAD, en
su ausencia, por medio del ANEXO 1G FORMATO T6 “Entrega/Recepciéon de equipos”, y por ultimo, la entrega
semanal en la dotacién de los bienes de consumo, debera realizarse por medio del ANEXO 1J FORMATO T9
“Control semanal de dotacién de bienes de consumo complementarios”.

Es importante sefialar que el licitante debera apegarse a los tiempos y plazos establecidos en el desarrollo de los presentes
Términos y Condiciones y Anexo Técnico como parte integrante de la Convocatoria, el cual hara suyo para su presentacion
como parte de su Propuesta Técnica.

El personal propuesto (técnicos en sitio) se consignara en el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relacion de
documentos a evaluar del Licitante”, documento que debera ser debidamente escaneado y digitalizado en
Formato PDF y Excel, incluyéndose la firma respectiva del personal propuesto y el representante legal,
apoderado legal o persona facultada del licitante; que avale la informacion anteriormente sefialada.

El hecho de no presentar el Curriculum, sera evaluado como “0” puntaje; sin ser esto, causal de
desechamiento.

Copia de Cédula y/o Titulo Profesional o técnico del personal propuesto. El licitante podra presentar el
documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del
personal cumple de acuerdo con su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Titulo o
Copia de la Cédula emitida por la Secretaria de Educacion Publica (SEP) y/o Titulo Profesional o en su caso
constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las
carreras en las areas de enfermeria o carrera nivel técnico o afin, emitidas por instituciones académicas
debidamente reconocidas por la Secretaria de Educacion Publica.

En concordancia con el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relacion de documentos a evaluar del Licitante”.

El no presentar la copia que avale el nivel educativo, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0”
puntaje.

Dominio de herramientas relacionadas con el servicio. El personal propuesto por el licitante podra presentar copia
de certificado, constancia o diploma del fabricante y/o distribuidor; o documento expedido por Institucién publica o
privada reconocida y dedicada a proporcionar servicios de mantenimiento y capacitacion en el equipo médico, que
acredite el dominio de herramientas en operacion del equipo requerido en la Unidad Hospitalaria incluida en la
partida de su interés; ejemplos:

¢ Poligrafo para estudios hemodinamicos. (Propiedad IMSS).

¢ Sistema de administracion de medio de contraste de flujo variable intracoronario. (No aplica).
o Desfibrilador portatil. (Propiedad IMSS).

¢ Fuente para marcapaso cardiaco temporal.

El instituto y/o los Organos Fiscalizadores se reservan el derecho de verificar en cualquier momento durante el
procedimiento y posterior a su adjudicacion, cualquier documentacion presentada, con la intenciéon de corroborar la
veracidad de la informacién proporcionada por el licitante.

En concordancia con el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relacion de documentos a evaluar del Licitante”

El no presentar copias de certificados, constancias o diplomas del fabricante y/o distribuidor; o documentos
expedidos por Instituciones publicas o privadas reconocidas, no sera causal de desechamiento, sera evaluado
como “0” puntaje.

Participacién de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. En su
caso, podran manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con
discapacidad en una proporciéon del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya
antigliedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobara con el aviso de alta al Régimen Obligatorio
del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas
con discapacidad en términos de lo previsto por la Ley General para la Inclusion de las Personas con
Discapacidad.



El no presentarlo no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0” puntaje.

Equidad de Género. En su caso, podran manifestar por escrito que han aplicado politicas y practicas de
igualdad de género, conforme a la certificacion correspondiente, emitida por las autoridades y organismos
facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los articulos 14 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 10 de noviembre de 2014 y reformada
el 21 de octubre de 2021.

En concordancia con el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relacion de documentos a evaluar del Licitante”.
El no presentarlo, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0” puntaje.

MIPYMES que produzcan bienes con innovacion tecnoldgica. En su caso, deberan presentar escrito donde
manifiesten la clasificacion que guarda la empresa, si es micro, pequefia o mediana, conforme al Acuerdo por el
que se establece la estratificacion de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 30
de junio de 2009.

El no presentar el escrito de manifiesto de su clasificacion sera causal de desechamiento.

Si ademéas de ser MIPYME cuenta con innovacion tecnoldgica, debera incluir copia de la constancia
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podra tener
una vigencia mayor a cinco afios en su caso); lo anterior en cumplimiento al articulo 14 segundo parrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y articulo 3, fraccion Ill de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

El no presentar la certificacion emitida por el IMPI, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como "0"
puntaje.

Experiencia del licitante. Para acreditar la experiencia que podra ser minima de 1 afio y maxima de 5 afios en
Servicios Médicos Integrales, los licitantes deberan presentar copia del o los contratos debidamente
formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones publicas o privadas, en el que acredite
por lo menos un afio de experiencia durante los Ultimos 10 (diez) afios en el periodo comprendido entre 2013 al
2022 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentacién y apertura de propuestas, en servicios
similares o relacionados al de la presente contratacion, (pudiendo presentar el nUmero de contratos que sean
necesarios para acreditar la experiencia en afios) que cumplan con lo establecido en el parrafo anterior, a
efecto de que sean susceptibles de computarse los meses, afios o fracciones de afio de dichos contratos, para
lo cual el Instituto considerara los contratos cuya vigencia inicie a partir del 2013 al 2022 y que se encuentren
concluidos a la fecha de presentacion y apertura de propuestas. En concordancia con el ANEXO 1V
FORMATO T22 “Relaciéon de documentos a evaluar del Licitante”.

El no presentar contratos soporte, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0” puntaje.

Especialidad del licitante. Para acreditar la especialidad que podra ser minima de 1 contrato y maxima de 5
contratos en Servicios Médicos Integrales de la especialidad durante los tltimos 10 (diez) afios, en el periodo de
vigencia comprendido entre el 2013 al 2022 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentacion y
apertura de propuestas, los licitantes deberan presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con
Sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones publicas o privadas.

Se asignara el maximo de puntuacion al licitante que acredite el mayor niumero de contratos (maximo 5)
relacionados con el servicio solicitado.

Nota: Para este rubro Unicamente se tomaran en cuenta contratos que sean de la misma naturaleza del servicio
solicitado SMI para HERI. (No se tomaran en cuenta aquellos contratos que incluyan exclusivamente renta de
equipo, venta de consumibles).

En concordancia con el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relacion de documentos a evaluar del Licitante”.

El no presentar contratos soporte, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0” puntaje.



Metodologia. Debera presentar el diagrama de flujo para la prestacion del servicio, el cual debera ser
congruente con el plan de trabajo propuesto, misma que al menos debera incluir:

a) Metodologia y Diagrama de flujo de la instalacién, Transferencia del conocimiento, puesta a punto e
inicio de operacion del (de los) SMI para HERI ofertados.

b) Metodologia y Diagrama de flujo de la prestacion de los servicios de los SMI para HERI ofertados.

c) Metodologia y Diagrama de funcionamiento de la mesa de ayuda (Incluir medios de contacto y
retroalimentacién para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio).

d) Metodologia y Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos de acuerdo con lo solicitado en

la presente contratacion.

El no presentar la metodologia, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0” puntaje.

Plan de trabajo propuesto, debera presentarse conforme al ANEXO 1B FORMATO TO Programa de trabajo
(contenido en “FORMATOS de SMI para HERI”), donde se especifican los tiempos para la implantaciéon del
servicio y ser congruente con la metodologia, la cual al menos debera contener:

. Nombre del Servicio, Nombre del licitante, Fecha de elaboracién, Objetivo General, Objetivos
Especificos. Descripcion amplia y detallada del “Servicio Médico Integral de Hemodinamia y Radiologia
Intervencionista” de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda
aquella informacién que forma parte de la presente contratacién, identificando claramente las partidas
en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo basico y complementario y demas
aspectos requeridos para la contratacion.

Il Estrategias, Lineas de Accion.

IIl. Diagrama de Gantt con la temporizacion de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la
prestacién del servicio (Afinar detalles de la integracion técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del
plan de trabajo, Formalizacion del Contrato, Entrega de Garantia, Entrega por parte de la Unidad
Médica del listado del personal a capacitar, Entrega, y puesta a punto de la fuente de poder de
marcapasos cardiaco temporal, Entrega de Bienes de Consumo bésicos, Entrega de Bienes de
Consumo Complementarios, Inicio de la prestacion del servicio).

V. El Programa de Transferencia del conocimiento sobre los equipos del SMI para HERI con temario por
objetivos, tedrico préactico.

V. Calendario de retiro de la fuente de marcapasos cardiaco temporal y de los insumos béasicos e insumos
complementarios del SMI para HERI (al concluir su contrato).

Nota: Plan de Trabajo propuesto podra incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso
humano y/o tecnolégico, entre otros; que mejoren la operacion para la prestacion del servicio.

El no presentarlo, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como “0” puntaje.

Presentar el Curriculum empresarial y estructura organizacional del Licitante que refleje la experiencia de
al menos 1 (un) afio en servicios iguales o similares al de la presente contratacion conforme a lo siguiente: El
organigrama debera considerar a todo el personal propuesto, requeridos; técnicos en sitio, supervisor en la
operacioén en correlacién a lo enlistado en el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relacion de documentos a evaluar
del licitante”, deberan considerar los niveles de organizacion hacia arriba y abajo, incluyendo correos
electronicos de contacto y nimeros de contacto en oficina y/o celular, el cual debera coincidir por lo menos con
la metodologia y plan de trabajo solicitado anteriormente.

a) El Organigrama del licitante debera incluir al personal indicado en el rubro "Capacidad del licitante",
asi como los niveles de organizacion hacia arriba, incluyendo correos electrénicos de contacto y
nameros de contacto en oficina y/o celular.

b) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el
personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operacion, supervision, gerencia y
direccion).

c) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda (al menos en 4 niveles
(Operacion, supervision, gerencia y direccion).



d) El licitante debera presentar certificados de gestién como empresa 1SO-9001:2015 o 1SO-13485:2016
Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones
conjuntas al menos una de las empresas debera estar certificada.

Nota: El licitante en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al
proyecto y que en caso de que algin miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor deje de laborar
debera sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil, cumpliendo los requisitos
solicitados en los numerales 4.2.9.1, 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13 de los presentes Términos y Condiciones, en
concordancia con el ANEXO 1V FORMATO T22 “Relaciéon de documentos a evaluar del Licitante”.

El no presentar el organigrama y el curriculum empresarial, no sera causal de desechamiento, sera evaluado
como “0” puntaje.

Cumplimiento de contratos. Con la finalidad de que el licitante acredite haber prestado los servicios de
manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratacion, referidos en
los rubros: Numeral 2, incisos: a) Experiencia del licitante y b) Especialidad del Licitante; debera presentar
minimo un documento o maximo 5 documentos.

Para el caso de Dependencias y/o instituciones publicas debera presentar:

a) Fianzas Canceladas. - Se deberd acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se
indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo
presentar en un sdlo escrito varias fianzas o:

b) Escrito de Liberacion de Fianzas. - Se debera acreditar mediante escrito emitido por la Contratante,
en el que conste la liberacion de la garantia de cumplimiento correspondiente o, la manifestacion
expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados.

Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberé presentar:

1. Copialegible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisién del
servicio correspondiente, indicando el niumero de contrato correspondiente.

2. Las facturas, ademas de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberan contener los datos que
identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el
portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigentes en el
portal del SAT.

3. Copia de al menos una Carta de satisfaccion de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el
representante legal, vinculada con una(s) factura(s) que corresponda del Servicio prestado, de la cual
debera presentar a su vez copia simple, indicando el nUmero de contrato correspondiente.

Nota: La carta(s) de satisfaccion de clientes y/o cancelacion(s) de garantia de cumplimiento y/o factura(s) o
remision(s) presentada (s), podra(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia y
Especialidad del licitante”.

El no presentar la documentacion antes mencionada, no sera causal de desechamiento, sera evaluado como
“0” puntaje.

CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Durante la prestacion del “Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamia y Radiologia
Intervencionista” (SMI para HERI) deberan de considerarse y ajustarse a los siguientes términos:

Cobro:

En el caso de llevarse a cabo, en el mismo evento, mas de un procedimiento de catéalogo, se cobrara sélo el de
mayor costo, siempre y cuando compartan los mismos Bienes de Consumo Bésico (BCB) para el abordaje y por
separado los Bienes de Consumo Complementarios (BCC) que se hayan utilizado. Para fines estadisticos el




Técnico debera anotar en el ANEXO 1 N FORMATO T13 “Reporte individual de Procedimientos y de bienes
de consumo complementarios”.

En el caso de Unidades con servicio pediatrico, se cobrara la clave que se haya utilizado segun constitucion del
paciente (peso y talla), no necesariamente por edad, pudiendo aplicar a claves de adulto y pediatricas.

Si durante la prestacion del servicio, el médico le solicita al personal técnico del licitante adjudicado un bien de
consumo complementario y el licitante no dispone del mismo, tendra que sustituirlo por otro que cumpla con la
misma funcién y calidad, y si el bien de consumo complementario sustituto tiene mayor costo, se debera
facturar con el costo del bien inicialmente solicitado. Esto debera registrarse en la hoja de consumo respectiva y
estar firmado por el médico y el personal técnico del licitante adjudicado, al finalizar dicho procedimiento.

Modificaciones al contrato:

De conformidad con lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y Articulo 85 fraccion IV de su Reglamento, el Instituto podra celebrar por escrito convenio
modificatorio al contrato dentro de la vigencia de este.

Reasignacion de numero y tipo de procedimientos:

La determinacion del niumero y tipo de procedimientos asignados en el ANEXO 1A T1 “Requerimientos de
SMI para HERI” asi como en el ANEXO 1E T4 “Bienes de Consumo de SMI para HERI”, por OOAD, es de
tipo enunciativo, sin embargo, no es limitativa, de tal manera que el OOADE TABASCO, siempre que se respete
el presupuesto asignado. Podran realizar los siguientes cambios*:

a) Para el caso de que las unidades médicas que por causas de: infraestructura, cambio de adscripcién
del personal y/o cambios en la demanda de atencion médica del derechohabiente, podra realizar
cambios en el tipo y nimero de procedimientos mediante una redistribucion de procedimientos en la
misma unidad médica, asi como, asignacion de requerimientos entre las unidades médicas de un
mismo OOAD.

b) En el caso de unidades nuevas 0 que se encuentran préximas a su apertura, que cuenten con
asignacion de presupuesto y por tanto de requerimientos, y por causas adversas no se encuentren
habilitadas en el momento del inicio del Servicio Médico Integral, estos procedimientos y presupuesto
se podran reasignar a unidades médicas del mismo OOAD.

*Para tal efecto deberan elaborar una minuta de acuerdos firmada y rubricada por todas las partes involucradas
licitante y servidores publicos del Instituto (administrador y auxiliar de contrato de las sedes), debiendo enviar
copia de conocimiento de la minuta al Administrador del Contrato.

Sustitucién de equipo médico y bienes de consumo.

Si durante la prestacion del servicio, el médico le solicita al personal técnico del licitante adjudicado un bien de
consumo complementario y el licitante no dispone del mismo, tendra que substituirlo por otro que cumpla con la
misma funcidn y si el bien de consumo complementario substituto tiene mayor costo, se debera facturar con el
costo del bien inicialmente solicitado. Esto debera registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado
por el médico y el personal técnico del licitante adjudicado, al finalizar dicho procedimiento.

Si el equipo médico y bienes de consumo con los que el licitante adjudicado proporciona el servicio no cumplen
con la funcionalidad solicitada, en el transcurso del contrato, éstos deberan ser sustituidos, previa notificacion
y verificacién por las partes (administrador del contrato y licitante adjudicado).

En el caso que este bien persista con defecto en la funcionalidad, debera cambiarse por otro que cumpla con
las especificaciones técnicas solicitadas y debera presentar la documentacion correspondiente a los registros
sanitarios y certificado de calidad. Este procedimiento se realizara dentro de los 5 (cinco) dias habiles a la
notificacion.

El licitante adjudicado debera proporcionar un nimero telefénico, asi como correo electrénico a cada una de las
unidades médicas institucionales para que registren los reportes de falla de la fuente de marcapasos cardiaco



temporal y del abasto de bienes de consumo y de los bienes de consumo complementarios; asi como el reporte
de la falla en la asistencia técnica para dar atencion a las unidades médicas donde presta sus servicios. En
caso de existir cambios en el nimero telefénico y correo electronico, éstos seran notificados por escrito a dichos
jefes en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas.

INFORMACION DE LOS CONTENIDOS Y REQUERIMIENTOS.

Como parte del servicio el licitante adjudicado debera informar a las Unidades Médicas asignadas el contenido de su
servicio especifico, al area operativa: Hemodinamistas y Radiologia Intervencionista, cuales equipos médicos, bienes de
consumo, tanto basicos como complementarios tienen asignados, debiendo tener evidencia de esta informacién y en apego
al ANEXO 1A T1 “ Requerimientos del SMI para HERI ” y ANEXO 1L T11 “Distribuciéon de Equipo y Personal del SMI
para HERI ” desde el inicio del fallo hasta los 05 (dias) naturales posteriores al fallo.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestacion del servicio establecidas en el presente
documento, el Instituto no dara por aceptado el servicio. Las condiciones contenidas en el presente documento y en las
proposiciones presentadas por los licitantes NO PODRAN SER NEGOCIADAS.

TERMINACION DEL CONTRATO.

El Administrador del Contrato y el Jefe de Servicio de Medicina Interna, del OOAD TABASCO, segun corresponda, sera el
responsable de notificar al Licitante de la fecha de terminacidn de contrato y la del retiro de los insumos y de la fuente de
marcapasos cardiaco temporal de su propiedad, con 15 (quince) dias naturales de anticipacion, procediendo a supervisar
que no se dafien las instalaciones del Instituto, sin comprometer la continuidad del servicio, reportando lo correspondiente al
Administrador de Contrato. La devolucion de las instalaciones por parte del Licitante se hara constar en el Acta que
levantara el Administrador del contrato.

OBLIGACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO A LA CONCLUSION DEL CONTRATO.

Dentro de su proposicion el licitante deberd considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitacion, al
término del contrato debera coordinar la logistica de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo licitante, a
fin de realizar una transicion que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de
la vigencia del contrato, el licitante adjudicado se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, sin dafar las
instalaciones del Instituto, previo acuerdo y en corresponsabilidad con las autoridades de la unidad médica correspondiente
(Administrador y Auxiliares de contratos), asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando
constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfaccion del Instituto.

La devolucidon de las instalaciones por parte del Licitante adjudicado se hara constar en el Acta que levantara el
Administrador del contrato.

FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.

El licitante adjudicado se compromete con el Instituto a firmar un acuerdo de confidencialidad, ANEXO 1Y FORMATO
T32Acuerdo de Confidencialidad”, en el cual se establece que en ningln momento y bajo ninguna circunstancia podra
hacer uso de la informacién puesta a su disposicion o generada durante y posterior a la realizacion de la validacién de la
productividad, para un fin distinto al establecido en su objeto y en el presente documento, sujetandose a las
responsabilidades econdmicas, penales y de cualquier otra indole a instancia del Instituto, que deriven del incumplimiento
de este acuerdo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD

Para garantizar el seguimiento y evaluacion adecuados, se debera enviar el ANEXO 1X FORMATO T26 “Control de
Productividad, Bienes Basicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI”, validado por el Jefe de Servicio
de Medicina Interna al correo Gabriel.lopezp@imss.gob.mx; donde se registraran los procedimientos de HERI realizados
a los pacientes, con todos los datos necesarios para la identificacion y vigencia de derechos, asi mismo la informacion
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correspondiente a la prestacion del propio servicio como: nimero de contrato, fecha del procedimiento realizado al paciente,
precio unitario, importe total, importe con IVA, nombre y matricula del médico que autorizo, etc.

El sistema de informacion disefiado para el propésito en mencion, lo que permitird a todas las areas involucradas el registro
del uso los procedimientos de HERI realizados a cada paciente por cada unidad médica de los diferentes niveles de
atencion, enlazar el sistema de abasto institucional (SAI) con la informacién para el alta de servicios y articulaciéon con el
sistema de planeacion de recursos institucionales (PREI); esto con el fin de registrar el pasivo devengado, seguimiento de
su documentacién y pago, asi mismo esta documentacién permitird a las areas usuarias de la informacion y fiscalizadores
acceder a la informacion detallada en la que estdn sustentados los registros contables y presupuestales de los
procedimientos de HERI. Ademas, la informacion del sistema de informacion de HERI debe estar en posesion Unica y
exclusivamente del Instituto.

El proceso de seguimiento y control de los procedimientos de HERI se muestra en los diagramas de flujo contenido en
anexo técnico “Reporte mensual de la productividad”.

SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato*
OOAD e  Sub-Dir. Médico del HGZ No. 46
Director del HGZ No. 46 e  Sub-Dir. Administrativo del HGZ No. 46

e Jefe de Servicio de
Hemodinamia/Electrofisiologia/Angiologia/Radiodiagndstico/Neuro-
intervencionismo

e Jefe de Depto. de Conservacion del HGZ NO. 46

e Ing. Biomédico Delegacional

* Son los servidores publicos sugeridos, sin embargo, de acuerdo con las POBALINES en su numeral 5.3.15, el
Administrador del Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores publicos
cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberdn ser designados por escrito, y
seran corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la
periodicidad y forma que se les indique.

(EL LICITANTE HARA PROPIO LOS TERMINOS Y CONDICIONES, mediante su transcripciéon en papel membretado
del licitante adjudicado y firmado por su representante legal, para su presentacion como parte de su propuesta
técnica).

Responsabilidad Civil: El licitante adjudicado dentro de su propuesta debera presentar escrito bajo protesta de decir verdad
que previo a la formalizacién al instrumento contractual presentara y contara durante la vigencia del contrato con una Pdliza
de Seguro de Responsabilidad Civil, en la que la suma asegurada cubra por lo menos el 10% (diez por ciento) del monto
méaximo del contrato antes de IVA, para cubrir dafios a terceros, por accidentes o por deficiencias en el servicio, cuya
vigencia debera cubrir la vigencia del contrato.

Administrador del Contrato

Para el presente procedimiento la formalizacién de los contratos y administracién de los mismos se realizara en este Organo
de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, relacionada en el (Anexo 1) de este documento, siendo el
administrador del Contrato en este Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, el Director de la
Unidad.

El Administrador del Contrato, es el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la
prestacion del servicio, supervisar el calculo de deducciones y penas convencionales, entre otros; el Administrador del
Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores publicos, cuando las
condiciones contractuales lo requieran, en este caso dichos auxiliares seran corresponsables de las actividades que se les
asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.




Representante Técnico del Contrato

Con fundamento en el numeral 5.3.9 de las Politicas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Jefe del Servicio de Medicina Interna, participara como representante
del Area Técnica, en la Junta de Aclaraciones y realizara la Evaluacién Técnica, vigilando que se cumpla con los
requerimientos solicitados en este documento y el Anexo Técnico.

Auxiliares del Contrato

Quienes seran corresponsables, para que lleven a cabo la vigilancia del cumplimiento en tiempo y forma del citado Contrato,
asi como del ejercicio del presupuesto asignado para el mismo y para que realicen la supervision del Contrato y
mensualmente emitir el informe correspondiente al Administrador.

Al término de la vigencia del Contrato, el Director informara de conformidad con lo establecido, en el punto 4.30.3, y 5.5.5.5
de las Politicas, Bases y Lineamientos en la materia, el cumplimiento de las garantias las cuales permaneceran en el IMSS,
hasta que proceda su cancelacion o hasta hacerlas efectivas por incumplimiento del proveedor, o en su caso, considerar el
cumplimiento del proveedor en tiempo y forma, y a entera satisfaccion del IMSS en la totalidad de las obligaciones
contraidas en el contrato, asi como el periodo o plazo de la garantia.
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ANEXO NUMERO 1 A (UNO A)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C ONVOCANTE

Anexo T1 Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios

REQUERIMIENTO DEL SMI DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

CLAVE

PRESUPUESTAL

NO.
SEDE

LOCALIDAD

CLVSI

PROCEDIMIENTO

Min
2025

Méx
2025

280132012151

46

Villahermosa

60.01.001

Procedimiento de cateterismo diagndstico adulto femoral.

13

280132012151

Villahermosa

60.01.003

Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnéstico por técnica radial (adulto o
pediatrico).

280132012151

Villahermosa

60.01.004

Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balén.

13

280132012151

Villahermosa

60.01.005

Procedimiento de angioplastia periférica.

280132012151

Villahermosa

60.01.007

Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial.

280132012151

Villahermosa

60.01.008

Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral.

28

280132012151

Villahermosa

60.01.029

Procedimiento de cateterismo diagndstico periférico.

12

CLAVE
PRESUPUESTAL

LOCALIDAD

CLVSI

BIEN DE CONSUMO

Min 2025

Méax 2025

280132012151

Villahermosa

60.01.1060

Stents periféricos, montado y desmontado. Para expandir
entre 8Y 12 mmy14a25mm de diametroy longitud entre
36a 50 mm.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.1066

Catéter de aterectomia rotacional periférico trasluminal
percutanea, de ocusiones agudas y/o crénicas, diferentes
diametros y longitudes con guia de trabajo especializada
0.014. Se debera incluir consola de aterectomia periferica SIN
COSTO PARA EL INSTITUTO.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.806

Balén coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus)
diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de didmetro y longitudes
desde 10 mm a 30 6 40 mm de longitud o BALON
CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE2.0A 4.0
MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120
MM Y 150 MM.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.807

Baldn coronario con aterotomos. Indicado para reestenosis o
lesiones calcificadas. Didmetros de 2.00 a 4.00 Longitudes
de 6,10 y15mm

280132012151

46

Villahermosa

60.01.814

Baldén periférico infra popliteo compatible con cuerda guia
0.014", longitud de hasta 220 mm, diferentes didmetros o

balon periferico infrapopileno compatible con cuerda guia
0.014".

280132012151

46

Villahermosa

60.01.817

Balones periféricos en diversos diametros y longitud es (2 6
2.5 mm al0mm de diametroy 2 6 3618 cm de longitud) de
bajo perfil para introductores 4 a 9 fr. O balones semi
complacientes. Con sistema 0.014 0 0.018 de 1.5 mm a 4mm
de diametro y de 40 a 220 mm de longitud.

280132012151

47

Villahermosa

60.01.818

Balones periféricos en diversos diametros y longitud es (2 6
2.5 mm al0mm de diametroy 2 6 3618 cm de longitud) de
bajo perfil para introductores 4 a 9 fr. O balones semi
complacientes. Con sistema 0.014 0 0.018 de 1.5 mm a 4mm
de didmetro y de 40 a 220 mm de longitud.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.823

Catéter balén periférico no complaciente o alta presién de 1.5
mm a 4 u8 mm de didmetro para guia 0.014"presentar
medidas intermedias y de 20 a 200 mm o0 220mm de
longitud. Uso: angioplastia percutanea transluminar de vasos
periféricos infrapopliteos.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.824

Catéter balén periférico no complaciente o alta presiéon de
3mm a 12 mm de didmetro para guia 0.035"presentar
medidas intermediasy de 20 a 80 6 100 6120 6 200 mm o
220mm de longitud.uso: angioplastia percutadnea

transluminar de vasos periféricos femorales o CATETER




CLAVE
PRESUPUESTAL

NO.
SEDE

LOCALIDAD

CLVSI

BIEN DE CONSUMO

Min 2025

Méx 2025

BALON PERIFERICO NO COMPLACIENTE DE 3,4,5,6,7, 8,
9,10 Y 12MM DE DIAMETRO Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.825

Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para
extraccion de cuerpo extrano.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.835

Catéter diagndstico para la curva pigtail o multi propédsito o
catéter para angiografia y arteriografia por técnica
percutanea. De politetrafluoretileno, alto flujo recto a 145
grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 6 fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.836

Catéter guia teflonado é semihidrofilico 6 hidrofilico566 67
u 8fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.837

Catéter guia multiproposito 5,6, 7y 8 Fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.838

Catéter guia renal.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.840

Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo de alta
presion, de 1.20 a 4.0 mm de didmetro por 8 a 30 mm de
longitud, 130 a 150 cm de largo, con sistema montado en
guia "over the wire".

280132012151

46

Villahermosa

60.01.847

Catéter tipo Berman para angiografia de 4y 5 fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.848

Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y
hasta 110 cms. de longitud.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.862

Controlador manual estéril para sistema de inyeccién de
solucion salina y medio de contraste con flujo variable.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.863

Cuerda guia 0.018 6 0.014" punta recta con alto gramaje.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.864

Cuerda guia especial para implante de valvula aortica de alto
soporte de didmetro de 0.035"y longitud opcional de 260cm
6 275 6 300 cm, la cual previene la perforacién del ventriculo.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.865

Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con
punta en "J" de 3 mm en la curva,0.035"longitud opcional de
150, 260 6 300 cm. Estéril y desechable.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.867

Cuerda o guia vascular de 0.018" con alma de nitinol, punta
suave y longitud opcional de 60cm 6 110 6 150 6 200 6 260 &
300 cm.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.868

Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta
flexible, rigida alto gramaje 6 a 14 gramos de 0.014" de
diametro 6 punta cénica de 1a 6 gramos y 180cm o 190cm
de longitud o CUERDAS GUIA PARA ANGIOPLASTIA
CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, EXTRA RIGIDA
DE 0.014" DE DIAMETRO Y 182 CM DE LONGITUD

280132012151

46

Villahermosa

60.01.869

Dispositivo de trombectomia periférica farmaco e
hidromecanica (reolitica) con aspiracion.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.871

Dispositivo hemostatico para cierre vascular a base de
colageno o acido poliglicolico o cierre vascular con vaina
introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador,
alambre guia y un sistema (SIS) para el cierrre de 7fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.876

Electrodo marcapaso con globo distal.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.877

Electrodo para marcapaso temporal bipolar.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.881

Extensién coaxial de catéter guia coronario de rapido
intercambio de 5,55,6,7y 8Fr 6 de 6 a 8 Fr o cateter guia
intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO
INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR,
LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM

280132012151

46

Villahermosa

60.01.883

Extension de presion de 15cm o extension de presion de 15 o
25cm.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.885

Extractor de trombos intracoronario.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.887

Sistema de proteccion distal (tipo filtro 3-7 mm) o Sistema de
proteccién distal (tipo filtro 3.5 mm).

280132012151

46

Villahermosa

60.01.897

Introductor 18 fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.898

Introductor de catéter arterial o venoso con alma metalica.
Por técnica percutdnea, longitud 25 a 45cm calibre. 56,7y 8
fr o INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO
LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5,6 O7FR

280132012151

46

Villahermosa

60.01.899

Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica
percutdnea pediatrico, 4,5y 6 French, longitud 5cm opcional
a 14 cms.




CLAVE
PRESUPUESTAL

NO.
SEDE

LOCALIDAD

CLVSI

BIEN DE CONSUMO

Min 2025

Méx 2025

280132012151

46

Villahermosa

60.01.900

Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica
percutanea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 6 16 6
25 cms. Con guia vascular 0.021 a 0.032".

280132012151

46

Villahermosa

60.01.901

Introductores de catéter arterial por técnica radial con
recubrimiento opcional hidrofilico, teflonado o
semihidrofilico, longitud opcional de 7610 611 6 16 0 25cm
calibre. 4, 5,6 . Con guia vascular con recubrimiento opcional
hidrofilico, teflonado 6 semihidrofilico, 0.018 a 0.025.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.902

Introductor Guia Largo para acceso femoral y distal arterial
de 90 0100 cms. 7 u 8 Fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.903

Introductor largo deflectable 8 y 8.5 fr. interno, diversas
curvas, 63 a7lcm.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.906

Introductor pediatrico 4y 5 fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.907

Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica
percutdnea, longitud opcional de 10 6 11016 6 25 cm calibre.
Dentro del rango de 4 a 14Fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.908

Jeringa para angiocardiografia, de 100 a 150 ml de capacidad
o Jeringa para angiocardiografia, de 150 ml de capacidad

280132012151

46

Villahermosa

60.01.909

Jeringa para sistema de inyeccién de medio de contraste por
flujo variable.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.910

Jeringas de plastico para insuflar el globo del catéter de
dilatacion de arterias coronarias para mantener y medir la
presion.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.911

Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para
medicién de presién por termo dilucion.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.912

Kit de pericardiocentésis. Incluye: 1 Aguja de 22 G, 1aguja de
25 G, 1jeringa de 12 mm,, 1jeringa de 20 cc,, 1jeringa de 60
cc, 1 bisturiy Taguja de 3-0 curva con sutura. (Puede variar
seguln tecnologia de cada fabricante siempre que tengan la
misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos).

280132012151

46

Villahermosa

60.01.913

Kit para administracion de solucién salinay medio de
contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de
solucién salina y una jeringa de mano, 6 Kit con jeringa de
150 ml, tubo de solucién salina y contraste.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.918

Manifold angiografico de tres vias.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.921

Medio de contraste hidrosolubles no idnico en concentracion
de 300 a 370 mg/ml, ioversol, iopamidol, iohexol, iopromida,
lobitridol. Frasco con 100 ml o iénico de baja osmolaridad,
joxaglato de sodio y meglumina, concentracion 320mg/ml,
presentacion 100ml.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.925

Microcatéter coronario para oclusiones totales crénicas y
angioplastia compleja con recubrimientro hidrofilico de alta
duracién, longitud de 130 a 150cm, con capacidad de torque y
punta conica.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.941

Paguete universal de ropa.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.943

Pig tail centimetrado 5 Fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.944

Proétesis endovascular coronaria (stent medicado) con:
revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus
en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de
las plataformas en diversas medidas o protesis endovascular
coronaria de platino cromo (stent medicado) con liberacion
de everolimus, medidas de 38mm de longitud por 4.00 mm
de diametro o PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE
PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE
EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE LONGITUD POR
2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO

280132012151

46

Villahermosa

60.01.945

Prétesis endovascular coronaria (stent medicado) con:
revestimiento de everolimus en platino cromo polimero
bioabsorbible. O Prétesis endovascular coronaria (stent
medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en
platino-cromo o en cobalto-cromo, con polimero
bioabsorbible

280132012151

46

Villahermosa

60.01.948

Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014"




CLAVE
PRESUPUESTAL

NO.
SEDE

LOCALIDAD

CLVSI

BIEN DE CONSUMO

Min 2025

Méx 2025

de diametro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA
EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,

280132012151

46

Villahermosa

60.01.955

Sistema introductor largo o vaina de acceso vascular.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.957

Stent periférico autoexpandible cubierto con PTFE o ePTFE o
Stent premontado en balon cubierto de PTFE. O Stent
autoexpandible cubierto con PET

280132012151

46

Villahermosa

60.01.958

Stent carotideo auto expandible diversos diametros y
longitudes.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.959

Stent periférico autoexpandible cubierto con ptfe o ePTFE o
stent premontado en balon cubierto de PTFE. O stent
autoexpandible cubierto con pet.(Uso coronario).

280132012151

46

Villahermosa

60.01.961

Stent diferentes didmetros y longitudes, auto expandible, de
nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guia
0.035",0.014", 0.018". (para uso vascular general) o stent
diferentes diametros y longitudes, autoexpandible, de nitinol
y marcas de titalio, compatible con cuerda guia 0.035" o
0.014"(para uso vascular general).

280132012151

46

Villahermosa

60.01.962

Stent no medicado diferentes didmetros y medidas.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.964

Stent carotideo auto expandible diversos diametros y
longitudese con aleacién de Nitinol compatible con cuerda
guia ,0.014", 0.018" radiopacoy flexible o stent periferico
autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible,
disefo de arquitectura de stent (para carotida) compatible
con cuerda guia 0.035" 0 0.014" radiopaco y flexible.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.965

Stents periféricos, desmontado. Para expandir entre 8 Y 12
mm y 14 a 25mm de didmetro y longitud entre 36a 50 mm.
o stent periferico autoexpandible con aleacion de nitinol
autoexpandible, disefio de arquitectura de stent (para
carotida) compatible con cuerda guia 0.035" o0 0.014"
radiopaco y flexible.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.967

Stent periférico renal rapido intercambio compatible con
sistema 0.014 y/o 0.018 premontado en baldn diversos
diametros y longitudes.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.969

Transductor de presién compatible con el poligrafo.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.976

Catéter para angiografia y arteriografia por técnica
percutanea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145
grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.977

Catéter para cateterizacion percutanea cal 4 a 6 fr., longitud
65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, NIH o recto diversas curvas.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.978

Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo
semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de didmetroy
longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo,
sistema de rapido intercambio. (Ofertar todas las medidas de
diametro) o CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA
CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE120A 4
MM DE DIAMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A
150CM DE LARGO, SISTEMA DE RAPIDO INTERCAMBIO.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.979

Catéteres guia tipo Judkins, para coronaria derecha e
izquierda con punta suave, asa de 35,40y50mmde6a 8
fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o
Ebu.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.980

Catéteres multipropdsito punta al, a2, bly b2 estéril y
desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.981

Catéteres para cateterizacién de arteria coronaria derecha
con técnica percutdnea, asa de 3.5, 4y 5, calibre 5 6 6Fr.,,
longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1y 2.
Multipropdsitos, mamarios.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.982

Catéteres para cateterizacion de arteria coronaria izquierda
con técnica percutanea, cal 5 6 6fr., longitud 100 0 110 cm.
tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4y 5, amplatz1y 2.
Multipropdsitos, mamarios.

280132012151

46

Villahermosa

60.01.983

Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta
flexible, intermedia, rigida o doble espiral con recubrimiento




PRESCLIJ_I?L\J/;STAL S'\IIE%E LOCALIDAD CLVSI BIEN DE CONSUMO Min 2025 | Max 2025
hidrofilico de 0.014" de diametro y 175cm a 195cm de
longitud.
46 Guia hidrofilica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o0 260 punta
280132012151 Villahermosa 60.01.984 | angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico. 1 1

Las cantidades minimas y maximas son referenciales, basarse al monto maximo del contrato
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ANEXO NUMERO 1 B (UNO B)

Objetivo Objetivo 1.
estratégico
Fecha de Fecha de actualizacion
elaboracion
Nombre del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamica (SMI de HeRi)
proyecto
EMPRESA
Objetivos GENERAL: XXXX
ESPECIFICOS:
e XXX
e XXX
e XXX
Estrategias XXXX
XXXX
XXXX
11. XX
Lineas de accidon 1.2, XXXX
1.3. XXX

Descripcion
general del
proyecto

Diagrama de Gantt

CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO




(Sugerencia) Diagrama de Gantt.
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60
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integracion
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TRABAJO

aldia5s
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plan de
trabajo

aldia 6

Formalizacié
n del
Contrato

dentro de los 15 dias

Entrega de
Garantia

dentro del dia 10

Entrega por
parte de la
Unidad
Médica  del
listado del
personal a
capacitar

dentro del dia 10

Entrega del
Programa de
Capacitacion

dentro del dia 12
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n Previa

15

Entrega
,Jinstalacién
y puesta a
punto del
equipo

dentro del dia10

Entrega de
Bienes de
Consumo
basicos

10

Entrega de
Bienes de
Consumo
Complemen
tarios

dia10

n

Inicio de la
prestacion
del servicio

dia 10

Nombre, Cargo y Firma del Representante Lega
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Equipo disefiado para adquirir, medir, visualizar, registrar y analizar los datos pertinentes a los procedimientos hemodindmicos o de acuerdo a la siguiente
descripcion:

EQUIPO DISENADO PARA ADQUIRIR, MEDIR, VISUALIZAR, REGISTRAR Y ANALIZAR LOS DATOS PERTINENTES A LOS PROCEDIMIENTOS HEMODINAMICOS.
2.1 DOS MODULOS DE PRESIONES INVASIVAS O MAYOR

2.2 ECG SUPERFICIAL.

2.3 MODULO DE TEMPERATURA

2.4 PRESION NO INVASIVA.

2.5 MODULO DE OXIMETRIA DIGITAL

2.1 2.6 SOFTWARE PARA MEDICIONES Y CALCULOS HEMODINAMICOS

2.6.1 PRESION VENOSA SISTEMICA.

2.6.2 PRESION ARTERIAL SISTEMICA.

2.6.3 PRESION VENOSA PULMONAR.

2.6.4 PRESION ARTERIAL PULMONAR.

2.6.5 MONITOR LCD PARA CONSOLA

2.6.6 MONITOR ESCLAVO EN LA SALA DE HEMODINAMIA.

2.7 IMPRESORA LASER

2.8 MESA DE TRABAJO DE ACUERDO AL CATALOGO Y ESPECIFICACION DEL FABRICANTE

4.1 Amplitud de EGC ajustable y ganancia automaticos.
4.2 Volumen individual ajustable del indicador sonoro de QRS.
4.3 Bateria de ion-litio de larga duracién.
4.4 Monitorizacién mediante electrodos de desfibrilacién.
4.5 Monitorizacion de ECG con 3y 5 puntas.
4.6 ECG 12 derivaciones.
4.7 Desfibrilacién manual.
4.8 Cardioversion sincronizada.
4.9 Marcapasos no invasivo.
4.10. Peso: 6kg a 8Kg

5.11 Ecocardiografia de adultos.
5.12 Ecocardiografia pediatrica.
5.13 Vasculares (aplicaciones periféricas, cerebrovasculares, Doppler transcraneal temporal y orbital, y vasculares abdominales).

5.14 Ecocardiografia transesofagica (adultos y pediatrica).




6.1

5.15 Ecocardiografia con contraste (deteccidn de ovi, im bajo e im alto).

5.16 Ecocardiografia epicardica.

5.17 Eco 3d en tiempo real.

5.19 Transductor transesofdgicas multiplanar con rango de 2 a 3 MHz o menor a 7 MHZ o mayor. Adulto y pediatrico.

5.20. Sectorial, vectorial o arreglo en fase con el rango de 3Mhz o menor a 8 Mhz o mayor, con frecuencias armadnicas, para aplicacién cardioldgica pediatrica.
5.21 Sectorial, vectorial o arreglo en fase con el rango de 2Mhz o menor a 4 Mhz o mayor, con frecuencias armonicas,para aplicacion cardioldgica adulto.
5.22 Modos tridimensionales en tiempo real

5.23 Modo M simultaneo.

5.24 Modo doppler color y power angio.

5.25 Imagenes armonicas tisulares por técnica de inversion de pulsos.

5.26 Imagenes armonicas tisulares con multiples frecuencias con tecnologia de pulso invertido y armdnico codificados.

5.27 Modo de imagenes panoramicas.

5.28 Doppler color continuo y pulsado.

5.29 Con modo adaptativo en tiempo real que analice el contenido de la imagen y elimine el ruido y aumente la definicion de los bordes de tejido.

5.30. Rango dinamico del sistema de 180 db o mayor.

5.31 Sistema digital con 30,000 canales o mayor

5.32 Con memoria de imagen cuadro por cuadro en tiempo real y modo duplex o de 800 cuadros o mas cuadros de imagenes bidimensionales o en color.
5.33 Programa completo de reportes y calculos

Equipo rodable.

6.2

7.1

Memoria RAM (random access memory), almacena como minimo 25 casos de pacientes en disco duro o medios digitales, pantalla plana de cristal liquido de 19
pulgadas, auto reconocimiento de catéter, auto zoom ajustando la frecuencia del catéter

La estacion de trabajo interfaz para usuario que controla el sistema y puede instalarse de manera moévil (en un carrito) o fija.

8.1 Microprocesador con monitoreo continuo de impedancia y temperatura. Se usa con los catéteres de ablacidn cardiaca .
8.2 Controles de corte automatico. Monitoreo de impedancia en tiempo real
8.3 Contador de tiempo para cada aplicacion de radiofrecuencia.




9.1

Bomba de irrigacion para ablacién, con flujo de 0.6ml min 1-60ml por minutopor segundo

9.2

Limite de presién de 100 a 300psi 0 menor.

10.1 El carro, mévil y compacto, contiene todos los elementos funcionales del sistema:
10.2 Motor de adquisicion de imagenes.

10.3 Dos monitores (17 y 19 pulg.) y salida de video remota para multiples proyecciones.
10.4 Control del sistema y del catéter mediante el teclado o con del ratén.

Equipo computarizado para el registro y analisis de la actividad electrofisioldgica cardiaca, con las siguientes caracteristicas, seleccionables de acuerdo a las

12.1 ) . P
necesidades de las unidades médicas:

13.1 Controla la sincronizacién del comienzo de la marcacién de pasos al p/qrs sensado.

13.2 Hasta 6 extra estimulos, protocolo de fibrilacién (s1- 30ms), protocolo automatico atp tipo aicd, control ritmico avanzado mdltiple, y sensible a catéteres con punta
’ para medicion ECG.

13.3 Funciones avanzadas de retroalimentacién al usuario:

134 Disparador de gréficas para ECG/qrs, deteccion grafica de control grs, medicién de la impedancia alta/baja latido a latido, aviso de falla en el catéter, extra estimulos
: largos y pantalla de ayuda y soporte para la sefial de la estimulacion.

13.5 Funciones de seguridad

13.6 Proteccion contra radiofrecuencia, funcionamiento con doble bateria como respaldo de energia.

13.7 Unidad generadora de estimulo.

13.8 Fuente de poder para la unidad generadora del estimulo.

13.9 Transformador.




141 Dimensiones de 60 mm x 115 mm x 20 mm. o Alto: 20.3 cm, Ancho: 8.6 cm, Grosor: 4.45 cm, Peso 680 g
14.2 Reconocimiento de interferencia: secuencia de entrada 2283 o Ajuste automatico de la sensibilidad
143 Funcionamiento asincrénico o Cambio de modo automatico durante las arritmias auriculares o generador de estimulos que alcance frecuencias de 80 hasta 800

pulsaciones por minuto en modo de estimulacién rapida.

15.1 Equipo de guia de presion para calculo de Flujo de Reserva Fraccional para guia calibre 0.014 con transductor de presién integrado.

Electrocoagulador quirtrgico modular para hemostasia y corte, por medio de alta frecuencia con las siguientes caracteristicas de acuerdo a las necesidades de las
unidades médicas o de conformidad a lo siguiente:

GENERADOR DE ENERGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR AVANZADA PARA SELLADO DE VASOS CON PANTALLA, MICROPROCESADOR, MEMORIA INTERNA, TECNOLOGIA
16.1 CON CAPACIDAD DE MEDICION DE RESISTENCIA DE TEJIDOS (20,000 VECES POR SEGUNDO) Y DE SELECCION CONTINUA DE GRADUACION DE LA ENERGIA DE SALIDA;
CON RECONOCIMIENTO RFID DEL DISPOSITIVO CONECTADO, ALARMAS AUDIBLES DE FINALIZACION DE SELLADO Y SELLO INCOMPLETO. GENERA EL SELLO SIN
FORMACION DE TROMBOS QUE SOPORTA HASTA TRES VECES LA PRESION SISTOLICA NORMAL. SELLA VASOS DE HASTA 7 MM DE DIAMETRO CON DANO TERMICO
LATERAL MINIMO. TAMARO: 30.0 X 10.5 X 37.7 CM. PESO: 5.5 KG.”

17.1 | pantalla con panel de control (One- Touch o segun tecnologia del fabricante)

17.2 | carro transportador seguin tecnologia del fabricante

17.3 | indicador de temperatura esofagica

17.4 | sensor del Diafragma.

17.5 | interruptor de pedal

17.6 | cable de alimentacién

17.7 | sistema de grabacion

17.8 | accesorios

17.8.1 Tanque de oxido nitroso

17.8.2 manguera de barrido
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ANEXO 1D(UNO D)

FORMATO T3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS MEDICOS

PROVEEDOR: NUMERO DE CONTRATO:

UNIDAD MEDICA: DIA MES ANO

PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NOMBRE DEL EQUIPO 2024 Observaciones

Marzo junio septiembre diciembre

El mantenimiento preventivo correra a cargo del proveedor y la supervisiéon y control de que se
lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Area de Conservacién de la
Unidad Médica, quien emitira reporte al Administrador del Contrato.

Nombre y firma del Jefe de Servicio/Conservacion Nombre y firma del Técnico quien realizé el mantenimiento

Nombre y firma por parte del Proveedor
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ANEXO 1E (UNO E)
ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
CONFORMACION DE PROCEDIMIENTOS CON BIENES DE CONSUMO BASICO

PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES

60.01.001 | Procedimiento de cateterismo diagnéstico adulto femoral. Méximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 10 6 11 0 16 6 25
bcb109 ; 1
cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
Catéteres para arteria coronaria derecha con técnica percutanea, cal 5 6 6 fr., longitud 100 a 110 cm.
bcb61 - - . . 1
tipo: femoral derecha asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropésitos, mamarios.
Catéteres para arteria coronaria izquierda con técnica percutanea, cal 5 6 6 fr., longitud 100 0 110 cm.
bcb62 - i ) - ) 1
tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropésitos, mamarios.
60.01.002 | Procedimiento de cateterismo diagnéstico pediatrico. Méaximo
No. Descripcion
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
beb111 Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 5 6 10 6 16 6 25 2
cm calibre. 4, 5, 6, 7,8 y 10 Fr. Con guia 0.014" a 0.038".
bcb99 Guia hidrofilica con nucleo de nitinol con cubierta de poliuretano e hidrofilico De diversas medidas. 1
bcba6 Catéter para cateterizacion percutanea con recubrimiento teflonado o hidrofilico cal 4 a 6 fr., longitud 2
65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, Vertebral, NIH, o recto diversas curvas.
60.01.003 | Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnostico por técnica radial (adulto o pediatrico). Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofilico, longitud opcional de 10 6
bcb115 16 6 25 cm calibre. 4, 5y 7 Fr. Con guia vascular 0.021 a 0.032"con recubrimiento opcional 1
hidrofilico,teflonado o semihidrofilico.




Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta

bcbh73 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable o Guia hidrofilica de 1
0.035 0 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del medico.
Catéteres para cateterizacion de arteria coronaria para técnica radial ASA de 3,3.5,4y5,cal 566 fr,,
bch63 longitud. 100 a 110 cm. Tipo: JUDKINS, AMPLATZ 1y 2. Multipropdsitos y curvas preformadas 2
especiales para radial catéter bilateral tipo TIG 6 ULTIMATE 6 TRAPEASE.
bcb14 Banda de compresion radial 1
60.01.004 | Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balén. Méximo
No. Descripcion
Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de
bcb47 didametroy longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rapido intercambio. 1
(ofertar todas las medidas de diametro).
beh84 Cuerda guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rigida, con 1
recubrimiento hidrofilico de 0.014" de diametro y 175cm 6 180 6 182 a 300cm de longitud.
bch82 Cuerda guia hidrofilica de 0.035" 6 0.038 Y/O 0.018" " longitud de 145 cm 6 150 6 260 cm. Con punta 1
recta o curva.
Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introductor ( puede ir incluido
bcb66 1
en un KIT)
Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diametro. Desechable. (
bch143 Lo 1
puede ir incluido en un KIT)
Introductores. Insertor guia para angioplastia coronaria, diametro 0.014" a 0.038" con longitud de 8, 7 a
bcb124 e 1
9.4 cm, desechable. ( puede ir incluido en un KIT)
bch55 Catéteres guia para coronaria derecha e izquierda con punta suave, dentro del rango de 5 a 8 Fr., de 1
100 cm de largo. Y tipo: Judkins asa de 3.0, 3.5, 4.0 y 5.0 mm Amplatz, MP, Extra Backup,
Jeringa con Manémetro insuflador de plastico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o
bcb125 26 co 1
60.01.005 | Procedimiento de angioplastia periférica. Maximo
No. Descripcion
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
beb113 Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
Catéter para arterias periféricas head-hunter, cobra, vertebral, SMI, JB, Simmons, multipropésito,
bcba3 pigtail con técnica percutanea, cal 4 y 5 fr., longitud 100 a 110 cm o Catéteres diagndsticos para 1

arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, multipropésito y pigtail, entre 100 y
110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.




Cuerdas guia para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con

bcb86 recubrimiento hidrofilico de 0.014 a 0.018" de diametro y opcionalmente de 175cm a 300cm de 1
longitud.

beh66 Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introductor ( puede ir incluido 1
en un KIT)
Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diametro. Desechable. (

bch143 g 1
puede ir incluido en un KIT)
Introductores. Insertor guia para angioplastia coronaria, diametro 0.014" a 0.038" con longitud de 8, 7 a

bcb124 a iy 1
9.4 cm, desechable. ( puede ir incluido en un KIT)

beb125 Jeringa con Manémetro insuflador de plastico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o 1
26 cc.

bcb23 Catéter bal6n para dilatacién periférica, diversas longitudes y diametros 2

60.01.006 | Procedimiento de Stent en conducto arterioso. Méaximo

No. Descripcion

beb3 Aguja para puncién de vasos arteriales y venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud. 4 o 7 cm calibre. 18 G a 21G para guia de 0.018" a 0.038" .

beb110 Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 56 10 6 14 6 16 6 2
25cm calibre. 4, 5, 6, 7 u 8fr. Con guia 0.018" a 0.038".

bcb98 Guia hidrofilica con ntcleo de nitinol . 0.035 x 150 a 260cm 1
Catéter para cateterizacion percutanea con recubrimiento teflonado 6 hidrofilico 6 poliuretano 6 nitinol
cal 4 a 6 fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: mpa, pigtail, vertebral , nih o recto diversas curvas o Catéter

bcb45 oo P o e 2
para cateterizacion percutanea con recubrimiento teflonado 6 hidrofilico 6 poliuretano ¢ nitinol cal 4 a 6
fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: mpa, pigtail, vertebral , nih o recto diversas curvas.
Prétesis endovascular, de Acero Inoxidable o Cromo Cobalto o Cromo Platino. De disefio Tubular,
Modular y/o Sinusoidal continuo. En medidas que van de 2.25mm hasta 5mm de didmetro y de 8mm

bcb142 hasta 34mm de longitud. Con indicacién coronaria o prétesis endovascular, de Acero Inoxidable o 1
Cromo Cobalto o Cromo Platino. De disefio Tubular, Modular y/o Sinusoidal continuo. En medidas que
van de 2.25mm hasta 5mm de didametro y de 8mm hasta 34mm de longitud. Con indicacién coronaria
Cuerdas guia para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con

bcb86 recubrimiento hidrofilico de 0.014 a 0.018" de didmetro y opcionalmente de 175cm a 300cm de 1
longitud.

bcb66 Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introductor ( puede ir incluido 1
en un KIT)

beb123 Introductores. Insertor guia para angioplastia coronaria, diametro 0.014" a 0.038" con longitud de 7 a 1
9.4 cm, desechable. ( puede ir incluido en un KIT)
Catéteres guia tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5,4.0y 5.0

bcb56 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz, MP o equivalente, extra soporte para izquierday | 2
extra soporte para derecha, mamario.

beb125 Jeringa con Mandémetro insuflador de plastico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o 1
26 cc.

60.01.007 | Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial. Maximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

beb122 Introductores de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofilico, longitud. 7 a 11 cm 1

calibre. 4, 5, 6 . Con guia vascular con recubrimiento hidrofilico, 0.018 a 0.025




Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta

beb71 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable 1
bcb14 Banda de compresion radial 1
Cuerdas guia para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con
bch86 recubrimiento hidrofilico de 0.014 a 0.018" de diametro y opcionalmente de 175cm a 300cm de 1
longitud.
Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introductor ( puede ir incluido
bcb66 1
en un KIT)
Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diametro. Desechable. (
bch143 b 1
puede ir incluido en un KIT)
Introductores. Insertor guia para angioplastia coronaria, diametro 0.014" a 0.038" con longitud de 7 a
bcb123 L g 1
9.4 cm, desechable. ( puede ir incluido en un KIT)
Catéteres guia tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5,4.0y 5.0
bcb56 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz, MP o equivalente, extra soporte para izquierday | 1
extra soporte para derecha, mamario.
Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de
bcb47 didametroy longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rapido intercambio. 1
(ofertar todas las medidas de diametro).
Jeringa con Manémetro insuflador de plastico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o
bcb125 26 co 1
60.01.008 | Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral. Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
beb121 Introductores de catéter arterial por técnica femoral, longitud opcional de 10 6 16 6 25 cm calibre. 5a 8 1
Fr. Con guia vascular 0.021 a 0.038"
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
Cuerdas guia para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con
bcb86 recubrimiento hidrofilico de 0.014 a 0.018" de didmetro y opcionalmente de 175cm a 300cm de 1
longitud.
Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introductor ( puede ir incluido
bcb66 1
en un KIT)
Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diametro. Desechable. (
bcb143 Lo 1
puede ir incluido en un KIT)
Introductores. Insertor guia para angioplastia coronaria, diametro 0.014" a 0.038" con longitud de 8, 7 a
bcb124 ira ang 1
9.4 cm, desechable. ( puede ir incluido en un KIT)
Catéteres guia tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5,4.0y 5.0
bcb56 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz, MP o equivalente, extra soporte para izquierday | 1
extra soporte para derecha, mamario.
beb125 Jeringa con Manémetro insuflador de plastico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o 1

26 cc.




60.01.009 | Procedimiento para colocacion de stent en coartacion adrtica. Maximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.

bcb108 1
4,5, 6,7 u 8fr.

beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable

bcbaa Catéter para cateterizacion percutanea cal 4 a 6 fr., longitud 65 6 100 6 110 cm. Tipo: MPA, PIGTAIL 6 2
NIH o recto diversas curvas.
Balones periféricos en diversos diametros y longitudes (4mm a 25mm de diametroy 2 a 6 cm de

bcb12 ; ] ) > 1
longitud ) de bajo perfil para introductores 4 a 9Fr.
Jeringas de pléastico para insuflar el globo del catéter de dilatacion de arterias coronarias para

bcb127 ’ L ; 1
mantener y medir la presion, con capacidad de 20 a 30 cc.

bcb78 Cuerda guia de alto soporte para balén periférico. 1
Cuerda guia hidrofilica con nucleo de nitinol 0.018 a 0.035 de150 cm y 260 cm de longitud. o Guia

bcb81 hidrofilica de 0.035 o0 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las 1
necesidades del medico.

bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1
Stents periféricos ,montado o desmontado. Para expandir entre 8 y 12 mmy 14 a 25mm de diametro y

bcb154 . ; 1
longitud entre 36 6 40 a 50 mm.

60.01.010 | Procedimiento para cierre de PCA con oclusor adulto. Maximo

No. Descripcion

bebl Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud de 5y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.

bch108 2
4,5,6, 7 u 8fr.

beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable

bebad Catéter para cateterizacion percutanea cal 4 a 6 fr., longitud 65 6 100 6 110 cm. Tipo: MPA, PIGTAIL 6 2
NIH o recto diversas curvas.
Cuerdas guia recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta "j", didmetro 0.035", super

bch87 - . 1
rigida de 260 cm de longitud.
Dispositivo oclusor de malla de nitinol y/o tratamiento ceramico(aleacion de niquel y titanio de diversas

bcbh90 medidas) para cierre de conducto arterioso permeable de diversos tamafios con disco de retencion, 1
incluye sistema liberador compatible con dispositivo.

60.01.011 | Procedimiento para cierre de defectos septales (CIA, CIV Y FOP). Méaximo

No. Descripcion; En caso de cierre de CIA incluye el uso del ultrasonido intracardiaco.




Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto,

beb2 longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038". 1
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.
bcb108 2
4,5, 6,7 u 8fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
bcb52 Catéteres angiografico NIH o multipropésito calibre, 5f y 6f de 65 a 110 cm de longitud. Y pigtail 1
bch97 Guia extra rigida cubierta de politetrafluoretileno de 0.035”, de diametro y 260 cm de longitud, punta 1
e,
Sistemas oclusores para el cierre percutaneo de defectos septales de aleacién de niquel y titanio, y/o
con tratamiento ceramico, con discos de retencién proximal y distal al defecto con cubierta interna de
bcb152 poliéster. Compatible con sistema de liberacion de 7 a 14fr. Diametros de diversos diametros incluye:
sistema liberador y balén de medicién de baja presiéon a eleccion del Intervencionista por tipo de
lesién O
Sistema liberador para oclusor de CIA. Calibre 7 a 12 Fr. Longitud 60 a 80 cm. Incluye cable, camisa y
cargador mas Oclusor de malla de nitinol, con cubierta interna de poliéster. Medidas 4mm a 40mm e
bcb148 ) . : . - - e h p L
intermedias com patible con dispositivo ofertado, incluye: sistema liberador y baléon de medicién de
baja presién a eleccién del Intervencionista por tipo de lesién O
1 a eleccion del intervencionista
Sistema liberador para oclusor. Incluye cable, camisa y cargador. 4 a 9Fr. méas Oclusor de
Comunicacion Inter-Ventricular, de malla de nitinol, y/o tratamiento ceramico, con cubierta interna de
bcb150 - ] ) . . ” LS -
poliéster. Medidas 4 mm a 24mm e incluye: sistema liberador a eleccion del Intervencionista por tipo
de lesion a eleccion del Intervencionista por tipo de lesiéon O
Sistema liberador para oclusor. Incluye cable, camisa y cargador. 4 a 9Fr. Mas Oclusor de malla de
bcb149 nitinol para foramen oval permeable, con cubierta interna de poliéster. Medidas 18 mm A 35mm e
intermedias a eleccién del Intervencionista por tipo de lesion .
60.01.012 | Procedimiento para cierre de orejuela auricular con oclusor. Méaximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y
bcb113 ; 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
bch68 Cuerda guia recubierta de politetrafluoretileno para catéter con punta en "j" y/o "recta” de 1.5 mma 3 1
mm, diametro 0.035", longitud 150 a 260 cm de alto soporte.
bcb59 Catéteres multipropdsito punta al, a2, b1y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr. 1
bebal Catéter para angiografia y arteriografia por técnica percutanea. De politetrafluoretileno, alto flujo recto 1
6 angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 6 6Fr.
bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1




Dispositivo oclusor auto expandible para cierre de orejuela auricular izquierda en diversas medidas con

beb89 sistema de liberacion (o sistema de suministro) auto expandible. 1
bcb4 Aguja transeptal 1
60.01.013 | Procedimiento para reparacion de fuga valvular aortica. Méximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y
bcb113 . 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta
bcb72 0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable o Cuerda guia con 1
recubrimiento hidrofilico con punta recta o angulada de 0.035", longitud 150-260 cm.
Catéteres multipropésito punta al, a2, bl y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5y 6 Fr.
bcb58 - S ! 2
Catéter coronario diversas morfologias (JR, Amplatz)
beh75 Cuerda guia con recubrimiento hidrofilico con punta "j* de 0.035", 150-260 cm. o Guia hidrofilica de 1
0.035 0 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del medico.
Dispositivo oclusor de malla de nitinol, auto expandible y auto centrante, reposicionable, con marcas
radiopacas proximal y distal ademés otra centrada en el eje largo del I6bulo distal. Disefio oval y de
bcbh9l doble I6bulo, disco de retencion distal y cuerpo central unidos y disco de retencion proximal articulado. | 1
Con sistema de liberacion. Incluye cable y sistema de liberacion. diferentes medidas. Catéter Guia o
camisa de Mullins.
60.01.014 | Procedimiento para reparacion de fuga valvular mitral. Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 10 6 11 0 16 6 25
bcb109 ; 1
cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta
bcb72 0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable o Cuerda guia con 1
recubrimiento hidrofilico con punta recta o angulada de 0.035", longitud 150-260 cm.
beb6s Cuerda guia recubierta de politetrafluoretileno para catéter con punta en “j* y/o "recta” de 1.5 mma 3 1
mm, diametro 0.035", longitud 150 a 260 cm de alto soporte.
Catéteres multiproposito punta al, a2, bl y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5y 6 Fr.
bcb58 - S , 1
Catéter coronario diversas morfologias (JR, Amplatz)
bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1
bcb4 Aguja transeptal 1




bcb74 Cuerda guia con recubrimiento hidrofilico con punta "j"* de 0.035", 150-260 cm. 1
Dispositivo oclusor de malla de nitinol, auto expandible y auto centrante, reposicionable, con marcas
radiopacas proximal y distal ademas otra centrada en el eje largo del I6bulo distal. Disefio oval y de

bch9l doble I6bulo, disco de retencion distal y cuerpo central unidos y disco de retencion proximal articulado. | 1
Con sistema de liberacion. Incluye cable y sistema de liberacion. diferentes medidas. Catéter Guia o
camisa de Mullins.

60.01.015 | Procedimiento de valvuloplastia mitral. Méximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y

bcb113 ] 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.

beb71 Cuerda gufa con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J* de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
Agujas para cateterismo transeptal. Curva.. Tamafio. Adulto. Longitud 71 cm calibre 18 G. o agujas

bcb5 - 1
transeptales de 71 cm de longitud.

bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1
Kit de catéter, Incluye catéter balén sobre la guia, catéter balén tipo Inoue, catéter angiografico,

bcb129 dilatador de 12Fr a 14Fr., Guia de .035" x 210 cm., jeringa de 20 cc. o Kit de sistema de dilatacion de 1
valvula mitral de doble balon con dilatador y accesorios

bebal Catéter para angiografia y arteriografia por técnica percutanea. De politetrafluoretileno, alto flujo recto 1
6 angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 6 6Fr.

60.01.017 | Procedimiento de valvuloplastia adrtico pulmonar y angioplastia de coartacion aértica. Maximo

No. Descripcion

bebl Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud de 5y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.

bch108 1
4,5,6, 7 u 8fr.

beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable

beb13 Balones periféricos pediétricos diferentes medidas de bajo perfil compatibles con introductores de 4 a 1
11 fr. (4mm a 25 mm de didmetro por 2, 3, 4y 6 cm).

Jeringas de plastico para insuflar el globo del catéter de dilatacion de arterias coronarias para

bcb127 , - . 1
mantener y medir la presion, con capacidad de 20 a 30 cc.

bebad Catéter para cateterizacion percutanea cal 4 a 6 fr., longitud 65 6 100 6 110 cm. Tipo: MPA, PIGTAIL 6 1

NIH o recto diversas curvas.




Cuerdas guia recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta "j", diametro 0.035", stper

beb8? rigida de 260 cm de longitud. 1
60.01.018 | Procedimiento de biopsia miocardica acceso femoral o yugular. Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.
bcb108 1
4,5,6,7u8fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
beb53 Catéteres biotomo (o pinza de biopsia miocéardica para acceso femoral o yugular) para biopsia 1
miocardica, desechable, longitud de 45 6 50cm 6 98 6 120 cm calibre. 3 a 8fr.
bcb20 Catéter multipropésito de 4 a 6 Fr de acuerdo a las caracteristicas del paciente. 1
bcb117 Introductor para biotomo. ( compatible al abordaje a eleccién del intervencionista) 1
60.01.019 Procedimiento para la colocacién de endoprétesis vascular en aneurisma aorta abdominal infrarenal Maximo
(AAAL).
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 2
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cmy
bcb113 ; 2
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
Endoprétesis para aneurisma aorto abdominal con sus accesorios para la colocacion. Cuerpo principal
bcb94 S : 3 1
bi o trimodular y contralateral en diversas medidas.
bcb7 Balén para oclusion. 1
bcb79 Cuerda guia de alto soporte de .035 x 260 cm. 2
bch83 Cuerda guia hidrofilica de .035 x 260 cm. 2
bcb50 Catéter pigtail centrimetrado. 1
Catéter para arterias periféricas head-hunter, cobra, vertebral, SMI, JB, Simmons, multipropésito,
bcha3 pigtail con técnica percutanea, cal 4 y 5 fr., longitud 100 a 110 cm o Catéteres diagndsticos para 1
arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, multipropésito y pigtail, entre 100 y
110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.
60.01.020 | Procedimiento para la colocacién de endoprétesis vascular en aneurisma aorto toracico (TAA). Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Endoprétesis para aneurisma aorto toracica recubierta con sus accesorios para la colocacion.
bch95 . . 1
Diversas medidas.
beb113 Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y 2

calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.




bcbh83 Cuerda guia hidrofilica de .035 x 260 cm. 2
bch68 Cuerda guia recubierta de politetrafluoretileno para catéter con punta en "j" y/o "recta" de 1.5 mm a3 1
mm, diametro 0.035", longitud 150 a 260 cm de alto soporte.
bcb50 Catéter pigtail centrimetrado. 1
bcb7 Balén para oclusion. 1
Catéter para arterias periféricas head-hunter, cobra, vertebral, SMI, JB, Simmons, multipropésito,
beba3s pigtail con técnica percutanea, cal 4 y 5 fr., longitud 100 a 110 cm o Catéteres diagnésticos para 1
arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, multipropésito y pigtail, entre 100 y
110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.
60.01.021 | Procedimiento de diagndstico de electrofisiologia. Méximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.
bcb108 2
4,5,6, 7 u 8fr.
bcb33 Catéter diagnostico para electrofisiologia tetrapolar deflectable 6Fr. 1
bcb16 Cable conector catéter diagndstico tetrapolar o quadrapolar. 1
beh30 Catéter decapolar dirigible seno coronario, 5 a 7 Fr. Con cable conector compatible para cateter 1
decapolar para seno coronario.
bcb17 Cable conector compatible para catéter decapolar para seno coronario. 1
60.01.023 | Procedimiento de electrofisiologia para ablacion por radiofrecuencia. Maximo
No. Descripcion
bcb26 Catéter de ablacién por radiofrecuencia 5 fr. 6 7 6 8.5 fr. Varias curvas con conector 1
bcb141 Parche de dispersién de radiofrecuencia. 1
beb? Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.
bch108 3
4,5,6,7u 8fr.
bch34 Catéter diagnéstico para electrofisiologia tetrapolar ¢ quiadripolar, deflectable, cal. 5 6 6Fr. 1
bcb16 Cable conector catéter diagndstico tetrapolar o quadrapolar. 1
bch30 Catéter decapolar dirigible seno coronario, 5 a 7 Fr. Con cable conector compatible para cateter 1
decapolar para seno coronario.
bcbh17 Cable conector compatible para catéter decapolar para seno coronario. 1
60.01.025 | Procedimiento para embolizacion de aneurismas o malformaciones arteriovenosas periféricas. Méaximo
No. Descripcion
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 2

longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".




Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.

beb108 4,5,6,7 uB8fr. 2

beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 2
0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable

bcb36 Catéter guia multiprop6sito diferentes calibres 5Fr, 6Fr, 7Fr y 8Fr. Longitud de 100 a 110 cm 1
Conectores en "y, tipo valvula hemostatica, para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e

bcb67 ) e - 1
introductor ( puede ir incluido en un KIT)

beb3l Catéter diagnéstico hidrofilico JB2, JB1, H1, H2, vertebral, Simons, 4fr, 5fr y 6fr. A eleccion del 1
intervencionista.

bch100 Guia hidrofilica corta (150cm de longitud, 0.035 a 0.038, Llevar todas las medidas a eleccion del 1
neurointervensionista).

bcb137 Microcatéteres neurovascular para embolizacién con coils con doble marca distal 1 a eleccion del intervencionista

bcb138 Microcatéteres periféricos para embolizacién con coils con una y doble marca distal

bcb136 Micro guia de 0.014" , longitud de 150 6 200 6 250 6 300 cm con recubrimiento hidrofilico. 1

60.01.027 | Procedimiento para la colocacién percutanea de valvula aértica. Maximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

bcb49 Catéter pigtail 5a 6 fr. Centrimetrado. 2

bcbh88 Cuerdo guia alto soporte y extra soporte .035" x 260. 1
Kit de montaje y dispositivo de entrega de valvula aortica de 20 6 21 6 23 a 34 mm incluye: "valvula,

bcb131 sistema de montaje, y sistema de liberacién” 6 "sistema de liberacién con vélvula premontada” 6 1
"sistema de liberacién con balon"

beb118 Introductores Arterial para sistema TAVI de 10 a 30.5 cm y calibre desde 10 a 22 fr. O
INTRODUCTORES PARA SISTEMA TAVI COMPATIBLES CON EL SISTEMA OFERTADO.

bcb25 Catéter coronario tipo Judkins o amplatz (AL1 o AL2) 6 Fr de 100cm de longitud. 1

bcb77 Cuerda guia con recubrimiento hidrofilico con punta recta o angulada de 0.035", longitud 150-260 cm. | 1

bebh107 Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud 10 a 25 cm calibre. De 5 a 12
Fr a elegir

bcbh92 Electrodo para marcapaso temporal bipolar endocardico con balén en la punta. 1
Balones periféricos diferentes medidas de bajo perfil compatibles con introductores de 4 a 11 fr. (4mm

bch9 a 25 mm de diametro por 2, 3, 4 y 6 cm) 6 Balén periférico desde 17mm a 25mm de longitud x 40mm 1
de Diametro de al menos 130cm de shaft de 6 a 10 Fr

bch80 Cuerda guia especial para implante de vélvula aortica de alto soporte de didmetro de 0.035" y opcional 1
longitud de 260cm 6 275 6 300cm con curva prefromada en diferentes tamafios

60.01.028 | Procedimiento para colocacion de filtro de vena cava. Méaximo

No. Descripcion




Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto,

beb2 longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038". 1
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y
bcb113 A 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
bcbh96 Filtro de vena cava femoral o yugular recuperable o permanente. 1
60.01.029 | Procedimiento de cateterismo diagndstico periférico. Méximo
No. Descripcion
bebl Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud de 5y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm
bcb112 R 1
calibre. 4,5, 6, 7 u 8fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
Cuerda guia con recubrimiento hidrofilico con punta recta o angulada de 0.035 a 0.038", longitud 150-
bcb76 1
260 cm.
Catéter para arterias periféricas head-hunter, cobra, vertebral, SMI, JB, Simmons, multipropésito,
bcha2 pigtail con técnica percutanea, cal 5y 6 fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. 1
Multipropésitos, mamarios. o Catéteres diagndsticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2,
MANI, SIM1, SIM2, SIM3, multipropésito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.
60.01.030 | Procedimiento de Perforacion Transeptal. Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 5cm y 14cm
bcb106 ; 1
calibre 4,5, 6, 7 u 8fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 3
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1
bcb4 Aguja transeptal 1
60.01.032 Procedimiento para em~bollza0|on de aneurismas intracraneales pequefios y medianos rotos y no rotos Maximo
(de 2 mm a 15 mm) nifios y adultos.
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1

longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".




Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percuténea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y

beb113 calibre dentro del rango de 4 a 14Fr. 1

bcb133 Llaves hemostaticas en "Y". 2
Catéter diagnostico hidrofilico JB2, JB1, H1,H2, vertebral, Simmons S1, S2, 4fr, 5fr y 6fr. Llevar todas

bch32 las medidas a eleccién del neurointervensionista. o Catéteres diagnésticos para arterias periféricas, 1
curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, multipropdsito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud,
calibre 4 6 5 Fr.

bcbh100 Guia hidrofilica corta (150cm de longitud, 0.035 a 0.038, Llevar todas las medidas a eleccion del 1
neurointervensionista).

bcb37 Catéter guia neurolégico 5Fr,6Fr, 7Fr u 8Fr. O “Catéter soporte intracraneal 5 0 6 FR 1

bcb137 Microcatéteres neurovascular para embolizacién con coils con doble marca distal 1

bebh140 Microguias 0.014" cortas o Microguias 0.014" intercambio de 150 6 205 6 300 cm a eleccion del 1
neurointervensionista.

bcb151 Sistema o dispositivo de liberacién de coils o espirales desprendibles de platino. 1

bch65 Coils o espirales desprendibles de platino de diversa variedad de forma, tamafio, grosor y tipo. A 3
eleccion del neurointervencionista.

60.01.033 | Procedimiento para cierre de PCA con Coil. Maximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.

bcb108 2
4,5,6, 7 u 8fr.

bebh76 Cuerda guia con recubrimiento hidrofilico con punta recta o angulada de 0.035 a 0.038", longitud 150- 1
260 cm.

beb57 Catéteres multipropésito punta al, a2, bl y b2 estéril y desechable. Catéter pigtail Longitud 65 a 110 2
cm calibre. 5Fr.
Coil espiral endovascular con dacrén, con sistema liberador controlada diversos tamarfios y diversa

bcbh64 morfologia o Sistema de Oclusion para cierre de PCA, con disefio en COIL, en medidas 4x4, 5x4,6 |1
x5,7x6,9x86, 11 x 6 de didmetro y longitud, con catéter de implantacién en 4y 5 FR.

bebs? Cuerdas guia recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta "j", diametro 0.035", stper 1
rigida de 260 cm de longitud.

60.01.034 | Procedimiento de cateterismo diagndstico cerebral. Méaximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

beb105 Introductor de catéter arterial o venoso por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 a 25 cm y 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr. Con guia vascular 0.021 a 0.035".
Cuerda guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rigida, con

bch85 recubrimiento hidrofilico de 0.014" de diametro y 175cm 6 180 6 182 a 300cm de longitud. O cuerda 1
guia hidrofilica de 0.018" 6 0.035" 6 0.038 " longitud de 145 cm 6 150 6 260 cm. Con punta recta o
curva.
Catéter diagnostico teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico JB2, JB1, H1, H2, vertebral, SIMMONS 1, 6

bch35 2, 4fr, 5fr y 6fr. o Catéteres diagnésticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, 1
SIM2, SIM3, multipropésito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.

60.01.035 | Procedimiento de rescate vascular cerebral (ICTUS). Méaximo




No.

Descripcion

Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto,

beb2 longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038". 1
Cuerda guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rigida, con

bch85 recubrimiento hidrofilico de 0.014" de diametro y 175cm 6 180 6 182 a 300cm de longitud. O cuerda 1
guia hidrofilica de 0.018" 6 0.035" 6 0.038 " longitud de 145 cm 6 150 6 260 cm. Con punta recta o
curva.
Catéter diagnéstico teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico JB2, JB1, H1, H2, vertebral, SIMMONS 1, 6

bcb35 2, 4fr, 5fr y 6fr. o Catéteres diagnésticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, 1
SIM2, SIM3, multiproposito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.

bcb38 Catéter guia teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico56 6 6 7 u 8 fr. 1
Conectores en "y, tipo valvula hemostatica, para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e

bcb67 h S 2
introductor ( puede ir incluido en un KIT)

beb140 Microguias 0.014" cortas o Microguias 0.014" intercambio de 150 6 205 6 300 cm a eleccién del 1
neurointervensionista.
Micro catéteres convencionales preformados 2.7 6 2.8 Fr. O Micro catéteres convencionales

bch135 . 1
preformados 0.027".

bcb29 Catéter de soporte intracraneal calibres 4 6 5 6 6 fr 1

bcb153 Stent retraible para trombectomia mecéanica cerebral 1

bcb126 Jeringa con seguro para aspiracion, capacidad 60 cc o Catetér de aspiracion neurovascular. 1

60.01.037 | Procedimiento de quimioembolizacion transarterial (TACE). -

Méaximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

beb114 Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr. Con guia vascular 0.021 a 0.032".
Cuerda guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rigida, con

bebss recubrimiento hidrofilico de 0.014" de diametro y 175cm 6 180 6 182 a 300cm de longitud. O cuerda 1
guia hidrofilica de 0.018" 6 0.035" 6 0.038 " longitud de 145 cm 6 150 6 260 cm. Con punta recta o
curva.
Catéter angiografico . Diferentes curvas segun lo solicitado por el médico. cal 4 a 6 fr., longitud en el

bcb21 1
rango de 65 a 110 cm.
Micro catéteres convencionales preformados 2.7 6 2.8 Fr. O Micro catéteres convencionales

bch135 . 1
preformados 0.027".

bcb136 Micro guia de 0.014" , longitud de 150 6 200 6 250 6 300 cm con recubrimiento hidrofilico. 1

60.01.038 | Procedimiento para drenaje percutaneo (multipropésito, billiar 6 nefrostomia). Maximo

No. Descripcion

beb?2 Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".

bch69 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta curva , 0.035” longitud en el rango 1
de 145 a 300 cm. Estéril y desechable.
Catéter multiproposito (pigtail) hidrofilico 8 Fr a 14 Fr con longitud de 25cm a 40cm ( puede venir

bcb39 . h ; 1
incluido en un Set o Kit).

bcbh15 Bolsa de drenaje 1




bcb146

Sistema de fijacion.

Set de dilatadores graduados 6Fr a 14 Fr, presentar medidas intermedias a eleccion del

bcb144 ; - 1 set completo.
intervencionista.
bcb145 Sistema coaxial tipo NEEF, para guia 0.021" a 0.038" 1
60.01.039 | Procedimiento percutaneo de plastia biliar. -
Maximo
No. Descripcion
bch2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
beh70 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta curva , 0.035” longitud opcional en el 1
rango de 145, 260 6 300 cm. Estéril y desechable.
bebh10 Balones periféricos en diversos didmetros y longitud de bajo perfil para introductores 4 a 9 Fr. De baja 1
y alta presion.
bcb40 Cateter 6 set de drenaje de 8 fr 6 10 fr 6 12 fr tipos: multiproposito 6 biliar, 6 nefrostomia 1
Set de dilatadores graduados 6Fr a 14 Fr, presentar medidas intermedias a eleccién del
bcb144 intervencionista. 1 set completo.
bcb145 Sistema coaxial tipo NEEF, para guia 0.021" a 0.038" 1
bcb15 Bolsa de drenaje 1
bcb146 Sistema de fijacion. 1
60.01.040 EAr_Io_(;e)dlmlento para la colocacion de endoprétesis vascular en aneurisma aorta toraco-abdominal Vg
No. Descripcion
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 2
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y
bcb113 R 2
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
Endoprétesis para aneurisma aorta toraco-abdominal con sus accesorios para la colocacién. Cuerpo
bch93 fenestrado (o susceptibe de ser fenestrado) principal bi o trimodular y contralateral en diversas 1
medidas, didmetros y longitudes.
bcb102 Injerto iliaco contralateral o endoprotesis de rama contralateral endovascular 1
bcb7 Balén para oclusion. 1
bcbh79 Cuerda guia de alto soporte de .035 x 260 cm. 1
bcbh83 Cuerda guia hidrofilica de .035 x 260 cm. 1
bcbh50 Catéter pigtail centrimetrado. 1
60.01.041 | Procedimiento para embolizacién de malformaciones arteriovenosas neurolégicas ( fistulas y tumores).
Méaximo
No. Descripcion
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
beb113 Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
bcb38 Catéter guia teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico56 6 6 7 u 8 fr. 1




Conectores en "y, tipo valvula hemostatica, para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e

beb67 introductor ( puede ir incluido en un KIT) 2
Catéter diagnéstico teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico JB2, JB1, H1, H2, vertebral, SIMMONS 1, 6
bcb35 2, 4fr, 5fr y 6fr. o Catéteres diagndsticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, 1
SIM2, SIM3, multipropésito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.
bebh100 Guia hidrofilica corta (150cm de longitud, 0.035 a 0.038, Llevar todas las medidas a eleccién del 1
neurointervensionista).
bcb139 Microguias 0.007" 6 0.008" a 0.014"llevar medidas intermedias, cortas de 150 cm. 1
60.01.042 | Procedimiento para cierre de PCA con oclusor nifios.
Méximo
No. Descripcion
bebl Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud de 5y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o0 venoso. Por técnica percutanea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre.
bch108 2
4,5,6, 7 u 8fr.
Cuerda guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rigida, con
bebss recubrimiento hidrofilico de 0.014" de diametro y 175cm 6 180 6 182 a 300cm de longitud. O cuerda 1
guia hidrofilica de 0.018" 6 0.035" 6 0.038 " longitud de 145 cm 6 150 6 260 cm. Con punta recta o
curva.
Catéteres multiproposito punta al, a2, bl y b2 estéril, desechable y Catéter pigtail Longitud 65 a 110
bcb60 ; 2
cm calibre. 5Fr.
Cuerdas guia recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta “j", diametro 0.035", stper
bch87 - h 1
rigida de 260 cm de longitud.
PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS ESPECIALES
60.01.016 | Procedimiento percutaneo de plastia Mitral con clip.
Méaximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 10 6 11 o0 16 6 25
bcb109 ; 1
cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
bcb59 Catéteres multipropésito punta al, a2, b1l y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr. 1c/u
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
beb6s Cuerda guia recubierta de politetrafluoretileno para catéter con punta en "j* y/o "recta" de 1.5 mm a 3 1
mm, diametro 0.035", longitud 150 a 260 cm de alto soporte.
bebs Agujas para cateterismo transeptal. Curva.. Tamafio. Adulto. Longitud 71 cm calibre 18 G. o agujas 1
transeptales de 71 cm de longitud.
bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1




Kit de implante de clip mitral que incluye sistema de liberacion, dispositivo clip (1 a 3) . O "Sistema

bcb130 Mitral con clip NT" o "sistema para la reduccion de la insuficiencia mitral a travez de una via 1
percutanea":
bcb103 Introductor de catéter arterial o venoso por técnica percutanea 12 Fr. 1
bcb104 Introductor de catéter arterial 0 venoso por técnica percutanea 18 Fr. 1
beh147 Sistema de liberacion con clip de cromo cobalto cubierta de poliéster sujetador y brazos para agarre y 1
aproximacion de valvas.
60.01.022 | Procedimiento de electrofisiologia con mapeo tridimensional.
Méaximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 10 6 11 0 16 6 25
bcb109 ] 4
cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
bch30 Catéter decapolar dirigible seno coronario, 5 a 7 Fr. Con cable conector compatible para cateter 1
decapolar para seno coronario.
bcb51 catéter tetrapolar con sus conectores. 1
bcb28 Catéter de diagnéstico para mapeo 3D con conector compatible. 1
bch27 Catéter de ablacion por radiofrecuencia con o sin irrigacion de diferentes curvas. 3D con conector 1
compatible
bcb128 Juego de parches compatible con sistema de mapeo. 1
60.01.024 | Procedimiento de electrofisiologia para aislamiento de venas pulmonares por crio ablacion.
s P ) . . o . Maximo
No Descripcion: Debera incluir uso de consola de crioablacién compatible por procedimiento sin costo
’ adicional para el Instituto.
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
bcb134 Manifold angiogréfico de 3 vias. 1
beb120 Introductores de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud 11cm opcional a 14cm 1
calibre. 6, 7, 8,12.14Fr.
beb30 Catéter decapolar dirigible seno coronario, 5 a 7 Fr. Con cable conector compatible para cateter 1
decapolar para seno coronario.
bcb51 Catéter tetrapolar con sus conectores. 1
bcb22 Catéter balén de crio ablacion, con diametros diferentes del globo distal 23mm / 28mm. 1
bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1
bcb48 Catéter para mapeo 15mm/20mm. Achieve (Unico para cryo) con su conector. 1
bcb116 Introductor deflectable para catéter de crio ablacién 12fr. 1
bcb18 Cable umbilical y coaxial para catéter de crio ablacion. 1




60.01.026 | Procedimiento para la colocacién percutanea de valvula pulmonar. Maximo
No. Descripcion
beb1l Aguja para puncion de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud de 5y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
bcb119 Introductores de catéter arterial longitud 10, 16 y 25 cm calibre. 5 a 16fr. Llevar todas las medidas 2
bcb88 Cuerdo guia alto soporte y extra soporte .035" x 260. 1
Kit de montaje y dispositivo de entrega de valvula pulmonar incluye: valvula, sistema de montaje, y
bch132 ) . > ; ) ! o h ) i 1
sistema de liberacion. O Kit de valvula pulmonar incluye: valvula con sistema de liberacién.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
bcb54 Catéteres diagnostico 4 a 6 fr. curva NIH o multipropésito y pigtail. 1
bebl1l Balones periféricos en diversos diametros y longitud es (4mm a 25mm de didmetroy 2 a 6 cm de 1
longitud) de bajo perfil para introductores 4 a 9 Fr. De baja y alta presion.
Jeringas de pléastico para insuflar el globo del catéter de dilatacion de arterias coronarias para
bcb127 ’ " - 1
mantener y medir la presion, con capacidad de 20 a 30 cc.
Cuerdas guia recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta "j", diametro 0.035", stper
bcb87 L h 1
rigida de 260 cm de longitud.
bcb19 Camisa 6 Introductor Transeptal 1
60.01.031 | Trombectomia Pulmonar. Méaximo
No. Descripcion
beb2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1
longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".
Introductor de catéter arterial 0 venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y
bcb113 ; 1
calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 1
0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
Catéter diagnostico teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico JB2, JB1, H1, H2, vertebral, SIMMONS 1, 6
bcb35 2, 4fr, 5fr y 6fr. 0 Catéteres diagndsticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, 1
SIM2, SIM3, multiproposito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud, calibre 4 6 5 Fr.
Incluye el uso de 60.01.869 Dispositivo de aspiracion de trombos mecénica o 60.01.870 Dispositivo de
bcb101 trombdlisis ultrasénica (incluye sonda y consola). A eleccién del médico tratante, estan en bienes de 1
consumo complementario.
60.01.043 | Procedimiento para terapia de lesiones complejas coronarias.
Maximo
No. Descripcion
beb?2 Aguja para puncién de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, 1

longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guia de 0.032" a 0.038".




beb122 Introductores de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofilico, longitud. 7 a 11 cm
calibre. 4, 5, 6 . Con guia vascular con recubrimiento hidrofilico, 0.018 a 0.025
beb71 Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta
0.035" a 0.038™ longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable
bcb14 Banda de compresion radial
Cuerdas guia para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con
bcbh86 recubrimiento hidrofilico de 0.014 a 0.018" de diametro y opcionalmente de 175cm a 300cm de
longitud.
Balén Coronario para reentrada subintimal con forma aplanada, sistema OTW y puertos de salida
bcb6 f " o
laterales con guia de 0.014" con punta angulada a 28°,0
Catéter Coronario de Cruce luminal y subintimal para Oclusiones Totales Crénicas (CTO's), con punta
bcb24 o . L i
atraumatica redondeada y sistema de rapida rotaciéon,O
beb8 Balénes especiales para lesiones complejas (Balén para realizar intercambio por técnica de
atrapamiento intra catéter 6 balén para microdilatacion y cuerpo reforzado con tecnologia de espiral).




ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO

BCC DE PARTIDAS GENERALES

No. clave Bien de Consumo Complementario
1 60.01.802 Adicional de extension iliaca para endoprétesis.
Balén coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de didmetro y longitudes desde 10 mm a 30
2 60.01.806 6 40 mm de longitud 0 BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES
DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM.
3 60.01.807 Balon coronario con aterotomos. Indicado para reestenosis o lesiones calcificadas. Diametros de 2.00 a 4.00 Longitudes de 6, 10y 15
o mm.
4 60.01.808 Balén de contra pulsacion de 30, 40 o 50 cc.
5 60.01.810 Balén neuroldgico para remodeling o prueba de oclusion intracraneal.
6 60.01.811 Balén de doble lumen para remodeling con lumen independiente para la guia para neuro intervencionismo de diversas medidas.
Balon periférico infra popliteo compatible con cuerda guia 0.014", longitud de hasta 220 mm, diferentes diametros o balon periferico
7 60.01.814 | . - / ; "
infrapopileno compatible con cuerda guia 0.014".
8 60.01.815 Balon periférico pediatrico diferentes medidas.
9 60.01.816 Balones de angioplastia coronaria de alta presion No complaciente.
Balones periféricos en diversos diametros y longitud es (2 6 2.5 mm a 10mm de diametro y 2 6 3 6 18 cm de longitud) de bajo perfil para
10 60.01.817 introductores 4 a 9 fr. O balones semi complacientes. Con sistema 0.014 0 0.018 de 1.5 mm a 4mm de diametro y de 40 a 220 mm de
longitud.
11 60.01.818 Banda de compresién radial.
12 60.01.819 Bolsa estéril para tubo de fluoroscopio.
13 60.01.820 Cables conectores de electrofisiologia (de alta densidad en un solo catéter).
14 60.01.821 Cables conectores para catéter de electrofisiologia.
15 60.01.822 Camisas transeptales diversas curvas de 6 a 8.5 Fr. Diversas longitudes
Catéter balén periférico no complaciente o alta presion de 1.5 mm a 4 u 8 mm de diametro para guia 0.014"presentar medidas
16 60.01.823 | . ) ! = ) ) > esetnal >
intermedias y de 20 a 200 mm o 220mm de longitud. Uso: angioplastia percutanea transluminar de vasos periféricos infrapopliteos.
Catéter balén periférico no complaciente o alta presién de 3mm a 12 mm de didametro para guia 0.035"presentar medidas intermedias y
17 60.01.824 de 20 a 80 6 100 6 120 6 200 mm o 220mm de longitud.uso: angioplastia percutanea transluminar de vasos periféricos femorales o
o CATETER BALON PERIFERICO NO COMPLACIENTEDE 3,4,5,6,7,8,9,10 Y 12MM DE DIAMETRO Y DE 20 A 200 MM DE
LONGITUD.
18 60.01.825 Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extraccion de cuerpo extrafio.
19 60.01.826 Catéter de ablacion 7fr punta de 8 mm curvas pequefia a grande. O Catéter de ablacion 7fr punta de 4 a 8 mm curvas pequefia a
T grande.
20 60.01.827 Catéter de ablacion 7 a 8 fr punta irrigada curva pequefia a grande.
21 60.01.828 Catéter de ablacion irrigada convencional.
22 60.01.832 Catéter de mapeo de alta densidad, compatible el navegador ofertado y con cable conector respectivo.
23 60.01.835 Catéter diagndstico para la curva pigtail o multi propésito o catéter para angiografia y arteriografia por técnica percutanea. De
o politetrafluoretileno, alto flujo recto a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 6 fr.
24 60.01.836 Catéter guia teflonado 6 semihidrofilico 6 hidrofilico 56 6 6 7 u 8 fr.




25 60.01.837 Catéter guia multiproposito 5, 6, 7 'y 8 Fr.
26 60.01.838 Catéter guia renal.
Catéter para adquisiciéon de imagenes en OCT. Intravascular 6 Catéter de Ultrasonido Intracoronario de tipo mecénica rotatoria de 60
27 60.01.839 R
Mhz, de alta definicion
28 60.01.840 Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo de alta presion, de 1.20 a 4.0 mm de diametro por 8 a 30 mm de longitud, 130 a
T 150 cm de largo, con sistema montado en guia "over the wire".
29 60.01.841 Catéter para seno coronario de 5 a 7Fr.
Catéter para septostomia auricular con navaja de 1 a2 cmy longitud de 68 a 110 cm, calibre 5 a 6Fr. O Cateter para septostomia con
30 60.01.842 globo no complaciente, con punta angulada desechable en 5y 6 fr, 0 060.167.4575 Para septostomia auricular, con navaja de 1 cm
desechable.Longitud: Calibre:110 cm. 5 Fr.Pieza. 6 Z-59.5mm x 0.9cm x 50cm ( 5 fr) y Catéter Z-5 13.5mm x 1.35cm x 50cm ( 6 fr )
31 60.01.845 Catéter para ultrasonido intracoronario.
32 60.01.847 Catéter tipo Berman para angiografia de 4 y 5 fr.
33 60.01.848 Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.
34 60.01.849 Catéteres diagndsticos para electrofisiologia tetra polar de 5 a 6 fr.
35 60.01.850 Catéteres diagndsticos para electrofisiologia decapolar en 5 6 7fr. (seno coronario).
36 60.01.851 Catéteres diagnoésticos para electrofisiologia, diodecapolar en 5 a 71r.
37 60.01.856 Coils diversas morfologias y medidas sistema liberacién controlada o reposicionable 0.018" a 0.035" con fibra sintética y retractil.
38 60.01.857 Coils o espirales de liberaciéon no controlada o "empujable" de diversa variedad de forma, tamafio, grosor y tipo.
39 60.01.858 Coils neurovasculares diversas morfologias, sistema 0.010” 6 0.0108" 6 0.0115" 6 0.0125" 6 0.0135" 6 0.0145" 6 0.020" o coilis con
o diametro externo de 0.0145 toda vez que lo solicitados de 0.020
40 60.01.859 Colchén térmico para paciente neonato, lactante y pediatrico. (No requiere referenciacion).
a1 60.01.861 Consumibles para electrocoagulacién: electrodo neutro con dos areas de contacto y lapiz de electrocirugia o electrodo neutro de dos
T areas y un lapiz de electrociruguia con 2 botones.
42 60.01.862 Controlador manual estéril para sistema de inyeccién de solucién salina y medio de contraste con flujo variable.
43 60.01.863 Cuerda guia 0.018 6 0.014" punta recta con alto gramaje.
a4 60.01.864 Cuerda guia especial para implante de valvula aortica de alto soporte de diametro de 0.035" y longitud opcional de 260cm 6 275 6 300
o cm, la cual previene la perforacién del ventriculo.
Cuerda guia con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva,0.035"longitud opcional de 150, 260 6 300
45 60.01.865 b
cm. Estéril y desechable.
46 60.01.867 Cuerda o guia vascular de 0.018" con alma de nitinol, punta suave y longitud opcional de 60cm 6 110 ¢ 150 6 200 6 260 6 300 cm.
Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, rigida alto gramaje 6 a 14 gramos de 0.014" de diametro 6 punta
a7 60.01.868 conica de 1 a 6 gramos y 180cm o 190cm de longitud o CUERDAS GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA
FLEXIBLE, EXTRA RIiGIDA DE 0.014" DE DIAMETRO Y 182 CM DE LONGITUD
48 60.01.869 Dispositivo de trombectomia periférica farmaco e hidromecanica (reolitica) con aspiracion .
49 60.01.871 Dispositivo hemostatico para cierre vascular a base de colageno o acido poliglicolico o cierre vascular con vaina introductora femoral
T incluida, un obturador, un predilatador, alambre guia y un sistema (SIS) para el cierrre de 7fr.
50 60.01.874 Diversor de flujo para aneurismas intracraneales de diversos tamafios en calibre y longitudes a eleccién del neurointervensionista.
51 60.01.875 Ecorealsador.o eco contraste; substancia que se inyecta durante una ecocardiografia realza la calidad de las imagenes obtenidas con la
o ecografia.
52 60.01.876 Electrodo marcapaso con globo distal.
53 60.01.877 Electrodo para marcapaso temporal bipolar.
54 60.01.878 Endoproétesis para aneurisma aorto toracica con sus accesorios para la colocacion. Diversas medidas.
55 60.01.879 Endoprotesis toracica segmento diversas medidas (para extensién en caso de requerirse) sin accesorios.
56 60.01.881 Extensién coaxial de catéter guia coronario de rapido intercambio de 5, 5.5, 6, 7y 8Fr 6 de 6 a 8 Fr o cateter guia intermedio de 0.057"
T 0 EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM
57 60.01.883 Extension de presion de 15cm o extension de presion de 15 o 25cm.




58 60.01.884 Extension, "Cuff o Manguito, que funciona como extension proximal de endoprétesis aortica, toracica y abdominal”
59 60.01.885 Extractor de trombos intracoronario.
60 60.01.886 Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 150cm de longitud.
61 60.01.887 Sistema de proteccién distal (tipo filtro 3-7 mm) o Sistema de proteccién distal (tipo filtro 3.5 mm).
62 60.01.889 Frasco con embolizante adhesivo N-butil cianoacrilato uso endovascular o FRASCO EMBOLIZANTE ADHESIVO N-BUTIL-2
T CIANOACRILATO.
63 60.01.890 Frasco de embolizante graso a base de Lipiodol.
64 60.01.891 Frasco de microparticulas embolizantes viales de diferentes calibres en micras (200 a 1000micras)de alcohol polivinilico.
65 60.01.893 Guia de alto soporte.
Guia de presion. Floppy de .014 por 185 0 190cm de longitud o micro catéter con punta de Medicién de la Reserva de Flujo coronario
66 60.01.894 - h . .
Fraccional o guia floppy de 0.014" por 182 cm de longitud
67 60.01.897 Introductor 18 fr.
68 60.01.898 Introductor de catéter arterial o venoso con alma metdlica. Por técnica percutanea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8 fr o
T INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5,6 O 7 FR
69 60.01.899 Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutanea pediatrico, 4, 5y 6 French, longitud 5cm opcional a 14 cms.
Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percuténea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 6 16 6 25 cms. Con
70 60.01.900 . "
guia vascular 0.021 a 0.032
Introductores de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento opcional hidrofilico, teflonado o semihidrofilico, longitud opcional de
71 60.01.901 7 61006 11 6 16 o 25cm calibre. 4, 5, 6 . Con guia vascular con recubrimiento opcional hidrofilico, teflonado 6 semihidrofilico, 0.018 a
0.025.
72 60.01.902 Introductor Guia Largo para acceso femoral y distal arterial de 90 o 100 cms. 7 u 8 Fr.
73 60.01.903 Introductor largo deflectable 8 y 8.5 fr. interno, diversas curvas, 63 a 71 cm.
74 60.01.906 Introductor pediatrico 4y 5 fr.
Introductor de catéter arterial o venoso. Por técnica percutanea, longitud opcional de 10 6 11 0 16 6 25 cm calibre. Dentro del rango de
75 60.01.907
4 a 14Fr.
76 60.01.908 Jeringa para angiocardiografia, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografia, de 150 ml de capacidad
77 60.01.909 Jeringa para sistema de inyeccién de medio de contraste por flujo variable.
78 60.01.910 Jeringas de plastico para insuflar el globo del catéter de dilatacion de arterias coronarias para mantener y medir la presion.
79 60.01.911 Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medicién de presion por termo dilucion.
Kit de pericardiocentésis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc, 1
80 60.01.912 bisturi y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (puede variar segun tecnologia de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad
y sean compatibles sus elementos).
Kit para administracién de solucién salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solucién salina y una
81 60.01.913 e o - 9 -
jeringa de mano, 6 Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solucion salina y contraste.
82 60.01.915 Liquido embolico a base de alcohol etilvinilico evoh como polimero embolizante, dimetilsulféxido (dmso) como solvente con tantalio o
T yodo.
83 60.01.917 Manguera para irrigacion para catéter de ablacion.
84 60.01.918 Manifold angiografico de tres vias.
85 60.01.920 Mantas para calentamiento pre, per y trans operatorio (diferentes disefios y tamafios o de acceso multiple). (No requieren
o referenciacion).
Medio de contraste hidrosolubles no i6nico en concentracion de 300 a 370 mg/ml, ioversol, iopamidol, iohexol, iopromida, lobitridol.
86 60.01.921 o . N - . d 1 -
Frasco con 100 ml o iénico de baja osmolaridad, ioxaglato de sodio y meglumina, concentracién 320mg/ml, presentacién 100ml.
87 60.01.922 Micro catéter con cuerpo enmallado de acero inoxidable de punta desprendible.
88 60.01.923 Micro catéter coronario para oclusiones crénicas.




89 60.01.924 Micro catéteres convencionales preformados 2.7 6 2.8 Fr.
20 60.01.925 Microcatéter coronario para oclusiones totales crénicas y angioplastia compleja con recubrimientro hidrofilico de alta duracién, longitud
T de 130 a 150cm, con capacidad de torque y punta conica.
Microcatéteres de infusion para espirales (coils) para embolizacién endovascular intracraneal, de 0.010”/.020” (0.038 mm), con cuerpo
01 60.01.926 enmallado, diametro interno de 0.0147/.018” (0.035 mm), recubrimiento hidrofilico o Microcateter de infusién para espirales ( coils) para
o embolizacion intracraneal, con recubrimiento hidrofilico punta recta, longitud de la punta de 3.0 cm y longitud total de 165 cm, diametro
interno de 0.013" con cuerpo enmallado.
Microcatéteres flujo dependiente de 1.2 Fr, 1.5 Fr, 1.8 Fr, 2.1Fr. , compatibles con dimetilsulféxido (DMSO) con o sin punta distal
92 60.01.927 !
desprendible.
Microcatéteres para infusion de liquido embolizante compatibles con dimetil sulfoxido (DMSO) de 0.010 o 0.014 0 0.018 con punta
93 60.01.930 X
preformada: recta o en 45 grados o en 90 grados.
04 60.01.931 Micro guia de 0.014", longitudes de 150 6 180 6 182 6 300 cm con recubrimiento hidrofilico diferentes caracteristicas de navegabilidad y
T diferentes puntas.
Microguias 0.007" 6 0.008" a 0.014"llevar medidas intermedias, cortas de 150 cm o microguia hidrofolica de 0.007 o 0.008" por 150 o
95 60.01.933 !
200 cm de longitud total.
96 60.01.934 Micro guias hidrofilicas, diametro 0.008" longitud 150 a 300 cms. diferentes caracteristicas de navegabilidad y diferentes puntas.
Micro guias hidrofilicas, diametro 0.010" longitud 150 a 300 cms. diferentes caracteristicas de navegabilidad y diferentes puntas o
97 60.01.935 Microguias hidrofilicas, diametro 0.010" longitud 150 O 200 cms diferentes caracteristicas de navegabilidad y diferentes puntas o
MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL
o8 60.01.938 Micro guias hidrofilicas, diametro 0.018" longitud 150 a 300 cms. diferentes caracteristicas de navegabilidad y diferentes puntas o
T MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL
99 60.01.941 Paquete universal de ropa.
100 60.01.943 Pig tail centimetrado 5 Fr.
Protesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto,
everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas o protesis endovascular coronaria de platino cromo
101 60.01.944 (stent medicado) con liberacion de everolimus, medidas de 38mm de longitud por 4.00 mm de diametro o PROTESIS ENDOVASCULAR
CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE
LONGITUD POR 2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO
Prétesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polimero bioabsorbible. O Prétesis
102 60.01.945 endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con
polimero bioabsorbible
103 60.01.947 Proétesis vascular intracraneal o Microstent para aneurisma vascular de diversos didametros y longitudes a eleccién del
o neurointervencionista.
104 60.01.948 Rotador de cuerda guia para angioplastia coronaria de 0.014" de diametro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE
T INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,
105 60.01.949 Set de micro puncién.
106 60.01.950 Sistema liberador para coils, o Sistema liberador para coils fibrados de liberacion controlada (o reposicionables) o sistema de coil
T empujable de 0.018" diametro maximo de_6mm y longitud del coil de 6.5 mm.
Sistema de aspiracién de trombo con bomba eléctrica de vacio para procedimientos periféricos. (el proveedor debera suministrar la
107 60.01.951 s .
bomba eléctrica de vacio).
Sistema de proteccion distal (tipo filtro 3-7 mm) 6 proteccién proximal 8 o 9 fr. (tipo oclusor de carétida) o sistema de proteccion distal
108 60.01.953 con perfil de cruce o SISTEMA DE PROTECCION DISTAL DE 190 CM DE LONGITUD, CON PERFIL DE CRUCE DE 3.2 FR. O
Sistema de proteccion distal (filtro de 3.5-5.5 mm)
109 60.01.954 Sistema de recuperacion de cuerpos extrafios de 4mm a 12 mm incluir medidas intermedias.
110 | 60.01.955 Sistema introductor largo o vaina de acceso vascular.
Stent periférico autoexpandible cubierto con PTFE o ePTFE o Stent premontado en balon cubierto de PTFE. O Stent autoexpandible
111 60.01.957 .
cubierto con PET
112 60.01.958 Stent carotideo auto expandible diversos diametros y longitudes.
Stent periférico autoexpandible cubierto con ptfe 0 ePTFE o stent premontado en balon cubierto de PTFE. O stent autoexpandible
113 | 60.01.959 ! ;
cubierto con pet.(Uso coronario).
Stent diferentes didametros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guia 0.035",0.014",
114 60.01.961 0.018". (para uso vascular general) o stent diferentes diametros y longitudes, autoexpandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible
con cuerda guia 0.035" 0 0.014"(para uso vascular general).
115 60.01.962 Stent no medicado diferentes didmetros y medidas.




Stent carotideo auto expandible diversos diametros y longitudese con aleacion de Nitinol compatible con cuerda guia ,0.014", 0.018"

116 60.01.964 radiopaco y flexible o stent periferico autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible, disefio de arquitectura de stent (para
carotida) compatible con cuerda guia 0.035" 0 0.014" radiopaco y flexible.
Stents periféricos , desmontado. Para expandir entre 8 Y 12 mm y 14 a 25mm de diametro y longitud entre 36 a 50 mm. o stent
117 60.01.965 periferico autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible, disefio de arquitectura de stent (para carotida) compatible con cuerda
guia 0.035" 0 0.014" radiopaco y flexible.
118 60.01.966 Stent periférico medicado, diversos didametros y longitudes.
119 60.01.967 Stent periférico renal rapido intercambio compatible con sistema 0.014 y/o 0.018 premontado en balén diversos diametros y longitudes.
120 60.01.969 Transductor de presiéon compatible con el poligrafo.
121 60.01.970 Tubo para muestra de sangre para medicion de tiempo de coagulacién activada o analizador con tecnologia basada en cubeta.
122 60.01.972 Vial de micro esferas embolizantes (opciones, hydrogel o recubrimiento de Polyzene-F) o microesferas con nucleo de hidrogel
123 60.01.976 Catéter para angiografia y arteriografia por técnica percutanea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail.
o Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.
124 60.01.977 Catéter para cateterizacion percutanea cal 4 a 6 fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, NIH o recto diversas curvas.
Catéter para dilatacion de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de diametroy longitudes desde 6 a
125 60.01.978 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rapido intercambio. (ofertar todas las medidas de diametro) o CATETER PARA
T DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIAMETRO POR 8 A 30 MM DE
LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RAPIDO INTERCAMBIO.
Catéteres guia tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de
126 60.01.979 9 .
largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.
127 60.01.980 Catéteres multipropésito punta al, a2, bl y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.
Catéteres para cateterizacion de arteria coronaria derecha con técnica percutanea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 6 6Fr., longitud 100 a 110
128 | 60.01.981 - j ) bov :
cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropésitos, mamarios.
Catéteres para cateterizacion de arteria coronaria izquierda con técnica percutanea, cal 5 6 6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: femoral
129 | 60.01.982 o : b f
izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropésitos, mamarios.
130 60.01.983 Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rigida o doble espiral con recubrimiento hidrofilico de
T 0.014" de didmetro y 175cm a 195cm de longitud.
131 60.01.984 Guia hidrofilica de 0.035 o0 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del medico.
132 60.01.985 Cuerdas guia para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rigida, con recubrimiento hidrofilico de 0.014" de
o didmetro con 300cm de longitud.
133 60.01.990 Aguija de biopsia automatica 14 a 20 Ga, sistema con aguja coaxial (cartucho desechable compatible con pistola en equipamiento).
134 60.01.992 Aguja de biopsia semiautomatica 14 a 20 Ga, sistema con aguja coaxial.
135 60.01.994 Aguja Fina de Aspiracién 18 a 22 Ga
136 60.01.996 Aguja para biopsia de médula ésea (canula de acero inoxidable con maneral plastico, obturador y canula de extraccion).
Aguja para toma de biopsia motorizada de lesién 6sea, inlcuye: aguja de acceso, varilla expulsora, aguja de biopsia, varilla expulsora de
137 |60.01.998 P o : h
biopsia, funda estéril, varilla de transferencia.
138 60.01.1000 | Catéter para centesis, inlcuye aguja ecogénica.
139 60.01.1006 | Introductor peel-away.
140 | 60.01.1008 | Kit de acceso hepatico para TIPS.
141 60.01.1010 | Set de biopsia transyugular.
142 60.01.1012 | Catéter de aterectomia direccional periférica.
143 60.01.1016 | Esferas calibradas cargables con quimioterapia.
144 60.01.1018 | Stent retraible para trombectomia mecanica.
Catéter de aspiracion para trombectomia cerebral. Incluye canister y conectores, compatible con sistema de aspiracion de trombos
145 60.01.1020 N
electrica ofertada.
146 60.01.1022 | Catéter guia cerebral con balén de oclusion en la punta.
147 60.01.1024 | Stent periférico, indicacién venosa, diversos didametros y longitudes.




148 60.01.1026 | Injerto hibrido percutaneo para pacientes con agotamiento de acceso vascular.
149 60.01.1028 | Fibra lineal para safenoablacién por laser (segun tecnologia ofertada en equipo si se trata de laser)
150 | 60.01.1030 | Fibra radial para safenoablacién por laser, (segln tecnologia ofertada en equipo si se trata de laser)
151 60.01.1032 | Catéter 6 estilete para safenoablacion por radiofrecuencia (segun tecnologia ofertada en equipo si se trata de radiofrecuencia)
152 60.01.1034 | Sistema de safenoablacién mecanico-quimico.
153 60.01.1036 | Sistema de cierre ednovenoso transcatéter con adhesivo (cianoacrilato).
Sistéma de ablacién de tumores, incluye: Antena de microondas, cable conector, parche a tierra y lineas de infusién para enfriamiento,
154 60.01.1038 . . .
en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de microondas.
Sistéma de radiofrecuencia para ablacion de tumores, incluye: Aguja, cable conector, parche a tierra y lineas de infusion para
155 60.01.1040 A . . - .
enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de radiofrecuencia.
156 60.01.1041 CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO
T Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 O 5 FR.
Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco) para otros procedimientos compatibles con el equipo
157 60.01.1043 A . A
ultrasonido intracardiaco ofertado. uso adulto y pediatrico
158 60.01.1044 | Grabadora de ASA implantable subcutanaea (Holter implantable).
159 60.01.1045 | Retractor esofégico en nitinol con recubrimiento de teflén
Balon periférico con medicamento (Paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 8.0 mm de didmetro, presentar 80mm a 150mm de
160 | 60.01.1046 longitud
Balones periféricos de uso venoso en diversos diametros y longitud es (6mm a 24mm de diametro y diversas longitudes) de bajo perfil
161 60.01.1047 . . - "
para introductores 4 a 9 Fr. y balones no complacientes. Con sistema 0.035".
162 60.01.1048 | Stent retraible para trombectomia mecanica cerebral
163 60.01.1049 | Catéter multiproposito paradrenaje biliar o de nefrostomia(pigtail) hidrofilico 8 Fr a 14 Fr con longitud de 25cm a 40cm.
164 60.01.1050 | Cateter angiografico tipo Mikaelson 5Fr.
165 60.01.1051 | Cateter angiografico tipo Shepherd Hook 5Fr
Liquido embolico a base de alcohol etilvinilico evoh como polimero embolizante, dimetilsulféxido (dmso) como solvente con tantalio o
166 60.01.1052 yodo
167 60.01.1053 Catéter de aterectomia rotacional trasluminal percutanea, de oclusiones agudas o crénicas, diferentes diametros y longitudes con guia
o incluida de roto ablacién de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes diametros.
168 60.01.1054 | Stent periférico expandible por balon premontado compatible con guia 0.035" diversos diametros y longitudes.
169 60.01.1055 | Stent periférico de grandes diamétros cubierto con PTFE expandible por balon premontado.
170 60.01.1056 | Bibalon para grandes diamétros compatible con guia 0.035" diversos diametros y longitudes.
171 60.01.1057 | kit de introductor radial con pared ultradelgada longitus opcional de 10 6 16 6 25cm de 5 a 7Fr.
172 60.01.1059 | Dispositivo transcatéter de soporte ventricular temporal incluye la consola de soporte ventricular compatible.
173 60.01.1060 | Stents periféricos , montado y desmontado. Para expandir entre 8 Y 12 mm y 14 a 25mm de didmetro y longitud entre 36 a 50 mm.
Balones periféricos diferentes medidas de bajo perfil compatibles con introductores de 4 a 11 fr. (4mm a 25 mm de diametro por 2, 3, 4
174 60.01.1061 y 6 cm)
175 60.01.1062 Catéter balén de elastémero termopléstico libre de DEHP vy latex, angulacion a 35°, con marca radiopaca de platino / iridio en eje central,
o diametros de 9.5 y 13.5 mm a volimenes de 1 y 2 CC respectivamente, largo de catéter Gtil de 50cm.
176 60.01.1064 Introductor largo de 30, 65 y 85 cm trenzado de inicio a fin, marca radiopaca de platino /iridio, dilatador de LDPE compatible con guia
o 0.035”, de 12 y 14 Fr cuenta con valvula hemostatica y llave de tres vias.
177 60.01.1066 Catéter de aterectomia rotacional periférico trasluminal percutanea, de ocusiones agudas y/o cronicas, diferentes diametros y longitudes
T con guia de trabajo especializada 0.014. Se debera incluir consola de aterectomia periferica SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
178 60.01.1067 | Cateter de soporte periferico para cruce de lesiones cronicas 0.018 0 0.014 o 0.035".

BCC DE PARTIDAS ESPECIALES

No.

clave

Bien de Consumo Complementario




1 60.01.801 Accesorios para cierre de defectos septales. Sistemas para liberacion de oclusores septales o de conducto arterioso.
2 60.01.803 Aguija para puncion transeptal por radiofrecuencia.
3 60.01.809 Estructura metélica circundante o con lineas de protuberancias. Indicado para reestenosis o lesiones no dilatables . Diametro de 2.00 a
o 3.50. Longitudes de 6 u 8 a 15 6 16mm o de 10 a 20 mm.
4 60.01.833 Catéter de perfusion distal con 4 marcas radiopacas.
5 60.01.846 Catéter para ultrasonido Intravascular periférico. NO EN PEDIATRICOS
6 60.01.870 Dispositivo de trombdlisis ultrasénica periférica(incluye sonda y consola), o balon periférico para litotrisia ultrasénica, incluye el uso de la
o consola.
7 60.01.872 Dispositivo oclusor vascular de aleacion de niquel y titanio para oclusion vascular de diversos tipos y medidas, incluye el sistema
T liberador.
8 60.01.873 Dispositivo para cierre vascular a base de suturas pre montadas de monofilamento de polipropileno para cerrar calibres 5, 6, 7 y 8 fr.
9 60.01.895 Guia de puncién transeptal por radiofrecuencia o Aguja de puncién transeptal de 18 G diferentes longitudes
10 60.01.896 Hidrocoil o coil bioactivo 6 con PGLA, con sistema liberador de diversas medidas.
11 60.01.942 Parche hemostéatico con trombina y antibacteriano.
Prétesis endovascular dedicado a bifurcacion de diversas aleaciones y liberador de medicamento (Paclitaxel o sirulimus) auto
12 60.01.946 expandibles o liberacién con balén o prétesis endovascular dedicado a bifurcacion de diversas aleaciones y liberador de medicamento
(biolimus) autoexpandibles o liberacién con balén.
Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco )compatible el sistema ofertado de mapeo 3D u otros
13 60.01.956 e f : O ;
procedimientos estructurales compatibles con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado.
14 60.01.988 Stent neurovascular para aneurismas en bifurcacién con corona intrasacular.
15 60.01.1002 | Endograpas para fijacién de endoprétesis.
16 60.01.1014 | Catéter periférico de infusién distal para trombolisis.
17 60.01.1042 | Sistema de crioablacién focal (incluye el uso de la consola).
18 60.01.1058 | balon coronario para litotrisia ultrasonica, incluye el uso de la consola.
Balén de elastémero termoplastico libre de DEHP y latex, perfil de 3 y 4Fr, dos marcas radiopacas de platino/iridio en los hombros del
19 60.01.1063 PO ;
balén, diametros de 4 a 10mm. Longitudes que van desde 1 a 4cm.
20 60.01.1065 | Sonda esofagica para el monitoreo hemodinamico y del gasto cardiaco (incluye uso de equipo)
21 60.01.1068 | Stent liberador de farmaco Biolimus A9, o stent/andamio bio absorbible liberador de farmaco sirolimus.
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ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1F (UNO F)

FORMATO T5. REPORTE DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1F(UNO F)

FORMATO T5. REPORTE DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

EQUIPOS MEDICOS

PROVEEDOR: FECHA DEL REPORTE

DiA: | MES: | ANO:

FECHA DE REALIZACION DEL
MANTENIMIENTO

DiA: | MES: | ANO:

FOLIO DEL REPORTE:

NUMERO DE CONTRATO:

EQUIPO (S) SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

NOMBRE DEL EQUIPO:

CLAVE DEL CUADRO BASICOS:

MARCA Y MODELOQO:

NUMERO DE SERIE:

DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:

ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCION DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:

El mantenimiento correctivo correrd a cargo del proveedor y la supervisiéon y control de que se lleve a
cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Area de Conservaciéon de la Unidad
Médica, quien emitira reporte al Administrador del Contrato.

Nombre y firma del Jefe de Servicio o Conservacion Nombre y firma del Técnico que realizé el mantenimiento

Nombre y firma del proveedor
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Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1G (UNO G)

FORMATO T6 “RECEPCION DE EQUIPOS”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1G (UNO G)

FORMATO T6 “RECEPCION DE EQUIPOS”

LICITANTE: FECHA :

UNIDAD MEDICA:

NUMERO DE CONTRATO:

FECHA DE MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS:

FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA:

FECHA DE TERMINO DE LA VIGENCIA:

NOMBRE GENERICO DEL EQUIPO:

CLAVE DE CUADRO BASICO:

MARCA:

MODELO:

NUMERO DE SERIE:

Las caracteristicas de los equipos corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de
aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluacion de
las propuestas técnicas:

La marca y modelo de los equipos son acordes a las contenidas en el contrato y el nimero de serie corresponde a cada equipo.

Se levanté Acta Informativa, seiiale el motivo:

1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepcion o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato.

2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento.

3-Las acciones de adecuacién no se encuentran dentro de lo solicitado.

4-Se identificé riesgo potencial para los usuarios y los pacientes.

5-Otro, especifique:

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACION (S):




Se instal6 por técnico especializado:

S|

NO

Incluye accesorios:

SI

NO




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
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Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1H (UNO H)

FORMATO T7. PROGRAMA DE
TRASNFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1H(UNO H)

FORMATO T7. PROGRAMA DE TRASNFERENCIA DEL

CONOCIMIENTO

PROVEEDOR:
UMAE/DELEGACION:
EQUIPO/ BIEN DE CONSUMO:

FECH | HORA TEMA PONENTE MATERIAL DIDACTICO

A
Nombre y Firma del Jefe de Servicio Nombre y Firma del Director de la Unidad
Médica
Nombre y Firma del Director de la Unidad Nombre y Firma del Responsable del Programa

Médica de Capacitacion*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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TABASCO
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Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 11 (UNO 1)

FORMATO T8. REGISTRO DE ASISTENCIA DE
TRASNFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 11(UNO I)

FORMATO T8. REGISTRO DE ASISTENCIA DE
TRASNFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

UNIDAD MEDICA:

PROVEEDOR: FECHA:

NOMBRE DEL EQUIPO

NOMBRE MATRICULA CATEGORIA SERVICIO TURNO FIRMA
Nombre y Firma del Jefe de ! y Firma del Director de la Unidad
Médica

Nombre y Firma del Responsable del Programa de
Tranferencia del conocimiento*

Jefe de Servicio o Coordinador Clinico de la Jefe de conservaciéon de la unidad Supervisor por parte del proveedor
Unidad Médica o Administrador de la Unidad
Médica



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
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SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1J (UNO J)

FORMATO T9 CONTROL SEMANAL DE
DOTACION DE BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1J (UNO J)

FORMATO T9 CONTROL SEMANAL DE DOTACION DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS

UMAE/DELEGACION:

PROVEEDOR: CONTRATO:
SEMANA MES: ANO:
Especificaciones Cantidad a entregar
Clave del BCC NOMBRE LOTE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Nombre y Firma del Jefe de Servicio.

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega

NOTA: Este formato debera ser llenado o elaborado por el técnico del Hemodinamica para su control interno de los bienes de consumo y en
relacion a la programacién de SMI DE HeRi.
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Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1K (UNO K)

FORMATO T10. CONTROL DE ENTREGA
RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO
BASICOS

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1K(UNO K)

FORMATO T10. CONTROL DE ENTREGA RECEPCION DE
BIENES DE CONSUMO BASICOS

UMAE/DELEGACION:

PROVEEDOR: No. CONTRATO:
SEMANA: MES: ANO:
Especificaciones Cantidad a entregar
Clave del NOMBRE LOTE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo

PROCEDIMIENTO DEL BCB

Nombre y Firma del Jefe de Servicio

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega

NOTA: Este formato debera ser llenado o elaborado por el técnico del Hemodinamica para su control interno de los bienes de consumo y en
relacion a la programacion de SMI DE HeRi.
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1L (UNOL)

ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO
COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO COMPLEMENTARIO

ANEXO 1L(UNO L)

A SMI PARA HERI

Sistema de
. Poligraf? para administ.racic'm » Ecocardicgrafo Equipo de Equipo para
No. . Delegacién / . . estudios de medio de | Desfibrilador . S . . mapeo
Del Partida CLP Tipo Numero Localidad L o~ ult - .
Prog. UMAE hemodinamico | contraste de portatil. . .
. . Doppler color. | intracoronario.
s flujo variable
intracoronario.
1 28 6 Tabasco 280132012151 |HGZ 46 Villahermosa 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Equipo para
Generador quip p . ; . Unidad de
de tomografiade | Poligrafo Fuente para| Equipo de guiade electrocirugia
. Bomba de coherencia para Estimulador | marcapaso presion para & Sistemade Consola de
radiofrecuen| o .. ) ) . . para L, N Total
A irrigacion. Optica electrofisiol cardiaco. cardiaco |calculo de Flujo de L, Cri Rotc
ciapara . . termofusion
., (oct).Intravasc ogia. temporal. |Reserva Fraccional
ablacion. de vasos.
ular
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1M (UNO M)

ANEXO T12 CATALOGO DE UNIDADES
MEDICAS

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1M (UNO M)

Anexo T12 Catalogo de Unidades Médicas

No. | del Delegacién / UMAE LOCALIDAD | DIRECCION Teléfono
Av.
Universidad
. s/n Casa (993) 357
1 28 | Tabasco Villahermosa Blanca 2595
86060

Tabasco




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1N (UNO N)

FORMATO T13. REPORTE INDIVIDUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1IN (UNO N)

FORMATO T13. REPORTE INDIVIDUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS

UMAE/DELEGACION: Unidad Médica: Fecha: No. de
No. de contrato: folio:
Dia ‘ Mes ‘ Afo
Proveedor:
DATOS DEL PACIENTE
Nombre: Femenino
Sexo:
NSS (a diez digitos o posiciones): Masculino
Agregado Médico: Edad:
Diagndstico:
Datos del Procedimiento(s):
No. Clave del procedimiento Descripcion Cantidad | Precio Unitario Importe
Bien(es) de Consumo Basico(s) no Utilizado(s) (Solo en caso de ocurrir esta eventualidad)
No. Clave del procedimiento Descripcion del Bien de Consumo Basico | Cantidad | Precio Unitario | Descuento
Inclusién de Bien de Consumo Complementario:
No. Clave del bien de consumo complementario Descripcidény Lote Cantidad | Precio Unitario Importe

TOTAL

DATOS DEL MEDICO TRATANTE

DATOS COMPLEMENTARIOS

NOMBRE :

MATRICULA :

FIRMA

ELABORO : (Nombre y firma)

ETIQUETAS




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1N (UNO N)

ANEXO T14. REPORTE MENSUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO
UTILIZADOS EN HEMODINAMIA - FORMATO

T14.1 “NOTIFICACION DE PENA
CONVENCIONAL APLICABLE” - FORMATO

T14.2 “NOTIFICACION DE DEDUCTIVAS”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1N (UNO N)

ANEXO T14. REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS EN HEMODINAMIA

Unidad Médica:

Numero de contrato:

PERIODO: \ del al No. Folio:
Licitante: l
Total de Procedimientos realizados por mes
Clave CPIM Descripcién Cantidad Pr'eac') Importe
Unitario
TOTAL
Total de Bienes de Consumo Complementarios utilizados por mes
Clave CPIM Descripcidn Cantidad Pr'ecu') Importe
Unitario
TOTAL

Nombre y firma

Director de la unidad médica _

Director o subdirector administrativo

Jefe de servicio de Hemodinamia

Técnico asistente del Licitante




“FORMATO T14.1 “NOTIFICACION DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE"

Delegacién:
Unidad Médica:

Informacion correspondiente al mes de:
Numero de Contrato:

Mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena
convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Médico Integral de Procedimientos de
Hemodindmica ha identificado el incumplimiento siguiente:

UNIDAD DE APZEC'X‘;LE COMENTARIO /
MEDIDA 9 OBSERVACION
(o]

DOCUMENTO SOPORTE

Lo anterior para su calculo, notificaciéon y aplicacion de la pena convencional aplicable reportada en
el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

NOMBRE Y FIRMA
Jefe de Servicio, Administrador,
Director de la Unidad Médica



FORMATO T14.2 “NOTIFICACION DE DEDUCTIVAS”

Delegacioén:
Unidad Médica:

Informacién correspondiente al mes de:
Numero de Contrato:

Mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la deduccion
aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Médico Integral de Procedimientos de
Hemodindmica ha identificado el incumplimiento siguiente:

UNIDAD i
DE PERL N COMENTARIO / DOCUMENTO SOPORTE
MEDIDA % OBSERVACION

Lo anterior para su calculo, notificacién y aplicacién de la deduccion aplicable reportada en el
presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

NOMBRE Y FIRMA
Jefe de Servicio o Director de la
Unidad Médica



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 10 (UNO O)

FORMATO T15. REPORTE DE INCIDENCIAS

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 10 (UNO O)

FORMATO T15. REPORTE DE INCIDENCIAS

REPORTE DE INCIDENCIAS DEL SERVICIO MEDICO DE HEMODINAMICA

Proveedor:

Domicilio:

C.P.

Teléfono:

UMAE/DELEGACION:

Unidad Médica:

Ndmero de contrato:

Folio de reporte:

Fecha y hora del reporte: |

Nombre (s) de la persona que reporta

Falla reportada de:

Nombre

Serie

Marca

Modelo

Equipo médico:

Descripcién de la falla:

CIERRE DE REPORTE

Fechay hora del cierre del reporte:

Por parte del Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia

Nombre(s) el Director de la Unidad, Director o subdirector administrativo
y Jefe de Servicio de Hemodindmica:

Matricula:

Cargo:

Firma:

REPORTES ANTERIORES

FOLIO

FECHA

MOTIVOS (resumen)

PRIMER REPORTE:

SEGUNDO REPORTE:

TERCER REPORTE:

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1P (UNO P)

FORMATO T 16. RELACION DE MARCAS,
MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL
EQUIPO MEDICO Y BIENES DE CONSUMO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1P (UNO P)

FORMATO T 16. RELACION DE MARCAS, MODELO Y
MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MEDICO Y
BIENES DE CONSUMO

LICITANTE ADJUDICADO:

UNIDAD MEDICA:

No.

NOMBRE DEL EQUIPO MEDICO O BIEN DE CONSUMO

MARCA:

MODELO:

CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR Y/O
FABRICANTE

“LOCALIDAD (ESTADO) A DEL MES DE

DE 20

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clinico de la

Unidad Médica quién recibe

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1Q (UNO Q)

ANEXO T 17. RELACION DE MARCAS Y
MODELO DE BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS -

ANEXO T 17 GUIA DE LLENADO DE LA
RELACION DE MARCAS Y MODELO DE
BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1Q (UNO Q)

ANEXO T 17. RELACION DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS

LICITANTE:
CONTACTO DEL
No. NOMBRE DEL BIEN DE Cgll:\:EiL.JrI\A/I’? COMPLEMENTARIO A MARCA: | MODELO: DISTRIBUIDOR Y/O
FABRICANTE
CIUDAD DE MEXICO A DEL MES DE DE 2024

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE




ANEXO T 17 GUIA DE LLENADO DE LA RELACION DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS

Licitante: @

FECHA:
Mo. MOMBRE DEL BIEM DE CONSUMO OPCIONAL A | CONTACTO DEL
OFERTAR @ MARCAS: ARCA: | MODELO: | DISTRIBUIDOR
L~ Y/ QRABRICANTE
10.01.901 | Sistema de reparacion de menisco (3) (4) (°)

biodegradable enformade flecha dentadao
arpon de 10 a 16 mm de longitud, con aplicador
especificoincluido, pza.

10.04.901 | Agujaendourologicade 3a 5fr., longitud de 18
a 20 cm.

10.04.902 | Catéterde oclusion ureteralde 3 a 5fr.

1.- Licitante y fecha: lugar donde pondran el nombre del LICITANTE y la fecha de llenado del

documento.

2.- Nombre de los Bienes de Consumo complementario a ofertar: en esta columna se encontraran
descritos cada uno de los Bienes de Consumo complementario.

3.- Marcas: campo donde deberan ingresar la(s) marca(s) de los Bienes de Consumo complementario a

ofertar.

4.- Modelo: lugar donde deberan de ingresar el modelo de cada una de las marcas que han escrito en

la columna anterior.

5.- Contacto del distribuidor y/o fabricante: En este campo se debera anotar el nombre, teléfono y
correo del distribuidor y o fabricante de cada uno de los Bienes de Consumo complementario para
este servicio médico integral.

6.- Debera contar con la fecha de su emisidn

7.- Debera contar con el nombre, cargo y firma por parte del LICITANTE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1R (UNO R)

FORMATO T18 DESIGNACION DE
SUPERVISOR EN INSTALACION Y
MANTENIMIENTO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1R (UNO R)

FORMATO T18 DESIGNACION DE SUPERVISOR EN
INSTALACION Y MANTENIMIENTO

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTOGRAFA DEL LICITANTE)

de de
Presente.
En mi caracter de representante legal de y con el propésito de
dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentacidon de la propuesta técnica de la
Licitacion PUblica Nacional adjunto a continuacién los

datos de las personas designadas como Supervisor en Instalacién y Mantenimiento en cada uno de
las Unidades Médicas del Instituto en que se prestara el servicio, a fin de verificar el adecuado
funcionamiento de los equipos suministrados:

Nombre

Titulo académico

Teléfono de oficina

Teléfono celular

Correo electrénico

Unidad Médica que supervisara

*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1S (UNO S)

FORMATO: T19 “CARTA COMPROMISO DEL
LICITANTE PARTICIPANTE EN LA
INSTALACION DE EQUIPO”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1S (UNO S)
FORMATO: T19 “CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA
INSTALACION DE EQUIPO”

“LOCALIDAD”, a de 20 .
Instituto Mexicano del Seguro Social
Convocante
Licitacion
Presente.
( _ NOMBRE ) en mi caracter de representante legal de la empresa ( NOMBRE O
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA ), manifiesto que:
Respecto de la oferta de la(s) partida(s) , mi representada se compromete a

cumplir cabalmente para la instalacion del (de los) equipo(s) y para la prestacion la correcta y oportuna prestacion
del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los
espacios fisicos del area donde sera(n) ubicado(s), asi como todas y cada una de las adecuaciones fisicas que se
requieran para la correcta instalacion, el apropiado y é6ptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre
ellos instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios fisicos
necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la
partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el area de instalacion del bien y su
optimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar
sobre la logistica, necesaria respecto a la instalacion y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestacion del
servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

Nombre y firma del Representante Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1T (UNO T)

ANEXO T20 “EQUIPOS EN PROPIEDAD”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1T (UNO T)

Anexo T20 “Equipos en propiedad”

COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

REGISTRO DE EQUIPO EN PROPIEDAD DEL INSTITUTO ANOTAR MARCA Y MODELO ARNO DE FABRICACION

Angiografo Arco monoplanar

hinl

Angiografo Arco

Poligrafo para estudios

Sistema de administracién de
medio de contraste de flujo

Equipo de
ultrasonido

Equipo de guia de
presion para

Del Delegacién / UMAE con angiografo variable intracoronario. intracoronario. |célculo de Flujo de
8 compatible con angiografo Reserva Fraccional
1Equipo, 10 afios de 1 Equipo poligrafo
28 Tabasco HGZ 46 VILLAHERMOSA antigiedad. Marca Siemens 0|(Leonardo) integrado al 0 0 0
modelo Artis Zee ceiling. equipo.

Desfibrilador portatil. |11779. Ecocardiégrafo Equipo Generador de Bomba de |Equipo para  |Poligrafo para Estimulador (Fuente para |Unidad de
tridimensional Doppler para radiofrecuencia para |irrigacién. g ‘ de |electrofisiologi: cardiaco. marcapaso [electrocirugia
color. TEEs ablacién coherencia cardiaco para

) p ) . optica temporal. termofusion
tridimensi (oct).Intravasc o v
onal. ular
Fuente para
1 Equipo Desfibrilador P
. marcapaso
marca Physio Control 0 0 0 0 0 0 0 Artis ZZe 0
i
Lifepak con carro rojo. R
biplane




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1T.1 (UNOT)

FORMATO T20 “DESIGNACION DE TECNICOS
EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACION
ADMINISTRATIVA”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1T.1 (UNO T)

FORMATO T20 “DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE
OPERACION ADMINISTRATIVA”
(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autégrafa Del Licitante)

de de
Presente.
En mi caracter de representante legal de y con el propdsito de dar cumplimiento a los requisitos
establecidos para la presentacién de la propuesta técnica de la Licitaciéon Publica adjunto en

formato los datos de las personas designadas como “Técnicos en sitio” por turno en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se
prestara el servicio, y del supervisor de operacidon administrativa que estard a cargo de ellos, proporcionando

Nombre DEL(OS)TECNICO(S) EN SITIO

Titulo académico

Teléfono de oficina

Teléfono celular

Correo electrénico

Unidad Médica a la que estara adscrito

turno

Nombre: del SUPERVISOR DE OPERACION
ADMINISTRATIVA

Titulo académico

Teléfono de oficina

Teléfono celular

Correo electrénico

Unidades Médicas que supervisara

*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA LICITANTE.




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1U (UNO U)

FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA
EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1U (UNO U)

FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:

*Debera enviarse en Excel editable y PDF (sin agregar columnas, llenando todas las
casillas, ocupando una sola fila por caracteristica, Equipo, bien de consumo basico

o complementario.

EMPRESA XXXX SA DE CV EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL
EQUIPO / EXACTA DE LA | CATALOGO ©
ESEIDE DESCRIPCI el ESPECIFICACI MANUAL AT AR OEa3
NUMERA | CONSUMO | NUMERA ON MARC | MODEL | EDE LA ON (TRADUCCION o o
L Sgl;gl;?aD L PROPUESTA A o CAiPET REFERENCIAD v SAN(I;I'ARI CALl%AD/IS
cTsI A REFERENCIAD
(Folio/Pagina) 0)




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1V (UNO V)

FORMATO T22. RELACION DE
DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1V (UNO V)

FORMATO T22. RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE

LICITANTE:

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

Partida:
No. Nombre . Tecnnco en:\ Profesién Conocnmu.ento Experiencia laboral Promedn? an?s Dominio de Herramientas
sitio/Supervisor s académicos de experiencia (documento que avale)
del personal
]
2
Total de afios
Experiencia Laboral
relacionada con el o
servicio:
Partida:
No. Nombre Técnico en Profesién | Conocimiento | Experiencia laboral Promedio afios Dominio de Herramientas
sitio/Supervisor s académicos de experiencia (documento que avale)
. o
2
Total de afios
Experiencia Laboral
relacionada con el o
servicio:
Partida:
No. Nombre Técnico en Profesién | Conocimiento Experiencia laboral Promedio afios Dominio de Herramientas
sitio/Supervisor s académicos de experiencia (documento que avale)
dAal 1
1
2
Total de afios
Experiencia Laboral
relacionada con el
servicio: o
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
Instituciones o personas No. De Contrato Vigencia (periodo Experiencia Especialidad Cumplimiento (cartas,
morales comprendido) (anos) (contratos) actas,..)




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1W (UNO W)

FORMATO T24 “CATALOGO DE
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DEL
SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE
HEMODINAMICA”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1W (UNO W)

FORMATO T24 “CATALOGO DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE
HEMODINAMICA”

N° OOADET DIRECTOR DEL HGZ No. 46 Correo electrénico

TABASCO Dra. Yanet Pérez Méndez yanet.perezme@imss.gob.mx




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1W (UNO W)

FORMATO T24 “CATALOGO DE
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DEL
SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE
HEMODINAMICA”

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1W.1 (UNO W.1)

FORMATO T 25. “INFORMACION DE LOS CONTENIDOS Y REQUERIMIENTOS DE LA
UNIDAD MEDICA ASIGNADA A PROPORCIONAR EN EL SMI PARA HE”

Proveedor asignado

UMAE/DELEGACION

Unidad Médica

HGR () HGZ () UMAA( )  Otra |

)

Especifique

| REQUERIMIENTOS

PAQUETE 1de Alta Demanda General/Pediatrico

CLAVE

Nombre del Procedimiento

No.Procedimientos asignados (anual)

PAQUETE 2 de Mediana Demanda General/Pediatrico

CLAVE

Nombre del Procedimiento

No.Procedimientos asighados (anual)

PAQUETE 3 de alto Costo General/Pediatrico

CLAVE

Nombre del Procedimiento

No.Procedimientos asignados (anual)

Il BIENES DE CONSUMO BASICOS (incluidos)

PAQUETE 1de Alta Demanda General/Pediatrico

CLAVE Nombre del Procedimiento:
Bienes de consumo incluidos Cantidad
]
2
CLAVE Nombre del Procedimiento:
Bienes de consumo incluidos Cantidad
1
2
PAQUETE 2 de Mediana Demanda General/Pediatrico ‘ ‘
CLAVE Nombre del Procedimiento:
Bienes de consumo incluidos Cantidad
]
2
3
CLAVE Nombre del Procedimiento:
Bienes de consumo incluidos Cantidad




1

2

3

PAQUETE 3 de Alto Costo General/Pediatrico

CLAVE Nombre del Procedimiento:
Bienes de consumo incluidos Cantidad
1
2
3
11 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS (COBRO POR USO) ‘
CLAVE NOMBRE DEL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO
11l EQUIPO MEDICO ASIGNADO ‘
CLAVE NOMBRE DEL EQUIPO MEDICO
FIRMAS

Director Médico de la Unidad Médica

Jefe de Servicio

No. Prog.

Nombre del Médico Hemodinamista Matricula

Firma




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1X (UNO X)

FORMATO T26 “CONTROL DE
PRODUCTIVIDAD MENSUAL, BIENES
BASICOS Y BIENES CONSUMO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1X (UNO X)

FORMATO T26
“CONTROL DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL, BIENES BASICOS Y BIENES CONSUMO

COMPLEMENTARIOS
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1Y (UNO YY)

FORMATO T30 “CARTA COMPROMISO DE
EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 5 ANOS
DE FABRICACION (A PARTIR 2019)".

FORMATO T 31 CARTA RELATIVA A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO,
DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS
DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE

CADA UNIDAD MEDICA QUE CORRESPONDA

FORMATO T 32 ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1Y (UNOY)

FORMATO T30 “CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE
LOS 5 ANOS DE FABRICACION (A PARTIR 2019)".

Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitacién Publica No.

Presente.

(nombre) en mi caracter de representante legal o persona que
cuenta con facultades para comprometer a la empresa, (nombre o razdén social
del fabricante) manifiesto que los equipo(s) médico(s) fabricado(s) por la

empresa que represento, cuentan con 4(cuatro) anos cero meses de fabricaciéon (a partir de 2018)
y se encuentran en condiciones funcionales para cumplir la vigencia del contrato.

Asimismo, en caso de que los equipos médicos que presento anteriormente hallan estado en
operacion, presentare la bitdcora de servicio de mantenimiento del equipo, en el cual aseguro
qgue no ha tenido mas de tres fallas consecutivas.

De conformidad a lo establecido en los parametros, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion (DOF), el 15 de agosto de 2012, que menciona que el equipo debe encontrarse en
6ptimas condiciones para la prestacion del servicio.

Manifiesto conocer que el (los) equipo (s) médico (s) deberdn de cubrir la vigencia del contrato del
SMI de HeRi 2023-2024.

EQUIPO MEDICO FECHA DE FABRICACION

Lugar y Fecha.

Nombre y firma del representante legal de la empresa.

(Debera presentarse en PDF, en papel membretado, con fecha de emisién y firma autégrafa)




FORMATO T 31 CARTA RELATIVA A LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO,
DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE
CADA UNIDAD MEDICA QUE CORRESPONDA

“LOCALIDAD", a de 20
Instituto Mexicano del Seguro Social
Convocante
Licitacién
Presente.
( NOMBRE ) en mi caracter de representante legal de la empresa ( NOMBRE O
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA ), manifiesto que:
Respecto de la oferta de la(s) partida(s) mi representada se compromete a

cumplir cabalmente para la instalacién del (de los) equipo(s) y para la prestacion la correcta y oportuna
prestacion del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios,
contemplando los espacios fisicos del drea donde sera(n) ubicado(s), asi como todas y cada una de las
adecuaciones fisicas que se requieran para la correcta instalacién, el apropiado y éptimo funcionamiento del
(de los) equipo(s) ofertado(s), entre ello instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o
energéticos y/o de los espacios fisicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora
del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente
relacionados con el drea de instalaciéon del bien y su éptimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de
trabajar sobre la logistica, necesaria respecto a la instalacién y puesta a punto de los equipos y el inicio de la
prestaciéon del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

(Nombre y firma del Representante Legal)



FORMATO T 32 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

NOTA: A continuacion, se muestra de manera informativa el texto correspondiente al acuerdo de confidencialidad que debera presentarse a
firmar, en las oficinas de la DISTSS el representante legal con facultades laborales del proveedor adjudicado.

“LOCALIDAD",a __de 20

Por medio del presente, Nombre del Representante Legal en mi caracter de representante legal de la sociedad Nombre del Proveedor o
Razén Social (en adelante EL PRESTADOR") manifiesto que cualquier informacion oral o escrita que sea proporcionada con motivo de trabajo
a realizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “EL INSTITUTO"), sera tratada de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Informacion confidencial.- Para los efectos del presente Acuerdo, el término “informacién” o “informacién confidencial” significa
todos los datos, conversaciones telefonicas, mensajes de audio, mensajes de grabadoras, cintas magnéticas, programas de cémputo y sus
codigos fuente entre otros medios de comunicacién, tales como la informaciéon contenida en discos compactos (CD), mensajes de datos
electrénicos (correos electréonicos), medios dpticos o de cualquier otra tecnologia o cualquier otro material que contenga informacion juridica,
operativa, técnica, financiera o de analisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictdmenes y desarrollos a que tenga
acceso o que le sean proporcionados por “EL INSTITUTO".

De igual forma, serd considerada como confidencial aquella informacién derivada de la ejecucién del servicio que preste “EL PRESTADOR"
que sefale “EL INSTITUTO" y sea propiedad exclusiva de este.

Segunda.- Obligacion de No-Divulgacion.-“EL PRESTADOR” reconoce que queda prohibida su difusion y/o utilizacion total o parcial en su favor
o de terceros ajenos a la relacién contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa mas no limitativa: via oral, impresa,
electrénica, magnética, éptica y en general por ningun medio conocido o por desarrollar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Particulares (LFPDPPP), Ley Federal de protecciéon de la Propiedad Industrial y de la Ley
Federal de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica. Si no se cumplen los términos de las leyes antes mencionadas seran sancionados
en base a lo que estipule cada una de las mismas.

En este sentido, acepta que la prohibicién sefalada en el parrafo anterior, comprende inclusive, en forma enunciativa mas no limitativa, que
no se podra llevar a cabo la difusion de la informacién con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que
“EL PRESTADOR" se responsabiliza del uso y cuidado de la informacion, a nombre propio y de las personas que formen parte del mismo, asi
como del personal directivo, administrativo y operativo que las conformen.

Adicionalmente, “EL PRESTADOR" se obliga a lo siguiente:

Utilizar toda la informacion a que tenga acceso o generada con motivo de su prestacion de servicio ante “EL INSTITUTO"” Unicamente para
cumplimentar el objeto del contrato adjudicado.

Limitar la revelacion de la informacién y documentacion a que tenga acceso, Unicamente a las personas que dentro de su propia organizacion
se encuentren autorizadas para conocerla, haciendo responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.

No hacer copias de la informacion, sin la autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO".
No revelar a ningun tercero la informacion, sin la previa autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO".

Mantener estricta confidencialidad de la informacién y/o documentacion relacionada con la prestacion del servicio, bajo la pena de incurrir en
responsabilidad penal, civil o de otra indole, y por lo tanto, no podra ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.

Tercera. - Devoluciéon de la Informacién. - Una vez concluida la vigencia del presente acuerdo, “EL PRESTADOR", entregard a “EL INSTITUTO"
todo material, documentos y copias que contengan la informacién confidencial que le haya sido proporcionada por “EL INSTITUTO", no
debiendo conservar en su poder ningdn material, documentos y copias que contenga la referida informacién confidencial.



“EL PRESTADOR" conviene en limitar el acceso de dicha informacién confidencial a sus empleados o representantes, sin embargo,
necesariamente haran participes y obligados solidarios a aquéllos, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aqui contraidas.
Cualquier persona que tuviere acceso a dicha informacion, deberd ser advertida de lo convenido en este documento, comprometiéndose a
observar y cumplir lo estipulado en este punto.

“EL PRESTADOR" acepta que todas las especificaciones, productos, estudios técnicos, informes, dictdmenes, desarrollos, cédigos fuente y
programas, datos clinicos, asi como todo aquello que se obtenga como resultado en la prestacién del servicio, serdan confidenciales.

La duracion del presente Documento sera la menor de entre las siguientes:

1 (un) afo contado a partir de la fecha de firma de este Acuerdo de Confidencialidad. El plazo de 1 (un) afo antes mencionado podra ser
prorrogado, una o mas veces, por voluntad de las Partes por periodos adicionales de 1 (un) afio cada uno, en cuyo caso dichas prérrogas
deberdn constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes o reducido en caso de vigencia de contrato menor a1 (un) afio.

Este documento solamente podra ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.

El presente documento se regird por las leyes vigentes en la “LOCALIDAD", (Distrito Federal). Para todo lo relacionado con la interpretacion y
cumplimiento del presente Documento las Partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales competentes en la
“LOCALIDAD", (Distrito Federal), expresamente renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razén de sus domicilios
presentes o futuros o por cualquier otra causa.

EL INSTITUTO EL PRESTADOR
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nombre del Proveedor Adjudicado
Nombrey firma Nombre y firma del representante legal con

Representante Legal facultades laborales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1Z(UNO 2)

FORMATO T33 RELACION DEL 80% DE RSS
PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
TECNICA

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO 1Z(UNO 2)
Formato T33 Relacién del 80% de RSS para la presentacion de la Propuesta Técnica

Indique la(s) partida(s) de su interés, la(s) cual(es) debe(n) corresponder a la propuesta econémica:
La cantidad global de registros sanitarios requeridos considerando todas las partidas es de 362
que corresponden al 100% de los items (16 rss de equipo médico, 154 rss de bienes de consumo
basico y 192 rss de bienes de consumo complementario)

En las siguientes tablas indicar en la columna F con un Sl los RSS que formaran parte del 80%
necesario para la presentaciéon de la propuesta y un NO para los RSS que formaran parte del 20%
gue se entregara antes de la firma del contrato.

IMSS

Propuesta Técnica
del Licitante

IMSS

¢Requiere

Registro Sanitario

PARTIDA(S) donde se requiere el equipo

e Moz Sl et Registro Sanitario? ¢SI/NO ? (con base al Anexo T11)
Poligrafo para estudios
1| 2 | fomodinamicos. sl p11p2|p3 | p4|p6|p7 | p12|pl4|pl7|p20 | p2L
Sistema de administracién de
2 3 medio de contraste de flujo Sl P1|p2|p3|p4|p6|p7|p10|pl5|pl6|pl7|pl9|p20]
) : ; p21 | p22
variable intracoronario.
3 4 Desfibrilador-Monitor - sl pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pld|pl5|pl9|
Marcapaso p20
Ecocardiégrafo tridimensional
4 5 Doppler color. S| p2 | pl0 | p13 | p20
Equipo de ultrasonido
5 6 intracoronario. Sl p2|p6 | pl2|pl7|p20|p21
Equipo para mapeo
6 7 tridimensional. Sl p2 | p8|pl0|pl2|pld | pl5|pl7|pl9|p20|p21|p22
Generador de radiofrecuencia
’ 8 para ablacién. sl p2|pl5|pl7|p22
8 9 Bomba de irrigacién. S| S;ZI P2 |p3|p4|p7|p8|pl0]|pl2|pl4]|pl5|pl7|p20|
Equipo para tomografia de
9 10 coherencia éptica Sl p2 | p8 | pl0 | pl2 | pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21|p22
(oct).Intravascular
10 12 Poligrafo para electrofisiologia . Sl S;zl P2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl7|pl9|p20|p21|
11 13 Estimulador cardiaco. S| p8 | pl0 | pl5 | pl7 | p20
12 14 Fuente para marcapaso sl pl|p2|p3|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|plb6 |
cardiaco temporal. pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22
Equipo de guia de presién para
13 15 célculo de Flujo de Reserva S| P1|p2|p3|p4|p6|p7|p8|pl0|p12|pl3|pl4|pl5|
F . pl16 | p17 | p20 | p21 | p22
raccional
14 16 Unidad de electrocirugia para S| pl|p2|p3|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|
termofusién de vasos. pl16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22
Consola de crioablacion.
15 17 Compatible con catéteres S| p2 | p8|pl0|pl2|pld | pl5|pl9 | p20|p21|p22
ofertados para crioablacién.
Consola de rotoablacion.
Compatible con catéteres
16 18 ofertados (Catéter de S| pl|p2|p3|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|
: - p18 | p19 | p20 | p21 | p22
aterectomia rotacional
trasluminal percutdnea)
Propuesta Técnica
1325 del Licitante DS
. . - ¢Requiere Registro Sanitario PARTIDA(S) donde se requiere el bcb
e fe bl £l gl Colnis Wi [Eeislee Registro Sanitario? ¢SI/NO ? (con base al Anexo T1y Anexo T4)
Aguja para puncién de vasos
1 bebl arteriales o venosos, de una S| p2 | p3|p6|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|pl6

sola pieza, pared delgada y
bisel corto, longitud de 5y 7.0

| p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p28 | p28-A




cm calibre. 18 G A 21 G para
guia de 0.032" a 0.038".

bcb2

Aguja para puncién de vasos
arteriales o venosos, de una
sola pieza, pared delgada y
bisel corto, longitud 7.0 cm
calibre. 18 G A 21 G para guia
de 0.032" a 0.038".

bcb3

Aguja para puncién de vasos
arteriales y venosos, de una
sola pieza, pared delgada y
bisel corto, longitud. 4 0 7 cm
calibre. 18 G a 21G para guia
de 0.018" a 0.038".

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|
pl13 | pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22 |
p23 | p23-A | p24 | p24-A | p25 | p25-A | p26 | p26-A | p27 |
p27-A

bcb4

Aguja transeptal

p2 | p3|p8|pl2|pl6 | pl7|pl8|pl9|p20 |p21|p22

bcb5

Agujas para cateterismo
transeptal. Curva.. Tamafio.
Adulto. Longitud 71 cm calibre
18 G. 0 agujas transeptales de
71 cm de longitud.

p2|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl9]|p20 |
p21 | p22

bcb6

Bal6n Coronario para reentrada
subintimal con forma aplanada,
sistema OTW y puertos de
salida laterales con guia de
0.014" con punta angulada a
28°,0

p2 | p10 | p21 | p24 | p24-A

bcb7

Balén para oclusion.

p27 | p27-A

bcb8

Balénes especiales para
lesiones complejas (Bal6n para
realizar intercambio por técnica
de atrapamiento intra catéter 6
balon para microdilatacion y
cuerpo reforzado con tecnologia
de espiral).

p2 | p8 |p9 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20|p21 |
p22

bcb9

Balones periféricos diferentes
medidas de bajo perfil
compatibles con introductores
de 4 a1l fr. (4mm a 25 mm de
diametro por 2, 3,4y 6 cm) 6
Balon periférico desde 17mm a
25mm de longitud x 40mm de
Diametro de al menos 130cm
de shaft de 6 a 10 Fr

p27 | p27-A

10

bcb10

Balones periféricos en diversos
didametros y longitud de bajo
perfil para introductores 4 a 9
Fr. De baja y alta presion.

p2 | p8 | pl2|pl3|pl4|pl5|pl7 | p20 |p21 | p22

11

bcb11l

Balones periféricos en diversos
diametros y longitud es (4mm a
25mm de didmetroy 2 a 6 cm
de longitud) de bajo perfil para
introductores 4 a 9 Fr. De bajay
alta presién.

pl|ps8|pll|pl4

12

bcb12

Balones periféricos en diversos
didmetros y longitudes (4mm a
25mm de didmetroy 2 a 6 cm
de longitud ) de bajo perfil para
introductores 4 a 9Fr.

p28 | p28-A

13

bcb13

Balones periféricos pediatricos
diferentes medidas de bajo
perfil compatibles con
introductores de 4 a 11 fr. (4mm
a 25 mm de didmetro por 2, 3, 4
y 6. cm).

p2 | p3 | p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl6|pl8|pl9|p20 |
p21 | p22

14

bcb14

Banda de compresién radial

p2|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7 |pl8|pl9|
p20 | p21 | p22

15

bcb15

Bolsa de drenaje

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl15 | p16 | p17 | p19 | p20 | p21 | p22 | p27 | p27-A

16

bcb16

Cable conector catéter
diagnéstico tetrapolar o
quadrapolar.

pl|p8|p9|pll|pld|pl7|pl9

17

bcb17

Cable conector compatible para
catéter decapolar para seno
coronario.

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl9|p20|p21 |p22

18

bcb18

Cable umbilical y coaxial para
catéter de crio ablacién.

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20 |p21 |p22

p26 | p26-A




19

bcb19

Camisa 6 Introductor Transeptal

20

bcb20

Catéter multipropdsito de 4 a 6
Fr de acuerdo a las
caracteristicas del paciente.

p2 | p3 | p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|pl8]|
p19 | p20 | p21 | p22 | p24 | p24-A | p26 | p26-A | p28 |
p28-A

21

bcb21

Catéter angiografico .
Diferentes curvas segun lo
solicitado por el médico. cal 4 a
6 fr., longitud en el rango de 65
a 110 cm.

pl|p8 |pl0|pl2|pl3|pl9|p20|p21 |p22

P2 |p8|p9|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|p21

22

bcb22

Catéter balén de crio ablacion,
con diametros diferentes del
globo distal 23mm / 28mm.

p26 | p26-A

23

bcb23

Catéter balon para dilatacion
periférica, diversas longitudes y
didmetros

24

bcb24

Catéter Coronario de Cruce
luminal y subintimal para
Oclusiones Totales Crénicas
(CTO's), con punta atraumatica
redondeada y sistema de rapida
rotacién,O

p2 | p6 | p8|p9 |pl0|pl2|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8 |
p19 | p20 | p21 | p22

p27 | p27-A

25

bcb25

Catéter coronario tipo Judkins o
amplatz (AL1 o AL2) 6 Fr de
100cm de longitud.

P2 | p8|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20|p21|p22

26

bcb26

Catéter de ablacion por
radiofrecuencia5fr.6 76 8.5
fr. Varias curvas con conector

p2 | p8 | pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20 |p21 |p22

27

bcb27

Catéter de ablacion por
radiofrecuencia con o sin
irrigacion de diferentes curvas.
3D con conector compatible

p25 | p25-A

28

bcb28

Catéter de diagnostico para
mapeo 3D con conector
compatible.

p25 | p25-A

29

bcb29

Catéter de soporte intracraneal
calibres 46566 fr

p8 | p9 | pl2|pl4 | pl7 | p22

30

bcb30

Catéter decapolar dirigible seno
coronario, 5 a 7 Fr. Con cable
conector compatible para
cateter decapolar para seno
coronario.

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl9|p20|p21|p22|
p25 | p25-A | p26 | p26-A

31

bcb31

Catéter diagnéstico hidrofilico
JB2, JB1, H1, H2, vertebral,
Simons, 4fr, 5fr y 6fr. A eleccion
del intervencionista.

p8|p9 | p10|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|pl8]|pl9|
p21 | p22

32

bcb32

Catéter diagnostico hidrofilico
JB2, JB1, H1,H2, vertebral,
Simmons S1, S2, 4fr, 5fr y 6fr.
Llevar todas las medidas a
eleccion del
neurointervensionista. o
Catéteres diagnosticos para
arterias periféricas, curva H1,
JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2,
SIM3, multipropésito y pigtail,
entre 100 y 110 cm de longitud,
calibre 46 5 Fr.

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p22

33

bcb33

Catéter diagndstico para
electrofisiologia tetrapolar
deflectable 6Fr.

Pl |p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|p20|p21|p22

34

bcb34

Catéter diagnostico para
electrofisiologia tetrapolar 6
quiadripolar, deflectable, cal. 5
6 6Fr.

35

bcb35

Catéter diagnéstico teflonado 6
semihidrofilico ¢ hidrofilico JB2,
JB1, H1, H2, vertebral,
SIMMONS 1, 6 2, 4fr, 5fry 6fr. o
Catéteres diagnosticos para
arterias periféricas, curva H1,
JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2,
SIM3, multipropésito y pigtail,
entre 100 y 110 cm de longitud,
calibre 4 6 5 Fr.

p2 | p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20|p21|p22

p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|pl8|pl9|
p20 | p22 | p23 | p23-A

36

bcb36

Catéter guia multipropdsito
diferentes calibres 5Fr, 6Fr, 7Fr
y 8Fr. Longitud de 100 a 110

p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|pl8|pl9|
p21 | p22




cm

37

bcb37

Catéter guia neurolégico
5Fr,6Fr, 7Fr u 8Fr. O “Catéter
soporte intracraneal 5 0 6 FR

38

bcb38

Catéter guia teflonado 6
semihidrofilico 6 hidrofilico 5 6 6
67u8fr.

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p22

39

bcb39

Catéter multiproposito (pigtail)
hidrofilico 8 Fr a 14 Fr con
longitud de 25cm a 40cm (
puede venir incluido en un Set o
Kit).

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl4|pl7|pl8 |p22

40

bcb40

Cateter 6 set de drenaje de 8 fr
610 fr 6 12 fr tipos:
multiproposito 6 biliar, 6
nefrostomia

pl|p8|p9|pll]|pld|pl7|pl9

41

bcb41l

Catéter para angiografia y
arteriografia por técnica
percutanea. De
politetrafluoretileno, alto flujo
recto 6 angulado a 145 grados.
Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm
calibre 5 6 6Fr.

pl|ps8|pll|pl4

42

bcb42

Catéter para arterias periféricas
head-hunter, cobra, vertebral,
SMI, JB, Simmons,
multipropoésito, pigtail con
técnica percutanea, cal5y 6
fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo:
Judkins, Amplatz 1y 2.
Multipropésitos, mamarios. o
Catéteres diagnosticos para
arterias periféricas, curva H1,
JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2,
SIM3, multipropésito y pigtail,
entre 100 y 110 cm de longitud,
calibre 46 5 Fr.

p2 | p8|pl0|pl2|pl3|pl7|p20]|p21|p22

43

bcb43

Catéter para arterias periféricas
head-hunter, cobra, vertebral,
SMI, JB, Simmons,
multipropésito, pigtail con
técnica percutanea, cal 4y 5 fr.,
longitud 100 a 110 cm o
Catéteres diagnosticos para
arterias periféricas, curva H1,
JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2,
SIM3, multipropésito y pigtail,
entre 100 y 110 cm de longitud,
calibre 46 5 Fr.

p2 | p6 | p8 | p9 |pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|pl7 |
p19 | p20 | p21 | p22

bcb44

Catéter para cateterizacion
percutanea cal 4 a 6 fr., longitud
65 6 100 6 110 cm. Tipo: MPA,
PIGTAIL 6 NIH o recto diversas
curvas.

p2 | p6 | p8 | p9 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

45

bcb45

Catéter para cateterizacion
percutanea con recubrimiento
teflonado 6 hidrofilico 6
poliuretano ¢ nitinol cal 4 a 6 fr.,
longitud 65 a 110 cm. Tipo:
mpa, pigtail, vertebral , nih o
recto diversas curvas o Catéter
para cateterizacion percutanea
con recubrimiento teflonado 6
hidrofilico 6 poliuretano 6 nitinol
cal 4 a 6 fr,, longitud 65 a 110
cm. Tipo: mpa, pigtail, vertebral
, nih o recto diversas curvas.

p2|p3|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

46

bcb46

Catéter para cateterizacion
percutanea con recubrimiento
teflonado o hidrofilico cal 4 a 6
fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo:
MPA, Pigtail, Vertebral, NIH, o
recto diversas curvas.

p2 | p3 | p8 |pl2|pl6 | pl7|pl8|pl9|p20 |p21|p22

47

bcb47

Catéter para dilatacion de
arteria coronaria, con globo
semicomplaciente, desde 1.00
hasta 4.5 mm de didametroy
longitudes desde 6 a 30 mm, y
de 130 a 155cm de largo,

p2|p5|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9|
p20 | p21 | p22

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13 | pl4 | pl15| pl6 | pl7 | pl9 | p20 | p21 | p22




sistema de rapido intercambio.
(ofertar todas las medidas de
diametro).

48

bcb48

Catéter para mapeo
15mm/20mm. Achieve (Unico
para cryo) con su conector.

49

bcb49

Catéter pigtail 5a6 fr.
Centrimetrado.

p26 | p26-A

50

bcb50

Catéter pigtail centrimetrado.

p2 | p8 | pl2|pl3|pl4|pl5|pl7 | p20 |p21 | p22

51

bcb51

catéter tetrapolar con sus
conectores.

p2|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20|p21 |
p22

52

bcb52

Catéteres angiografico NIH o
multipropésito calibre, 5f y 6f de
65 a 110 cm de longitud. Y
pigtail

p25 | p25-A | p26 | p26-A

53

bcb53

Catéteres biotomo (o pinza de
biopsia miocérdica para acceso
femoral o yugular) para biopsia
miocérdica, desechable,
longitud de 45 6 50cm 6 98 ¢
120 cm calibre. 3 a 8fr.

p2|p3|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

54

bcb54

Catéteres diagnostico 4 a 6 fr.
curva NIH o multipropésito y
pigtail.

pl|p8 |pl0|pl2|pl3|pl9|p20|p21 |p22

55

bcb55

Catéteres guia para coronaria
derecha e izquierda con punta
suave, dentro del rango de 5 a
8 Fr., de 100 cm de largo. Y
tipo: Judkins asa de 3.0, 3.5,
4.0 y 5.0 mm Amplatz, MP,
Extra Backup,

p28 | p28-A

56

bcb56

Catéteres guia tipo Judkins,
para coronaria derecha e
izquierda con punta suave, asa
de 3.5,40y50mm de6a8
fr., de 100 cm de largo. Y tipo:
Amplatz, MP o equivalente,
extra soporte para izquierda y
extra soporte para derecha,
mamario.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl9 | p20 | p21 | p22

57

bcb57

Catéteres multipropésito punta
al, a2, bly b2 estérily
desechable. Catéter pigtail
Longitud 65 a 110 cm calibre.
5Fr.

p1l|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]
pl13 | pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

58

bcb58

Catéteres multiprop6sito punta
al, a2, bly b2 estérily
desechable. Longitud 100 cm
calibre. 5y 6 Fr. Catéter
coronario diversas morfologias
(JR, Amplatz)

p10 | p18 | p20 | p21 | p22

59

bcb59

Catéteres multipropésito punta
al, a2, bly b2 estérily
desechable. Longitud 100 cm
calibre. 5Fr.

P2 | p8|pl0|p20|p21|p22

60

bcb60

Catéteres multipropésito punta
al, a2, bly b2 estéril,
desechable y Catéter pigtail
Longitud 65 a 110 cm calibre.
5Fr.

p2 | p8 | pl2 | pl3|pl7 |p20 | p21 | p22 | p24 | p24-A

61

bcb61

Catéteres para arteria coronaria
derecha con técnica
percutanea, cal 5 6 6 fr.,
longitud 100 a 110 cm. tipo:
femoral derecha asa de 3.5, 4y
5,amplatz 1y 2.
multipropésitos, mamarios.

p18 | p19

62

bcb62

Catéteres para arteria coronaria
izquierda con técnica
percutanea, cal 5 6 6 fr.,
longitud 100 o 110 cm. tipo:
femoral izquierda asa de 3.5, 4
y 5, amplatz 1y 2.
multipropésitos, mamarios.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3]|
pl4 | pl5|pl6 | pl7 | p19 | p20 | p21 | p22

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2]|pl3]|
pl4 | p15 | p16 | pl7 | p19 | p20 | p21 | p22




63

bcb63

Catéteres para cateterizacion
de arteria coronaria para
técnica radial ASA de 3,35, 4y
5, cal 5 6 6 fr., longitud. 100 a
110 cm. Tipo: JUDKINS,
AMPLATZ 1y 2. Multipropésitos
y curvas preformadas
especiales para radial catéter
bilateral tipo TIG 6 ULTIMATE 6
TRAPEASE.

64

bcb64

Coil espiral endovascular con
dacrén, con sistema liberador
controlada diversos tamafios y
diversa morfologia o Sistema de
Oclusién para cierre de PCA,
con disefio en COIL, en
medidas 4 x4, 5x4,6x5,7x
6,9 x 6, 11 x 6 de diametro y
longitud, con catéter de
implantacién en 4y 5 FR.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2]|pl3|pls|
pl5 | pl6 | pl7 | pl9 | p20 | p21 | p22

65

bcb65

Coils o espirales desprendibles
de platino de diversa variedad
de forma, tamafio, grosor y tipo.
A eleccion del
neurointervencionista.

p10 | p18 | p20 | p21 | p22

66

bch66

Conectores en "y", para
catéteres de angioplastia.
Compatible con rotor e
introductor ( puede ir incluido en
un KIT)

p8|p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p22

67

bcb67

Conectores en "y, tipo valvula
hemostatica, para catéteres de
angioplastia. Compatible con
rotor e introductor ( puede ir
incluido en un KIT)

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21|p22

68

bch68

Cuerda guia recubierta de
politetrafluoretileno para catéter
con punta en "j"* y/o "recta” de
1.5 mm a 3 mm, didametro
0.035", longitud 150 a 260 cm
de alto soporte.

p8 | p9 | p10|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7 |pl8|pl9 |
p21 | p22

69

bcb69

Cuerda guia con recubrimiento
de politetrafluoretileno, con
punta curva, 0.035” longitud en
el rango de 145 a 300 cm.
Estéril y desechable.

p2|p8|p9 | pl0|pl2|pl3|pl5|pl7|p20|p21|p22|
p24 | p24-A

70

bcb70

Cuerda guia con recubrimiento
de politetrafluoretileno, con
punta curva, 0.035” longitud
opcional en el rango de 145,
260 6 300 cm. Estéril y
desechable.

pl|p8|p9|pll|pl4|pl7|pld

71

bcb71

Cuerda guia con recubrimiento
de politetrafluoretileno, con
punta en "J" de 3 mm en la
curva, o recta 0.035" a 0.038"
longitud 150cm y 260cm hasta
300 cm. Estéril y desechable

pl|ps8|pll|pl4

72

bcb72

Cuerda guia con recubrimiento
de politetrafluoretileno, con
punta en "J" de 3 mm en la
curva, o recta 0.035" a 0.038"™
longitud 150cm y 260cm hasta
300 cm. Estéril y desechable o
Cuerda guia con recubrimiento
hidrofilico con punta recta o
angulada de 0.035", longitud
150-260 cm.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0]|pll|pl2|
pl3|pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21|p22 |
p23 | p23-A | p24 | p24-A | p27 | p27-A | p28 | p28-A

73

bcb73

Cuerda guia con recubrimiento
de politetrafluoretileno, con
punta en "J" de 3mmen la
curva, o recta 0.035" a 0.038"
longitud 150cm y 260cm hasta
300 cm. Estéril y desechable o
Guia hidrofilica de 0.035 o
0.038 longitud de 150 o 260
punta angulada o recta de
acuerdo a las necesidades del
medico.

p2 | p8 | p10 | p20 | p21 | p22

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2]|pl3|pl4|
pl15 | pl6 | p17 | p19 | p20 | p21 | p22




74

bcb74

Cuerda guia con recubrimiento
hidrofilico con punta "j" de
0.035", 150-260 cm.

75

bcb75

Cuerda guia con recubrimiento
hidrofilico con punta "j" de
0.035", 150-260 cm. o Guia
hidrofilica de 0.035 o 0.038
longitud de 150 o 260 punta
angulada o recta de acuerdo a
las necesidades del medico.

p2 | pl0 | p20 | p21

76

bcb76

Cuerda guia con recubrimiento
hidrofilico con punta recta o
angulada de 0.035 a 0.038",
longitud 150-260 cm.

p2 | p8|pl0|p20|p21 | p22

7

bcb77

Cuerda guia con recubrimiento
hidrofilico con punta recta o
angulada de 0.035", longitud
150-260 cm.

p2 | p6 |p8|p9 |pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

78

bcb78

Cuerda guia de alto soporte
para balén periférico.

p2 | p8 | pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21 |p22

79

bcb79

Cuerda guia de alto soporte de
.035 x 260 cm.

p2 | p3 | p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl6|pl8|pl9|p20 |
p21 | p22

80

bcb80

Cuerda guia especial para
implante de valvula aortica de
alto soporte de diametro de
0.035" y opcional longitud de
260cm 6 275 6 300cm con
curva prefromada en diferentes
tamafios

p8 | p9 | p10 | pl2|pl13|pl4|pl5|pl7 |p20 |p21|p22

81

bcb81

Cuerda guia hidrofilica con
nucleo de nitinol 0.018 a 0.035
del50 cm y 260 cm de longitud.
o Guia hidrofilica de 0.035 o
0.038 longitud de 150 o 260
punta angulada o recta de
acuerdo a las necesidades del
medico.

p2 | p8 | pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21 |p22

82

bch82

Cuerda guia hidrofilica de
0.035" 6 0.038 Y/O 0.018""
longitud de 145 cm 6 150 6 260
cm. Con punta recta o curva.

p2 | p3|p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl6|pl8|pl9|p20 |
p21 | p22

83

bcb83

Cuerda guia hidrofilica de .035
X 260 cm.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13 | pl4 | pl5|pl6 | pl9 | p20 | p21 | p22

84

bch84

Cuerda guia para angioplastia
coronaria, con punta recta
flexible e intermedia y rigida,
con recubrimiento hidrofilico de
0.014" de diametro y 175cm 6
180 6 182 a 300cm de longitud.

p2 | p8 |p9 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20|p21 |
p22

85

bcb85

Cuerda guia para angioplastia
coronaria, con punta recta
flexible e intermedia y rigida,
con recubrimiento hidrofilico de
0.014" de diametro y 175cm 6
180 6 182 a 300cm de longitud.
O cuerda guia hidrofilica de
0.018" 6 0.035" 6 0.038 "
longitud de 145 cm 6 150 6 260
cm. Con punta recta o curva.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl9 | p20 | p21 | p22

86

bcb86

Cuerdas guia para angioplastia
periférica, con punta recta
flexible, intermedia y rigida, con
recubrimiento hidrofilico de
0.014 a 0.018" de diametro y
opcionalmente de 175cm a
300cm de longitud.

p2|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

87

bcb87

Cuerdas guia recubierta de
politetrafluoretileno, para catéter
con punta "j", diametro 0.035",
super rigida de 260 cm de
longitud.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21|p22 |
p27 | p27-A

88

bcb88

Cuerdo guia alto soporte y extra
soporte .035" x 260.

p2|p3|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8]
p19 | p20 | p21 | p22 | p28 | p28-A

89

bcb89

Dispositivo oclusor auto
expandible para cierre de
orejuela auricular izquierda en
diversas medidas con sistema
de liberacién (o sistema de
suministro) auto expandible.

p§4p8|p12|p13lp14|p15|p17lp20|p21lp22lp28|
p28-A

p2 | p8 |pl2|pl3|pl7|p20|p21|p22




90

bcb90

Dispositivo oclusor de malla de
nitinol y/o tratamiento
ceramico(aleacion de niquel y
titanio de diversas medidas)
para cierre de conducto
arterioso permeable de diversos
tamafios con disco de
retencion, incluye sistema
liberador compatible con
dispositivo.

91

bcb9o1l

Dispositivo oclusor de malla de
nitinol, auto expandible y auto
centrante, reposicionable, con
marcas radiopacas proximal y
distal ademas otra centrada en
el eje largo del I6bulo distal.
Disefio oval y de doble I6bulo,
disco de retencion distal y
cuerpo central unidos y disco de
retencién proximal articulado.
Con sistema de liberacion.
Incluye cable y sistema de
liberacion. diferentes medidas.
Catéter Guia o camisa de
Mullins.

p2 | p3 | p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|p20 ]|
p21 | p22

92

bch92

Electrodo para marcapaso
temporal bipolar endocardico
con balén en la punta.

p2 | p8 | pl0|p20 | p21 | p22

93

bcb93

Endoprotesis para aneurisma
aorta toraco-abdominal con sus
accesorios para la colocacion.
Cuerpo fenestrado (o
susceptibe de ser fenestrado)
principal bi o trimodular y
contralateral en diversas
medidas, didmetros y
longitudes.

p2 | p8 |pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21 |p22

94

bch94

Endoprétesis para aneurisma
aorto abdominal con sus
accesorios para la colocacion.
Cuerpo principal bi o trimodular
y contralateral en diversas
medidas.

P8 p9 | pl0|pl2

95

bcb95

Endoprotesis para aneurisma
aorto toracica recubierta con
sus accesorios para la
colocacién. Diversas medidas.

p8 | p9 | p10 | pl2|pl13|pl4|pl5|pl7 |p20 |p21 | p22

96

bcb96

Filtro de vena cava femoral o
yugular recuperable o
permanente.

p2 | p8 | p9 | pl0|pl2|pl5 |p20 | p21|p22

97

bcb97

Guia extra rigida cubierta de
politetrafluoretileno de 0.035”,
de diametro y 260 cm de
longitud, punta "j".

p;gp7|DSIPgl910|P11|912|P13|pl5|P20|P21|
p

98

bcb98

Guia hidrofilica con nicleo de
nitinol . 0.035 x 150 a 260cm

p2 | p3 | p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|pl8]|
p19 | p20 | p21 | p22

99

bcb99

Guia hidrofilica con nicleo de
nitinol con cubierta de
poliuretano e hidrofilico De
diversas medidas.

P2 |p3|p8|pl2|pl6|pl7|pl8|pl9|p20|p21|p22

100

bcb100

Guia hidrofilica corta (150cm de
longitud, 0.035 a 0.038, Llevar
todas las medidas a eleccién
del neurointervensionista).

p2|p5|p10|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9|
p20 | p21 | p22

101

bcb101

Incluye el uso de 60.01.869
Dispositivo de aspiracion de
trombos mecanica o0 60.01.870
Dispositivo de trombolisis
ultrasonica (incluye sonda y
consola). A eleccién del médico
tratante, estan en bienes de
consumo complementario.

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

102

bcb102

Injerto iliaco contralateral o
endoprotesis de rama
contralateral endovascular

p23 | p23-A

103

bcb103

Introductor de catéter arterial o
venoso por técnica percutanea
12 Fr.

p8 | p9 | p10|pl2

104

bcb104

Introductor de catéter arterial o

p24 | p24-A

p24 | p24-A




venoso por técnica percutanea
18 Fr.

105

bcb105

Introductor de catéter arterial o
venoso por técnica percutanea,
longitud opcional entre 10 a 25
cm y calibre dentro del rango de
4 a 14Fr. Con guia vascular
0.021 a 0.035".

p8 | p9 | pl0|pll|pl3|pl4|pl5|pl7 |pl9 |p20|p22

106

bcb106

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional entre 5cm y
14cm calibre 4, 5, 6, 7 u 8fr .

pl2 | pl3|pl4 | pl5|pl6 | pl9 | p20 | p21 | p22

107

bcb107

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud 10 a 25 cm calibre. De
5a 12 Fr a elegir

p2 | p8 |pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21 |p22

108

bcbh108

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud 5cm opcional a 14cm
calibre. 4, 5, 6, 7 u 8fr.

pl|p2|p3|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|pl6
| p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

109

bcb109

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional de 10 6 11 0
16 6 25 cm calibre. Dentro del
rango de 4 a 14Fr.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3]|
pl4 | pl5|pl6 | pl7 | p19 | p20 | p21 | p22 | p24 | p24-A |
p25 | p25-A

110

bcb110

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional de 5 6 10 6 14
616 6 25cm calibre. 4,5, 6, 7 u
8fr. Con guia 0.018" a 0.038".

p2 | p3|p8|pl2|pl6|pl7|pl8|pl9|p20 |p21|p22

111

bcb111

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional de 5 6 10 6 16
6 25 cm calibre. 4,5,6,7 ,8y
10 Fr. Con guia 0.014" a 0.038".

p2 | p5 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9 |
p20 | p21 | p22

112

bcb112

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional entre 10 y 25
cm calibre. 4,5, 6, 7 u 8 fr.

p2 | p6 |p8 | p9 |pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|pl7 |
p19 | p20 | p21 | p22

113

bcb113

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional entre 10 y 25
cm y calibre dentro del rango de
4 a 14Fr.

pl|p2|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|
pl6 | pl7 | pl18 | pl9 | p20 | p21 | p22 | p23 | p23-A

114

bcb114

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional entre 10 y 25
cm y calibre dentro del rango de
4 a 14Fr. Con guia vascular
0.021 a 0.032".

P2 |p8|p9|pll|pl2|pl3|pl4|plS|p2l

115

bcb115

Introductor de catéter arterial
por técnica radial con
recubrimiento hidrofilico,
longitud opcional de 10 6 16 6
25 cm calibre. 4,5y 7 Fr. Con
guia vascular 0.021 a 0.032"con
recubrimiento opcional
hidrofilico,teflonado o
semihidrofilico.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|
p15 | pl6 | pl7 | pl9 | p20 | p21 | p22

116

bcb116

Introductor deflectable para
catéter de crio ablacion 12fr.

p26 | p26-A

117

bcb117

Introductor para biotomo. (
compatible al abordaje a
eleccion del intervencionista)

pl|p8|pl0|pl2|pl3|pl9|p20|p21|p22

118

bcb118

Introductores Arterial para
sistema TAVI de 10 a 30.5cmy
calibre desde 10 a 22 fr. O
INTRODUCTORES PARA
SISTEMA TAVI COMPATIBLES
CON EL SISTEMA
OFERTADO.

p2 | p8 | pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21 |p22

119

bcb119

Introductores de catéter arterial
longitud 10, 16 y 25 cm calibre.
5 a 16fr. Llevar todas las
medidas

p28 | p28-A

120

bcb120

Introductores de catéter arterial
0 venoso. Por técnica
percutanea, longitud 11cm
opcional a 14cm calibre. 6, 7,

p26 | p26-A




8,12.14Fr.

121

bcb121

Introductores de catéter arterial
por técnica femoral, longitud
opcional de 10 6 16 6 25 cm
calibre. 5a 8 Fr. Con guia
vascular 0.021 a 0.038"

122

bcb122

Introductores de catéter arterial
por técnica radial con
recubrimiento hidrofilico,
longitud. 7 a 11 cm calibre. 4, 5,
6 . Con guia vascular con
recubrimiento hidrofilico, 0.018
a0.025

p1l|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]
pl13 | pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

123

bcb123

Introductores. Insertor guia para
angioplastia coronaria, diametro
0.014" a 0.038" con longitud de
7 a 9.4 cm, desechable. (
puede ir incluido en un KIT)

pl|p2|p3|p4|pS5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|
pl5 | pl6 | pl7 | pl9 | p20 | p21 | p22 | p27 | p27-A

124

bch124

Introductores. Insertor guia para
angioplastia coronaria, diametro
0.014" a 0.038" con longitud de
8,7 a 9.4 cm, desechable. (
puede ir incluido en un KIT)

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

125

bch125

Jeringa con Manémetro
insuflador de plastico, con
capacidad de presiones de 1
hasta 30atm. Y 20 o 26 cc.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20|p21|p22

126

bcb126

Jeringa con seguro para
aspiracion, capacidad 60 cc o
Catetér de aspiracion
neurovascular.

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21|p22

127

bch127

Jeringas de plastico para
insuflar el globo del catéter de
dilatacién de arterias coronarias
para mantener y medir la
presién, con capacidad de 20 a
30 cc.

p8 | p9 | pl2|pl4 | pl7 | p22

128

bcb128

Juego de parches compatible
con sistema de mapeo.

p2 | p3 | p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|pl8]|
p19 | p20 | p21 | p22 | p28 | p28-A

129

bcb129

Kit de catéter, Incluye catéter
balén sobre la guia, catéter
balon tipo Inoue, catéter
angiogréfico, dilatador de 12Fr
a 14Fr., Guia de .035" x 210
cm., jeringa de 20 cc. o Kit de
sistema de dilatacion de valvula
mitral de doble balon con
dilatador y accesorios

p25 | p25-A

130

bcb130

Kit de implante de clip mitral
que incluye sistema de
liberacion, dispositivo clip (1 a
3) . O "Sistema Mitral con clip
NT" o "sistema para la
reduccién de la insuficiencia
mitral a travez de una via
percutanea":

p2 | pl0|p21

131

bcb131

Kit de montaje y dispositivo de
entrega de valvula aortica de 20
621 6 23 a 34 mm incluye:
"vélvula, sistema de montaje, y
sistema de liberacion" 6
"sistema de liberacién con
véalvula premontada” ¢ "sistema
de liberacién con balén"

p24 | p24-A

132

bcb132

Kit de montaje y dispositivo de
entrega de valvula pulmonar
incluye: valvula, sistema de
montaje, y sistema de
liberacién. O Kit de valvula
pulmonar incluye: valvula con
sistema de liberacidn.

p2 | p8 | pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p20 |p21 |p22

133

bcb133

Llaves hemostéticas en "Y".

p28 | p28-A

134

bcb134

Manifold angiogréfico de 3 vias.

p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p22

135

bcb135

Micro catéteres convencionales
preformados 2.7 6 2.8 Fr. O
Micro catéteres convencionales

p26 | p26-A

p2|p8|p9|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|p21 |p22




preformados 0.027".

136

bcbh136

Micro guia de 0.014", longitud
de 150 6 200 6 250 6 300 cm
con recubrimiento hidrofilico.

137

bcb137

Microcatéteres neurovascular
para embolizacién con coils con
doble marca distal

p2 | p8 |p9 |pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|pl8]|
p19 | p21 | p22

138

bcb138

Microcatéteres periféricos para
embolizacion con coils con una
y doble marca distal

p8|p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl7|pl8|pl9|
p21 | p22

139

bcbh139

Microguias 0.007" 6 0.008" a
0.014"llevar medidas
intermedias, cortas de 150 cm.

p8|p9|pl0|pll|pl2|pl8

140

bcb140

Microguias 0.014" cortas o
Microguias 0.014" intercambio
de 150 6 205 6 300 cm a
eleccion del
neurointervensionista.

141

bcb141

Parche de dispersion de
radiofrecuencia.

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|pl8 |
p19 | p20 | p22

P2 | p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20|p21|p22

142

bcb142

Prétesis endovascular, de
Acero Inoxidable o Cromo
Cobalto o Cromo Platino. De
disefio Tubular, Modular y/o
Sinusoidal continuo. En
medidas que van de 2.25mm
hasta 5mm de diametro y de
8mm hasta 34mm de longitud.
Con indicacién coronaria o
prétesis endovascular, de Acero
Inoxidable o Cromo Cobalto o
Cromo Platino. De disefio
Tubular, Modular y/o Sinusoidal
continuo. En medidas que van
de 2.25mm hasta 5mm de
didmetro y de 8mm hasta 34mm
de longitud. Con indicacion
coronaria

p2 | p3|p8|pl2|pl6 | pl7|pl8|pl9|p20 |p21|p22

143

bcb143

Rotador de cuerda guia para
angioplastia coronaria de 0.014"
a 0.038" de diametro.
Desechable. ( puede ir incluido
en un KIT)

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2]|
pl13|pl4 | pl5|pl6 | pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21|p22

144

bcb144

Set de dilatadores graduados
6Fr a 14 Fr, presentar medidas
intermedias a eleccion del
intervencionista.

Pl |p8|p9|pll|pl4|pl7|pld

145

bcb145

Sistema coaxial tipo NEEF,
para guia 0.021" a 0.038"

Pl |p8|p9|pll|pl4|pl7|pld

146

bcb146

Sistema de fijacion.

pl|p8|p9|pll|pld|pl7|pl9

147

bcb147

Sistema de liberacion con clip
de cromo cobalto cubierta de
poliéster sujetador y brazos
para agarre y aproximacion de
valvas.

p24 | p24-A

148

bcb148

Sistema liberador para oclusor
de CIA. Calibre 7 a 12 Fr.
Longitud 60 a 80 cm. Incluye
cable, camisa y cargador mas
Oclusor de malla de nitinol, con
cubierta interna de poliéster.
Medidas 4mm a 40mm e
intermedias com patible con
dispositivo ofertado, incluye:
sistema liberador y balén de
medicion de baja presion a
eleccion del Intervencionista por
tipo de lesién O

149

bcb149

Sistema liberador para oclusor.
Incluye cable, camisa y
cargador. 4 a 9Fr. Mas Oclusor
de malla de nitinol para
foramen oval permeable, con
cubierta interna de poliéster.
Medidas 18 mm A 35mm e
intermedias a eleccion del
Intervencionista por tipo de

p2|p3|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

p2 | p3 | p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8]|
p19 | p20 | p21 | p22




lesion .

150

bcb150

Sistema liberador para oclusor.
Incluye cable, camisa y
cargador. 4 a 9Fr. mas Oclusor
de Comunicacién Inter-
Ventricular, de malla de nitinol,
y/o tratamiento ceramico, con
cubierta interna de poliéster.
Medidas 4 mm a 24mm e
incluye: sistema liberador a
eleccion del Intervencionista por
tipo de lesion a eleccién del
Intervencionista por tipo de
lesién O

151

bcb151

Sistema o dispositivo de
liberacién de coils o espirales
desprendibles de platino.

152

bcb152

Sistemas oclusores para el
cierre percutaneo de defectos
septales de aleacion de niquel y
titanio, y/o con tratamiento
ceramico, con discos de
retencion proximal y distal al
defecto con cubierta interna de
poliéster. Compatible con
sistema de liberacion de 7 a
14fr. Diametros de diversos
didmetros incluye: sistema
liberador y balén de medicién
de baja presion a eleccion del
Intervencionista por tipo de
lesién O

153

bcb153

Stent retraible para
trombectomia mecéanica
cerebral

154

bch154

Stents periféricos ,montado o
desmontado. Para expandir
entre 8y 12 mmy 14 a 25mm
de diametro y longitud entre 36
640 a 50 mm.

p2 | p3 | p8 |pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7|pl8]|
p19 | p20 | p21 | p22

p8 | p9 | pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p22

p2|p3|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

p8 | p9 | pl2|pl4 | pl7 | p22

p2|p3|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl6|pl8|pl9|p20 |
p21 | p22

IMSS

Propuesta Técnica
del Licitante

IMSS

No.

Clvsi

Bien de Consumo
Complementario (BCC)

60.01.801

Accesorios para cierre de
defectos septales. Sistemas
para liberacion de oclusores
septales o de conducto
arterioso.

60.01.802

Adicional de extension iliaca
para endoprétesis.

60.01.803

Aguja para puncién transeptal
por radiofrecuencia.

60.01.806

Balén coronario con
medicamento (paclitaxel o
sirolimus) diversas medidas de
2.0 a 4.0 mm de didametro y
longitudes desde 10 mm a 30 6
40 mm de longitud o BALON
CORONARIO CON
MEDICAMENTO PACLITAXEL
DE 2.0 A 4.0 MM DE
DIAMETRO Y LONGITUDES
DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y
150 MM.

60.01.807

Balén coronario con
aterotomos. Indicado para
reestenosis o lesiones
calcificadas. Diametros de 2.00
a 4.00 Longitudes de 6, 10 y 15
mm.

¢Requiere
Registro Sanitario?

Registro Sanitario
¢SI/NO ?

PARTIDA(S) donde se requiere el BCC
(con base al Anexo T1)

p48 | p48-A

pl|p2|p7|p8|p9|pl0]|pl2|pl3|pld|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

p29 | p29-A

pl|p2|p3|p5|p6|p7|p8|pl2|pl3|pld|pl5|pl6]|
pl7 | p20 | p21 | p22

pl|p2|p3|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5]|
p16 | p17 | p19 | p20 | p21 | p22




60.01.808

Balén de contra pulsacion de
30, 40 0 50 cc.

SI

pl|p2|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7 |
p19 | p20 | p21 | p22

60.01.809

Estructura metdlica circundante
o con lineas de protuberancias.
Indicado para reestenosis o
lesiones no dilatables .
Diametro de 2.00 a 3.50.
Longitudes de6u8a 156
16mm o de 10 a 20 mm.

SI

p46 | p46-A

60.01.810

Balén neurolégico para
remodeling o prueba de
oclusién intracraneal.

Sl

pl|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9]|
p20 | p22

60.01.811

Balén de doble lumen para
remodeling con lumen
independiente para la guia para
neuro intervencionismo de
diversas medidas.

SI

pl|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9]|
p20 | p22

10

60.01.814

Balén periférico infra popliteo
compatible con cuerda guia
0.014", longitud de hasta 220
mm, diferentes diametros o
balon periferico infrapopileno
compatible con cuerda guia
0.014".

SI

pl|p6|p8|p9|p10|pl2|pl3|pld|pl5|pl6 |pl7
p19 | p20 | p21 | p22

11

60.01.815

Balon periférico pediatrico
diferentes medidas.

SI

pl|pl0|pl2|pl4|pl7|pl8|pl9 |p20|p2l|p22

12

60.01.816

Balones de angioplastia
coronaria de alta presién No
complaciente.

SI

pl|p2|p3|p4|p5|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5 |
pl16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

13

60.01.817

Balones periféricos en diversos
didmetros y longitud es (2 6 2.5
mm a 10mm de diametroy 2 6
3 6 18 cm de longitud) de bajo
perfil para introductores 4 a 9 fr.
O balones semi complacientes.
Con sistema 0.014 0 0.018 de
1.5 mm a 4mm de diametro y
de 40 a 220 mm de longitud.

SI

pl|p2|p6|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

14

60.01.818

Banda de compresion radial.

NO

NO APLICA

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3 |
pl4 | pl5|pl6 | pl7 | p18 | p20 | p21 | p22

15

60.01.819

Bolsa estéril para tubo de
fluoroscopio.

NO

NO APLICA

pl|p2|p3|p5|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

16

60.01.820

Cables conectores de
electrofisiologia (de alta
densidad en un solo catéter).

NO

NO APLICA

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5 |pl9|p20|p21 |p22

17

60.01.821

Cables conectores para catéter
de electrofisiologia.

NO

NO APLICA

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5 |pl9|p20|p21 |p22

18

60.01.822

Camisas transeptales diversas
curvas de 6 a 8.5 Fr. Diversas
longitudes

SI

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9]|
p20 | p21 | p22

19

60.01.823

Catéter balén periférico no
complaciente o alta presion de
1.5 mm a 4 u 8 mm de didmetro
para guia 0.014"presentar
medidas intermedias y de 20 a
200 mm o 220mm de longitud.
Uso: angioplastia percutanea
transluminar de vasos
periféricos infrapopliteos.

Sl

pl|p2|p3|p6|p7|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5 |
p16 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

20

60.01.824

Catéter balén periférico no
complaciente o alta presion de
3mm a 12 mm de didmetro para
guia 0.035"presentar medidas
intermedias y de 20 a 80 6 100
6120 6 200 mm 0 220mm de
longitud.uso: angioplastia
percutanea transluminar de
vasos periféricos femorales o
CATETER BALON
PERIFERICO NO
COMPLACIENTEDE 3,4,5,
6,7,8,910Y 12MM DE
DIAMETRO Y DE 20 A 200 MM
DE LONGITUD.

SI

pl|p2|p6|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

21

60.01.825

Catéter con lazo y/o canastilla
de diversas medidas para
extraccién de cuerpo extrafio.

SI

pl|p2|p3|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22




22

60.01.826

Catéter de ablacion 7fr punta de
8 mm curvas pequefia a
grande. O Catéter de ablacion
7fr punta de 4 a 8 mm curvas
pequefia a grande.

23

60.01.827

Catéter de ablacién 7 a 8 fr
punta irrigada curva pequefia a
grande.

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl7|pl9|p20|p21|
p22

24

60.01.828

Catéter de ablacion irrigada
convencional.

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl7|pl9|p20|p21 |
p22

25

60.01.832

Catéter de mapeo de alta
densidad, compatible el
navegador ofertado y con cable
conector respectivo.

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl7|pl9|p20|p21|
p22

26

60.01.833

Catéter de perfusion distal con
4 marcas radiopacas.

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20 |p22

27

60.01.835

Catéter diagndstico para la
curva pigtail o multi propésito o
catéter para angiografia y
arteriografia por técnica
percutanea. De
politetrafluoretileno, alto flujo
recto a 145 grados. Tipo:
Pigtail. Longitud 110 cm calibre
6 fr.

p30 | p30-A

28

60.01.836

Catéter guia teflonado 6
semihidrofilico 6 hidrofilico 5 6 6
67u8fr

pl|p2|p3|p4|p6|p7|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

29

60.01.837

Catéter guia multiproposito 5, 6,
7y8Fr.

pl|p2|p4|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|
pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

30

60.01.838

Catéter guia renal.

pl|p2|p3|p5|p6|p7|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

31

60.01.839

Catéter para adquisicion de
imagenes en OCT.
Intravascular 6 Catéter de
Ultrasonido Intracoronario de
tipo mecanica rotatoria de 60
Mhz, de alta definicién

pl|p2|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|
pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

32

60.01.840

Catéter para dilatacion de
arteria coronaria, con globo de
alta presion, de 1.20 a 4.0 mm
de diametro por 8 a 30 mm de
longitud, 130 a 150 cm de largo,
con sistema montado en guia
"over the wire".

pl|p2|p4|p7|p8|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl7
| p19 | p20 | p21 | p22

33

60.01.841

Catéter para seno coronario de
5a7Fr.

pl|p2|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6 |
p19 | p20 | p21 | p22

34

60.01.842

Catéter para septostomia
auricular con navaja de 1 a 2
cmy longitud de 68 a 110 cm,
calibre 5 a 6Fr. O Cateter para
septostomia con globo no
complaciente, con punta
angulada desechable en 5y 6
fr, o 060.167.4575 Para
septostomia auricular, con
navaja de 1 cm
desechable.Longitud:
Calibre:110 cm. 5 Fr.Pieza. 6
Z-59.5mm x 0.9cm x 50cm ( 5
fr) y Catéter Z-5 13.5mm x
1.35cm x 50cm (6 fr)

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20 |p21|p22

35

60.01.845

Catéter para ultrasonido
intracoronario.

pl|p2|p7|p8|pl2|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9 |p20 |
p21 | p22

36

60.01.846

Catéter para ultrasonido
Intravascular periférico. NO EN
PEDIATRICOS

pl|p2|p4|p5|p7|p8|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6 |
pl7 | p20 | p21 | p22

37

60.01.847

Catéter tipo Berman para
angiografia de 4y 5 fr.

p31 | p31-A

38

60.01.848

Catéteres diagnostico
convencional distintos de 4 a 8
Fr. Y hasta 110 cms. de
longitud.

pl|p2|p6|p8|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

39

60.01.849

Catéteres diagnosticos para
electrofisiologia tetra polar de 5
a6 fr

pl|p2|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4d|pl5|pl6 |pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

40

60.01.850

Catéteres diagnosticos para

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl9|p20|p21 |p22

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20 |p21|p22




electrofisiologia decapolar en 5
6 7fr. (seno coronario).

41

60.01.851

Catéteres diagndsticos para
electrofisiologia, duodecapolar
en 5 a 7fr.

Sl

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl9|p20|p21 |p22

42

60.01.856

Coils diversas morfologias y
medidas sistema liberacion
controlada o reposicionable
0.018" a 0.035" con fibra
sintética y retréctil.

SI

pl|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3]|pl4|pl5 |pl6 |
pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

43

60.01.857

Coils o espirales de liberacion
no controlada o "empujable” de
diversa variedad de forma,
tamafio, grosor y tipo.

SI

pl|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3]|pl4|pl5 |pl6 |
pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

44

60.01.858

Coils neurovasculares diversas
morfologias, sistema 0.010” 6
0.0108" 6 0.0115" 6 0.0125" 6
0.0135" 6 0.0145" 6 0.020" 0
coilis con diametro externo de
0.0145 toda vez que lo
solicitados de 0.020

Sl

p1l|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7]|
p18 | p19 | p20 | p21 | p22

45

60.01.859

Colchon térmico para paciente
neonato, lactante y pediatrico.
(No requiere referenciacion).

NO

NO APLICA

pl|p2|pl2|pl13|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9|p20|p21|
p22

46

60.01.861

Consumibles para
electrocoagulacion: electrodo
neutro con dos &reas de
contacto y lapiz de
electrocirugia o electrodo neutro
de dos areas y un lapiz de
electrociruguia con 2 botones.

SI

pl|p2|p8|pl0|pl2]|pl4|pl5|pl6|pl9|p20 |p22

47

60.01.862

Controlador manual estéril para
sistema de inyeccién de
solucioén salina y medio de
contraste con flujo variable.

SI

pl|p2|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3]|pl4|pl5|pl6 |
p18|pl9 | p20 | p21 | p22

48

60.01.863

Cuerda guia 0.018 6 0.014"
punta recta con alto gramaje.

SI

pl|p2|p4|p5]|p6|p7|p8|p9|pl0]|pl2|pl3|pl4|
pl15 | p16 | p17 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

49

60.01.864

Cuerda guia especial para
implante de valvula aortica de
alto soporte de diametro de
0.035" y longitud opcional de
260cm 6 275 6 300 cm, la cual
previene la perforacion del
ventriculo.

SI

pl|p2|p4|p5|p6|p7]|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|
p16 | p17 | p19 | p20 | p21 | p22

50

60.01.865

Cuerda guia con recubrimiento
de politetrafluoretileno, con
punta en "J" de 3 mm en la
curva,0.035"longitud opcional
de 150, 260 6 300 cm. Estéril y
desechable.

SI

pl|p2|p4|p5]|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|
pl15 | p16 | p17 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

51

60.01.867

Cuerda o guia vascular de
0.018" con alma de nitinol,
punta suave y longitud opcional
de 60cm 6 110 6 150 6 200 6
260 6 300 cm.

Sl

pl|p2|p4|p6|p8|p9|pl0|pl2|pl3]|pl4|pl5|pl6 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

52

60.01.868

Cuerdas guia para angioplastia
coronaria, con punta recta
flexible, rigida alto gramaje 6 a
14 gramos de 0.014" de
diametro 6 punta cénicade 1 a
6 gramos y 180cm o 190cm de
longitud 0 CUERDAS GUIA
PARA ANGIOPLASTIA
CORONARIA, CON PUNTA
RECTA FLEXIBLE, EXTRA
RIGIDA DE 0.014" DE
DIAMETRO Y 182 CM DE
LONGITUD

Sl

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5|pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

53

60.01.869

Dispositivo de trombectomia
periférica farmaco e
hidromecanica (reolitica) con
aspiracion .

Sl

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3]|
pl4 | pl5|pl6 | pl7 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

54

60.01.870

Dispositivo de trombolisis
ultrasénica periférica(incluye
sonda y consola), o balon
periférico para litotrisia
ultrasoénica, incluye el uso de la
consola.

SI

p32 | p32-A




Dispositivo hemostatico para
cierre vascular a base de
colageno o acido poliglicolico o
cierre vascular con vaina

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|

55| 60.01.871 introductora femoral incluida, un & p15 | pl6 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22
obturador, un predilatador,
alambre guia y un sistema (SIS)
para el cierrre de 7fr.
Dispositivo oclusor vascular de
aleacion de niquel y titanio para
56 | 60.01.872 | oclusién vascular de diversos Sl p33 | p33-A
tipos y medidas, incluye el
sistema liberador.
Dispositivo para cierre vascular
a base de suturas pre montadas
57 | 60.01.873 | de monofilamento de Sl p34 | p34-A
polipropileno para cerrar
calibres 5, 6, 7 y 8 fr.
Diversor de flujo para
5| 6001674 | dhersos tamanios en calire 5 sl PL1p8|p9[pl0|pll|pl2|pl3[p15|pl6|pi8|pl9|
longitudes a eleccion del P20 | p22
neurointervensionista.
Ecorealsador.o eco contraste;
substancia que se inyecta
59| 60.01.875 durante una'ecocardiograﬁa sl pl|p2|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6|pl9|p20 |
realza la calidad de las p22
imagenes obtenidas con la
ecografia.
Electrodo marcapaso con globo pl|p2|p6|p7|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6 |pl7|
60 | 60.01.876 | jigpa, 2l pi8 | pi9 | p20 | p21 | p22
61| 60.01.877 Electrodo para marcapaso S| pl|p2|p5|p6|p7]|p8|pl0]|pl2|pl3|pld|pl5|plb6 |
T temporal bipolar. p17 | p18 ]| pl9 | p20 | p22
Endoproétesis para aneurisma
62 | 60.01.878 aorto toracica con sus sl pl|p2|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6|pl8
o accesorios para la colocacion. | p19 | p20 | p21 | p22
Diversas medidas.
Endoproétesis toracica segmento
63| 60.01.879 diversa}§ medidas (para S| pl|p2|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6|pl8 |
extension en caso de p19 | p20 | p21 | p22
requerirse) sin accesorios.
Extension coaxial de catéter
guia coronario de rapido
intercambio de 5,5.5,6,7y
8Fr 6 de 6 a 8 Fr o cateter guia
64 | 60.01.881 intermedio de 0.057" o S| pl|p2|p5|p6|p7]|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|plb6 |
o EXTENSION COAXIAL DE pl7 | p19 | p20 | p22
RAPIDO INTERCAMBIO DE
CATETER GUIA CORONARIO
DE 6FR, LONGITUD
PROXIMAL DE 120 CM
65| 60.01.883 | oxtonsion de presion de 150 s PL|p2 PG| p8 |p12 | pL3| pld |plS | pl6 | pis | p20|
p22
25cm.
Extension, "Cuff o Manguito,
que funciona como extension pl|p2|p7|p8|p9|pl2|pl3|pl4d|pl5|pl6|pl9|p20
66| 60.01.884 proximal de endoprotesis &l | p21 | p22
aortica, toracica y abdominal”
Extractor de trombos pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|
67 | 60.01.885 intracoronario. Sl p16 | p17 | p19 | p20 | p21 | p22
68 | 60.01.886 gﬁf;?ggrénsag lljzarﬂad gé;odn;bos S| pig p72|0pg |2p19 | p2120 |p12|p13|pl4|pl5|pl6|pl8 |
150cm de longitud. P19 [p20|p2l|p
Sistema de proteccion distal
69 | 60.01.887 (tipo filt_ro 3—? mm)_o Si_stema de S| pl|p2|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|plb6 |
o proteccion distal (tipo filtro 3.5 pl7 | p19 | p20 | p21 | p22
mm).
Frasco con embolizante
adhesivo N-butil cianoacrilato
70 | 60.01.889 | uso endovascular o FRASCO sl p18| leg’g |2polo '2"111 '2!’212 |P13[p14[p15 | pl6|p17]
EMBOLIZANTE ADHESIVO N- P18|p19|p20|p2L1p
BUTIL-2 CIANOACRILATO.
71| 60.01.890 Frasco de embolizante graso a S| pl|p2|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl5|pl6|pl7
T base de Lipiodol. | p18 | p19 | p20 | p21 | p22
Frasco de microparticulas
72| 60.01.891 embolizantes viales de S| pl|p2|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6|pl7|

diferentes calibres en micras
(200 a 1000micras)de alcohol

p18 | pl9 | p20 | p21 | p22




polivinilico.

73

60.01.893

Guia de alto soporte.

74

60.01.894

Guia de presion. Floppy de .014
por 185 0 190cm de longitud o
micro catéter con punta de
Medicion de la Reserva de Flujo
coronario Fraccional o guia
floppy de 0.014" por 182 cm de
longitud

pl|p2|p4|p5|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5]|
pl6 | p18 | p19 | p20 | p22

75

60.01.895

Guia de puncion transeptal por
radiofrecuencia o Aguja de
puncién transeptal de 18 G
diferentes longitudes

pl|p2|p4|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5]|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

76

60.01.896

Hidrocoil o coil bioactivo 6 con
PGLA, con sistema liberador de
diversas medidas.

p35 | p35-A

7

60.01.897

Introductor 18 fr.

p47 | pA7-A

78

60.01.898

Introductor de catéter arterial o
venoso con alma metélica. Por
técnica percutanea, longitud 25
a 45cm calibre. 5,6,7y 8 fr o
INTRODUCTOR DE CATETER
ARTERIAL O VENOSO
LONGITUD DE 25 CM,
CALIBRE5,6 O7FR

pl|p2|p6 |p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|plo
| p20 | p21 | p22

79

60.01.899

Introductor de catéter arterial o
venoso femoral, por técnica
percutanea pediatrico, 4, 5y 6
French, longitud 5cm opcional a
14 cms.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|plo|pl2]|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

80

60.01.900

Introductor de catéter arterial o
venoso femoral, por técnica
percutanea, 4, 5, 6, 7, 8 French,
longitud opcional de 10 6 16 6
25 cms. Con guia vascular
0.021 a 0.032"

pl|p2|p4|p6|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

81

60.01.901

Introductores de catéter arterial
por técnica radial con
recubrimiento opcional
hidrofilico, teflonado o
semihidrofilico, longitud
opcional de 76106116 16 0
25cm calibre. 4,5, 6 . Con guia
vascular con recubrimiento
opcional hidrofilico, teflonado 6
semihidrofilico, 0.018 a 0.025.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

82

60.01.902

Introductor Guia Largo para
acceso femoral y distal arterial
de 90 0100 cms. 7 u 8 Fr.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p21 | p22

83

60.01.903

Introductor largo deflectable 8 y
8.5 fr. interno, diversas curvas,
63 a7lcm.

pl|p2|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |
pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

84

60.01.906

Introductor pediétrico 4 y 5 fr.

pl|p2|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl5|pl6|pl7|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

85

60.01.907

Introductor de catéter arterial o
venoso. Por técnica percutanea,
longitud opcional de 10 6 11 o
16 6 25 cm calibre. Dentro del
rango de 4 a 14Fr.

pl|p2|p6|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|pl8|
p19 | p20 | p21 | p22

86

60.01.908

Jeringa para angiocardiografia,
de 100 a 150 ml de capacidad o
Jeringa para angiocardiografia,
de 150 ml de capacidad

pl|p2|p4|p6|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6 |
pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

87

60.01.909

Jeringa para sistema de
inyeccion de medio de contraste
por flujo variable.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5]|
p16 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

88

60.01.910

Jeringas de plastico para
insuflar el globo del catéter de
dilatacion de arterias coronarias
para mantener y medir la
presion.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|
pl4 | p15 | p16 | p18| pl9 | p20 | p22

89

60.01.911

Kit de Catéter Swan Ganz
incluye: introductor y catéter
para medicion de presion por
termo dilucién.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|
pl4 | pl5|pl6 | p18 | p20 | p21 | p22

pl|p2|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3]|pl4|pl5|pl6 |
p19 | p20 | p21




90

60.01.912

Kit de pericardiocentésis.
Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1
aguja de 25 G., 1 jeringa de 12
mm., 1 jeringade 20 cc., 1
jeringa de 60 cc, 1 bisturiy 1
aguja de 3-0 curva con sutura.
(puede variar segun tecnologia
de cada fabricante siempre que
tengan la misma funcionalidad y
sean compatibles sus
elementos).

Sl

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl3|pl4|pl5|pl6]|
pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

91

60.01.913

Kit para administracion de
solucioén salina y medio de
contraste por flujo variable:
Incluye 1 Manifold, tubo de
solucion salina y una jeringa de
mano, 6 Kit con jeringa de 150
ml, tubo de solucién salina 'y
contraste.

Sl

pl|p2|p4|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3]|pl4|pl5|plb |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

92

60.01.915

Liquido embolico a base de
alcohol etilvinilico evoh como
polimero embolizante,
dimetilsulféxido (dmso) como
solvente con tantalio o yodo.

SI

pl|p2|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6 |pl7 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

93

60.01.917

Manguera para irrigacion para
catéter de ablacion.

SI

pl|p2|p7|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl9|p20|p2l|
p22

94

60.01.918

Manifold angiogréfico de tres
vias.

SI

pl|p2|p5|p6|p7|p8|pl0]|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|
p19 | p20 | p22

95

60.01.920

Mantas para calentamiento pre,
per y trans operatorio
(diferentes disefios y tamafios o
de acceso multiple). (No
requieren referenciacion).

NO

NO APLICA

pl|p2|p4|p9|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8 |pl9 |
p20 | p21 | p22

96

60.01.921

Medio de contraste
hidrosolubles no iénico en
concentracion de 300 a 370
mg/ml, ioversol, iopamidol,
iohexol, iopromida, lobitridol.
Frasco con 100 ml o i6nico de
baja osmolaridad, ioxaglato de
sodio y meglumina,
concentraciéon 320mg/ml,
presentacién 100ml.

SI

pl|p2|p4|p5]|p6|p7|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl4|
pl15 | pl6 | pl17 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

97

60.01.922

Micro catéter con cuerpo
enmallado de acero inoxidable
de punta desprendible.

SI

pl|p2|p4|p7|p8|p9|pl0]|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|
pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

98

60.01.923

Micro catéter coronario para
oclusiones crénicas.

Sl

pl|p2|p4|p5|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|
pl7 | p18 | p20 | p21 | p22

99

60.01.924

Micro catéteres convencionales
preformados 2.7 6 2.8 Fr.

SI

pl|p4|p7|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

100

60.01.925

Microcatéter coronario para
oclusiones totales crénicas y
angioplastia compleja con
recubrimientro hidrofilico de alta
duracién, longitud de 130 a
150cm, con capacidad de
torgue y punta cénica.

SI

pl|p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|
pl15 | p16 | p17 | p19 | p21 | p22

101

60.01.926

Microcatéteres de infusion para
espirales (coils) para
embolizacion endovascular
intracraneal, de 0.0107/.020”
(0.038 mm), con cuerpo
enmallado, didmetro interno de
0.0147/.018” (0.035 mm),
recubrimiento hidrofilico o
Microcateter de infusion para
espirales ( coils) para
embolizacién intracraneal, con
recubrimiento hidrofilico punta
recta, longitud de la punta de
3.0 cm y longitud total de 165
cm, diametro interno de 0.013"
con cuerpo enmallado.

Sl

pl|p2|p7|p8]|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

102

60.01.927

Microcatéteres flujo
dependiente de 1.2 Fr, 1.5 Fr,
1.8 Fr, 2.1Fr. , compatibles con
dimetilsulféxido (DMSO) con o
sin punta distal desprendible.

SI

pl|p2|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8 |
p19 | p20 | p21 | p22




103

60.01.930

Microcatéteres para infusion de
liquido embolizante compatibles
con dimetil sulfoxido (DMSO)
de 0.010 0 0.014 0 0.018 con
punta preformada: recta o en 45
grados o en 90 grados.

pl|p2|p7|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

104

60.01.931

Micro guia de 0.014", longitudes
de 150 6 180 6 182 6 300 cm
con recubrimiento hidrofilico
diferentes caracteristicas de
navegabilidad y diferentes
puntas.

105

60.01.933

Microguias 0.007" 6 0.008" a
0.014"llevar medidas
intermedias, cortas de 150 cm
o microguia hidrofolica de 0.007
0 0.008" por 150 0 200 cm de
longitud total.

pl|p2|p7|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p22

FlIDZ|p7|pBI99|plOI012|p13lp15|p16|p18|p19
p20

106

60.01.934

Micro guias hidrofilicas,
didmetro 0.008" longitud 150 a
300 cms. diferentes
caracteristicas de navegabilidad
y diferentes puntas.

pl|p2|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl5|pl6|pl8|pl9 |
p20 | p22

107

60.01.935

Micro guias hidrofilicas,
didametro 0.010" longitud 150 a
300 cms. diferentes
caracteristicas de navegabilidad
y diferentes puntas o
Microguias hidrofilicas,
didmetro 0.010" longitud 150 O
200 cms diferentes
caracteristicas de navegabilidad
y diferentes puntas o
MICROGUIA HIDROFILICA DE
0.016 " POR 200 CM DE
LONGITUD TOTAL

pl|p2|p7|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p22

108

60.01.938

Micro guias hidrofilicas,
didametro 0.018" longitud 150 a
300 cms. diferentes
caracteristicas de navegabilidad
y diferentes puntas o
MICROGUIA HIDROFILICA DE
0.016 " POR 200 CM DE
LONGITUD TOTAL

pl|p2|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |pl8|
p19 | p20 | p21

109

60.01.941

Paquete universal de ropa.

pl|p2|p5|p6|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl5|pl6 |
p18 | p19 | p20 | p22

110

60.01.942

Parche hemostatico con
trombina y antibacteriano.

p36 | p36-A

111

60.01.943

Pig tail centimetrado 5 Fr.

pl|p2|p4|p6|p7|p8|p9d|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|
pl5 | pl6 | pl7 | pl8 | pl9 | p20 | p22

112

60.01.944

Prétesis endovascular coronaria
(stent medicado) con:
revestimiento de everolimus en
platino cromo, zotarolimus en
cromo cobalto, everolimus en
cromo cobalto. Cada una de las
plataformas en diversas
medidas o protesis
endovascular coronaria de
platino cromo (stent medicado)
con liberacion de everolimus,
medidas de 38mm de longitud
por 4.00 mm de diametro o
PROTESIS ENDOVASCULAR
CORONARIA DE PLATINO
CROMO (STENT MEDICADO)
CON LIBERACION DE
EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8
A 38 MM DE LONGITUD POR
2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|
p16 | p17 | p20 | p22

113

60.01.945

Prétesis endovascular coronaria
(stent medicado) con:
revestimiento de everolimus en
platino cromo polimero
bioabsorbible. O Prétesis
endovascular coronaria (stent
medicado) con revestimiento de
everolimus o sirolimus, en
platino-cromo o en cobalto-

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pld|pl5]|
p16 | p20 | p21 | p22




cromo, con polimero
bioabsorbible

114

60.01.946

Prétesis endovascular dedicado
a bifurcacién de diversas
aleaciones y liberador de
medicamento (Paclitaxel o
sirulimus) auto expandibles o
liberacién con balén o prétesis
endovascular dedicado a
bifurcacion de diversas
aleaciones y liberador de
medicamento (biolimus)
autoexpandibles o liberacion
con balén.

115

60.01.947

Prétesis vascular intracraneal o
Microstent para aneurisma
vascular de diversos diametros
y longitudes a eleccién del
neurointervencionista.

p37 | p37-A

116

60.01.948

Rotador de cuerda guia para
angioplastia coronaria de 0.014"
de diametro. Tipo: pin-vice.
Desechable o KIT DE
VALVULA EN "Y" QUE
INCLUYE, VALVULA, ROTOR
E INSERTOR,

pl|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9 |
p20 | p22

117

60.01.949

Set de micro puncion.

pl|p2|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

118

60.01.950

Sistema liberador para coils, o
Sistema liberador para coils
fibrados de liberacion
controlada (o reposicionables) o
sistema de coil empujable de
0.018" diametro maximo de
6mm y longitud del coil de 6.5
mm.

pl|p2|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |
p18 | p19 | p20 | p21 | p22

119

60.01.951

Sistema de aspiracion de
trombo con bomba eléctrica de
vacio para procedimientos
periféricos. (el proveedor
debera suministrar la bomba
eléctrica de vacio).

p7|p8|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8|pl9|
p20 | p21 | p22

120

60.01.953

Sistema de proteccion distal
(tipo filtro 3-7 mm) 6 proteccién
proximal 8 0 9 fr. (tipo oclusor
de carétida) o sistema de
proteccion distal con perfil de
cruce o SISTEMA DE
PROTECCION DISTAL DE 190
CM DE LONGITUD, CON
PERFIL DE CRUCE DE 3.2 FR.
O Sistema de proteccion distal
(filtro de 3.5-5.5 mm)

pl|p8 |p9 |pl0|pl2|pl5|pl6|pl9 |p20 |p22

121

60.01.954

Sistema de recuperacion de
cuerpos extrafios de 4mm a 12
mm incluir medidas intermedias.

pl|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl9|p20|
p21 | p22

122

60.01.955

Sistema introductor largo o
vaina de acceso vascular.

pl|p2|p4|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

123

60.01.956

Sonda para eco intracardiaco
(Incluye uso de equipo para eco
intracardiaco )compatible el
sistema ofertado de mapeo 3D
u otros procedimientos
estructurales compatibles con el
equipo ultrasonido intracardiaco
ofertado.

pl|p2|p6|p8|pl2|pl4|pl5|pl6|pl9|p20 |p22

124

60.01.957

Stent periférico autoexpandible
cubierto con PTFE o0 ePTFE o
Stent premontado en balon
cubierto de PTFE. O Stent
autoexpandible cubierto con
PET

p38 | p38-A

125

60.01.958

Stent carotideo auto expandible
diversos didmetros y longitudes.

pl|p2|p4|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5]|
p16 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

126

60.01.959

Stent periférico autoexpandible
cubierto con ptfe o ePTFE o
stent premontado en balon

pl|p2|p6|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4d|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

pl|p2|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|
p16 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22




cubierto de PTFE. O stent
autoexpandible cubierto con
pet.(Uso coronario).

127

60.01.961

Stent diferentes diametros y
longitudes, auto expandible, de
nitinol y marcas de tantalio,
compatible con cuerda guia
0.035",0.014", 0.018". (para uso
vascular general) o stent
diferentes diametros y
longitudes, autoexpandible, de
nitinol y marcas de titalio,
compatible con cuerda guia
0.035" 0 0.014"(para uso
vascular general).

128

60.01.962

pl|p2|p6|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|pl6
| p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22

Stent no medicado diferentes
didmetros y medidas.

129

60.01.964

pl|p2|p5|p6|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pld|pl5|
p16 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

Stent carotideo auto expandible
diversos diametros y
longitudese con aleacion de
Nitinol compatible con cuerda
guia ,0.014", 0.018" radiopaco
y flexible o stent periferico
autoexpandible con aleacion de
nitinol autoexpandible, disefio
de arquitectura de stent (para
carotida) compatible con cuerda
guia 0.035" 0 0.014" radiopaco
y flexible.

130

60.01.965

pl|p2|p6|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p22

Stents periféricos , desmontado.
Para expandir entre 8 Y 12 mm
y 14 a 25mm de diametro y
longitud entre 36 a 50 mm. o
stent periferico autoexpandible
con aleacion de nitinol
autoexpandible, disefio de
arquitectura de stent (para
carotida) compatible con cuerda
guia 0.035" 0 0.014" radiopaco
y flexible.

131

60.01.966

pl|p2|p6|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

Stent periférico medicado,
diversos diametros y longitudes.

132

60.01.967

pl|p22

Stent periférico renal rapido
intercambio compatible con
sistema 0.014 y/o 0.018
premontado en bal6n diversos
diametros y longitudes.

133

60.01.969

pl|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

Transductor de presién
compatible con el poligrafo.

134

60.01.970

pl|p2|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |
p18 | p19 | p20 | p22

Tubo para muestra de sangre
para medicion de tiempo de
coagulacién activada o
analizador con tecnologia
basada en cubeta.

NO APLICA

135

60.01.972

pl|p7 |pl0|pl2|p13|pl4|pl6|pl9 |p20 |p21 |p22

Vial de micro esferas
embolizantes (opciones,
hydrogel o recubrimiento de
Polyzene-F) o microesferas con
nucleo de hidrogel

136

60.01.976

pl|p2|p8|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

Catéter para angiografia y
arteriografia por técnica
percutanea. De
politetrafluoretileno, alto flujo
angulado a 145 grados. Tipo:
Pigtail. Longitud 110 cm calibre
5a6fr.

137

60.01.977

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pld|
pl15 | pl6 | p17 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

Catéter para cateterizacion
percutanea cal 4 a 6 fr., longitud
65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail,
NIH o recto diversas curvas.

138

60.01.978

pl|p2|p6|p8|pl0|pll|pl2|pl3]|pl4|pl5 |pl6 |
pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

Catéter para dilatacion de
arteria coronaria, con globo
semicomplaciente, desde 1.00
hasta 4.5 mm de didametroy
longitudes desde 6 a 30 mm, y
de 130 a 155cm de largo,
sistema de rapido intercambio.
(ofertar todas las medidas de

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2]|pl3|pl4|
p15 | p16 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22




diametro) o CATETER PARA
DILATACION DE ARTERIA
CORONARIA, CON GLOBO
SEMICOMPLACIENTE, DE
1.20 A 4 MM DE DIAMETRO
POR 8 A 30 MM DE
LONGITUD, 130 A 150CM DE
LARGO, SISTEMA DE RAPIDO
INTERCAMBIO.

139

60.01.979

Catéteres guia tipo Judkins,
para coronaria derecha e
izquierda con punta suave, asa
de 3.5,40y5.0mmde6a8
fr., de 100 cm de largo. Y tipo:
Amplatz o MP o Voda o Ikari o
Ebu.

140

60.01.980

Catéteres multipropésito punta
al, a2, b1y b2 estérily
desechable. Longitud 100 cm
calibre. 5Fr.

pl|p2|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5]|
pl6 | p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

pl|p2|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4d|pl5|pl6|pl7
| p18 | p19 | p20 | p21 | p22

141

60.01.981

Catéteres para cateterizacion
de arteria coronaria derecha
con técnica percutanea, asa de
3.5,4y5, calibre 5 6 6Fr.,
longitud 100 a 110 cm. Tipo:
Judkins, Amplatz 1y 2.
Multipropésitos, mamarios.

pl|p2|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6 |
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

142

60.01.982

Catéteres para cateterizacion
de arteria coronaria izquierda
con técnica percutanea, cal 5 6
6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo:
femoral izquierda asa de 3.5, 4
y 5, amplatz 1y 2.
multipropésitos, mamarios.

pl|p2|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2]|pl3|pl4|pl5|pl6|
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

143

60.01.983

Cuerdas guia para angioplastia
coronaria, con punta recta
flexible, intermedia, rigida o
doble espiral con recubrimiento
hidrofilico de 0.014" de
diametro y 175cm a 195cm de
longitud.

pl|p2|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|
p18 | pl9 | p20 | p21 | p22

144

60.01.984

Guia hidrofilica de 0.035 o
0.038 longitud de 150 o 260
punta angulada o recta de
acuerdo a las necesidades del
medico.

pl|p2|p5|p6|p7|p8|p9|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5]|
pl6 | pl18 | pl9 | p20 | p21 | p22

145

60.01.985

Cuerdas guia para angioplastia
coronaria, con punta recta
flexible, intermedia y rigida, con
recubrimiento hidrofilico de
0.014" de diametro con 300cm
de longitud.

pl|p4|p5|p8|p9|pl0]|pll|pl2|pl3|pld|pl6|pl8
| p19 | p20 | p21 | p22

146

60.01.988

Stent neurovascular para
aneurismas en bifurcacién con
corona intrasacular.

p39

147

60.01.990

Aguja de biopsia automética 14
a 20 Ga, sistema con aguja
coaxial (cartucho desechable
compatible con pistola en
equipamiento).

Pl |p8|p9|pll|pl4|pl5|pl7

148

60.01.992

Aguja de biopsia
semiautomatica 14 a 20 Ga,
sistema con aguja coaxial.

pl|p8|pl4|pl5|pl7

149

60.01.994

Aguja Fina de Aspiracion 18 a
22 Ga

150

60.01.996

Aguja para biopsia de médula
Osea (canula de acero
inoxidable con maneral plastico,
obturador y canula de
extraccioén).

pl|p8|p9|pll|pl5|pl7

pl|p8|pl6

151

60.01.998

Aguja para toma de biopsia
motorizada de lesion ésea,
inlcuye: aguja de acceso, varilla
expulsora, aguja de biopsia,
varilla expulsora de biopsia,
funda estéril, varilla de
transferencia.

pl|p8|p9|pl4|plé

152

60.01.1000

Catéter para centesis, inlcuye
aguja ecogénica.

pl|p2|p3|p8|p9|pll|pl3|pl5




153

60.01.1002

Endograpas para fijacion de
endoprétesis.

SI

p40 | p40-A

154

60.01.1006

Introductor peel-away.

SI

pl|p9|pll|pl5|p22

155

60.01.1008

Kit de acceso hepatico para
TIPS.

Sl

pl|p8|p9|pll|pl4|pl5|p22

156

60.01.1010

Set de biopsia transyugular.

SI

pl|p8|p9|pl2|p13]|pl4|plS |p20|p22

157

60.01.1012

Catéter de aterectomia
direccional periférica.

Sl

pl|p8|p9|pl4|pl5|pl6 |p20 |p21|p22

158

60.01.1014

Catéter periférico de infusion
distal para trombolisis.

Sl

p4l | p4l-A

159

60.01.1016

Esferas calibradas cargables
con guimioterapia.

Sl

pl|p8|p9|pll|pl4|pl5|p21 |p22

160

60.01.1018

Stent retraible para
trombectomia mecanica.

Sl

pl|p8|p9|pl3|pl5|pl6 |p20 |p21|p22

161

60.01.1020

Catéter de aspiracion para
trombectomia cerebral. Incluye
canister y conectores,
compatible con sistema de
aspiracion de trombos electrica
ofertada.

SI

pl|p8|p9|pl2|pl4|pl5|p20 |p22

162

60.01.1022

Catéter guia cerebral con bal6n
de oclusién en la punta.

SI

pl|p8|p9|pl0|pl3]|pl4|pl5|p20|p22

163

60.01.1024

Stent periférico, indicacion
venosa, diversos diametros y
longitudes.

SI

pl|p8|p9|pl0|pll|pl2|pl3|pl4|pl5|p20|p21|
p22

164

60.01.1026

Injerto hibrido percutéaneo para
pacientes con agotamiento de
acceso vascular.

SI

pl|p8|p9|pl0|pl2]|pl4|pl5 |p2l|p22

165

60.01.1028

Fibra lineal para safenoablacion
por laser (segln tecnologia
ofertada en equipo si se trata
de laser)

SI

pl|p8|p9|pl5|p21

166

60.01.1030

Fibra radial para safenoablacion
por laser, (segln tecnologia
ofertada en equipo si se trata
de laser)

SI

pl|p8|p9|ploO|pl5

167

60.01.1032

Catéter 6 estilete para
safenoablacion por
radiofrecuencia (segun
tecnologia ofertada en equipo
si se trata de radiofrecuencia)

SI

pl|p8|p9|pl0|pl2|pl5|p2l

168

60.01.1034

Sistema de safenoablacion
mecanico-guimico.

Sl

p8 | p9 | pl4|pl5|p21

169

60.01.1036

Sistema de cierre ednovenoso
transcatéter con adhesivo
(cianoacrilato).

Sl

pl|p8|p9|pll|pl4|pl5|p20 |p21

170

60.01.1038

Sistéma de ablacién de
tumores, incluye: Antena de
microondas, cable conector,
parche a tierra y lineas de
infusion para enfriamiento, en
caso de ser requeridas incluye
el uso de consola de
microondas.

SI

pl|p8|p9|pll|pl4|pl5|pl6 |pl7

171

60.01.1040

Sistéma de radiofrecuencia
para ablacién de tumores,
incluye: Aguja, cable conector,
parche a tierra y lineas de
infusion para enfriamiento, en
caso de ser requeridas incluye
el uso de consola de
radiofrecuencia.

Sl

pl|p8|p9|pl4|pl5|pl7

172

60.01.1041

CATETERES DIAGNOSTICOS
PARA ARTERIAS
PERIFERICAS, CURVA H1,
JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2,
SIM3, MULTIPROPOSITO Y
PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE
LONGITUD, CALIBRE4 O 5
FR.

SI

pl|p4|p8|p9|pll|pl2|pl4|pl5|pl7|p20|p21 |
p22

173

60.01.1042

Sistema de crioablacion focal
(incluye el uso de la consola).

Sl

p45 | p45-A

174

60.01.1043

Sonda para eco intracardiaco
(Incluye uso de equipo para eco
intracardiaco) para otros
procedimientos compatibles con
el equipo ultrasonido
intracardiaco ofertado. uso

SI

pl|p2|p8|pl0|pl2|pl4|pl5|pl7|pl8|pl9|p20]|
p21 | p22




adulto y pediatrico

175

60.01.1044

Grabadora de ASA implantable
subcutanaea (Holter
implantable).

176

60.01.1045

Retractor esoféagico en nitinol
con recubrimiento de teflén

pl|p8|pl0|pl2]|pl4|p2l

177

60.01.1046

Balén periférico con
medicamento (Paclitaxel o
sirolimus) diversas medidas de
2.0 a 8.0 mm de diametro,
presentar 80mm a 150mm de
longitud.

pl|p8|p21

178

60.01.1047

Balones periféricos de uso
venoso en diversos didmetros y
longitud es (6mm a 24mm de
diametro y diversas longitudes)
de bajo perfil para introductores
4 a9 Fr. y balones no
complacientes. Con sistema
0.035".

pl|p5|p8|pl0|pl2|pl4|pl6 |pl9|p21

179

60.01.1048

Stent retraible para
trombectomia mecénica
cerebral

p1|p5|p8|pl0|pl2|pl4|pl6|p21

180

60.01.1049

Catéter multiproposito
paradrenaje biliar o de
nefrostomia(pigtail) hidrofilico 8
Fr a 14 Fr con longitud de 25cm
a40cm.

pl|p8|pl0|pll|pl2|pl3|pl6|pl8|pl9

181

60.01.1050

Cateter angiografico tipo
Mikaelson 5Fr.

PL|p8|p9|pll|pl2|pl4|pl5|p22

182

60.01.1051

Cateter angiografico tipo
Shepherd Hook 5Fr

pl|p8|p9|pll]|pl2|pl3|pl4|pl6

183

60.01.1052

Liquido embolico a base de
alcohol etilvinilico evoh como
polimero embolizante,
dimetilsulféxido (dmso) como
solvente con tantalio o yodo.

pl|p8|p9|pll|pl2]|pl3|pl4|pl6

184

60.01.1053

Catéter de aterectomia
rotacional trasluminal
percutanea, de oclusiones
agudas o cronicas, diferentes
didmetros y longitudes con

guia incluida de roto ablacién
de 0.009" y avanzador con oliva
giratoria de diferentes
didmetros.

PL|p8|p9|pll|pl2|pl3|pl4|pl6|p2l

185

60.01.1054

Stent periférico expandible por
balon premontado compatible
con guia 0.035" diversos
diametros y longitudes.

pl|p8

186

60.01.1055

Stent periférico de grandes
diamétros cubierto con PTFE
expandible por balon
premontado.

p5 | p8|p21

187

60.01.1056

Bibalon para grandes diamétros
compatible con guia 0.035"
diversos didmetros y longitudes.

p5 | p8|p21

188

60.01.1057

kit de introductor radial con
pared ultradelgada longitus
opcional de 10 6 16 6 25cm de
5a’7Fr.

p8

189

60.01.1058

balon coronario para litotrisia
ultrasonica, incluye el uso de la
consola.

p18|pl9 | p21

190

60.01.1059

Dispositivo transcatéter de
soporte ventricular temporal
incluye la consola de soporte
ventricular compatible.

pa2

191

60.01.1060

Stents periféricos , montado y
desmontado. Para expandir
entre 8 Y 12 mmy 14 a 25mm
de diametro y longitud entre 36
a 50 mm.

p8 | p9 | p20

192

60.01.1061

Balones periféricos diferentes
medidas de bajo perfil
compatibles con introductores
de 4a 11 fr. (4mm a 25 mm de

p2 | p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3]|pl4|pl5|plb |
pl7 | pl8|pl9 | p20 | p21 | p22

pl12 | pl8|p20 | p21




didmetro por 2, 3, 4y 6 cm).

193

60.01.1062

Catéter balon de elastémero
termoplastico libre de DEHP y
latex, angulacion a 35°, con
marca radiopaca de platino /
iridio en eje central, diametros
de 9.5y 13.5 mm a volimenes
de 1y 2 CC respectivamente,
largo de catéter util de 50cm.

194

60.01.1063

Balén de elastomero
termoplastico libre de DEHP y
latex, perfil de 3y 4Fr, dos
marcas radiopacas de
platino/iridio en los hombros del
balén, didmetros de 4 a 10mm.
Longitudes que van desde 1 a
4cm.

pl2 | pl8|p20 | p21

195

60.01.1064

Introductor largo de 30, 65y 85
cm trenzado de inicio a fin,
marca radiopaca de platino
firidio, dilatador de LDPE
compatible con guia 0.035”, de
12 y 14 Fr cuenta con vélvula
hemostatica y llave de tres vias.

p43 | p43-A

196

60.01.1065

Sonda esofégica para el
monitoreo hemodinamico y del
gasto cardiaco (incluye uso de
equipo)

pl2 | pl8|p20 | p21

197

60.01.1066

Catéter de aterectomia
rotacional periférico trasluminal
percutanea, de ocusiones
agudas y/o cronicas, diferentes
diametros y longitudes con guia
de trabajo especializada 0.014.
Se debera incluir consola de
aterectomia periferica SIN
COSTO PARA EL INSTITUTO.

p44

198

60.01.1067

Cateter de soporte periferico
para cruce de lesiones cronicas
0.018 0 0.014 0 0.035".

p2|p3|p4|p5|p6|p7|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|
pl6 | p17 | pl9 | p21 | p22

199

60.01.1068

Stent liberador de farmaco
Biolimus A9, o stent/andamio
bio absorbible liberador de
farmaco sirolimus.

pl|p8|pl0|pl2|pl3|pl4|pl5|pl6|pl7|p20]p21

p49




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 1AA (UNO AA)

FORMATO T34 RELACION DEL 80% DE
CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA LA
PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



ANEXO TAA(UNO AA)

Formato T34 Relacién del 80% de Certificados de Calidad para la presentaciéon de Propuesta Técnica

Listado de Certificados de Calidad requeridos por partida

Certificados de Calidad
Partida 100% 80% 20%

1 208 167 4]

2 220 176 44
3 64 52 12
4 75 60 15
5 74 60 14

6 109 88 21
7 13 91 22
8 293 235 58
9 159 128 3]
10 242 194 48
n 86 69 17
12 267 214 53
13 219 176 43
14 259 208 51
15 252 202 50
16 193 155 38
17 174 140 34
18 161 129 32
19 218 175 43
20 258 207 51
21 243 195 48
22 262 210 52
23 5 4 1
23-A 5 4 1
24 T 9 2
24-A n 9 2
25 7 6 1
25-A 7 ) 1
26 10 8 2
26-A 10 8 2
27 8 7 1
27-A 8 7 1
28 10 8 2
28-A 10 8 2
29 1 1 0
29-A 1 1 0
30 1 1 0
30-A 1 1 0
3] 1 1 0
31-A 1 1 0
32 1 1 0
32-A 1 1 0
33 1 1 0
33-A 1 1 0
34 1 1 0
34-A 1 1 0
35 1 1 0
35-A 1 1 0
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 02 (DOS)
REQUERIMIENTO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.
































































































































































































































































































































































































INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 03 (TRES)
ACTA DE FALLO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.




































INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 04 (CUATRO)
DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-T-42-2025

ANEXO 05 (CINCO)
FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.



MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DENOMINACIF')N SOCIAL: , EN'LO SUCESIVO (LA “AFIANZADORA” O LA "ASEGURADORA”) DOMICILIO:
AUTORIZACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: (NUMERO DE OFICIO Y FECHA)

BENEFICIARIA Y CONTRATANTE:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO, EN LO
SUCESIVO “LA BENEFICIARIA” Y “LA CONTRATANTE”

DOMICILIO: AVENIDA PASEO USUMACINTA, NUMERO 95, COLONIA PRIMERO DE MAYO, C.P. 86190, VILLAHERMOSA, TABASCO.

EL MEDIO ELECTRONICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A “LA CONTRATANTE” Y A “LA BENEFICIARIA"; isaac.silva@imss.gob.mx,
hugo.perezl@imss.gob.mx ernesto.hernandezlo@imss.gob.mx kennedy.nieto@imss.gob.mx

FIADO (S):

(EN CASO DE PROPOSICION CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: .RFC: .

DOMICILIO: . (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL)
DATOS DE LA POLIZA:

NUMERO: . (NUMERO ASIGNADO POR LA “AFIANZADORA” O LA “ASEGURADORA”)
MONTO AFIANZADO: (CON LETRA Y NUMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)
MONEDA: .

FECHA DE EXPEDICION:

OBLIGACION GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
PRIMERA DE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: LA OBLIGACION GARANTIZADA SERA INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN INCUMPLIMIENTO
SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS

DATOS DEL CONTRATO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

NUMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": [NUMERO UNICO DE CONTRATO SENALADO EN EL INSTRUMENTO].
NUMERO DE REGISTRO: [NUMERO DE REGISTRO SENALADO EN EL INSTRUMENTO] (SOLO SI APLICA).

OBJETO: .

VIGENCIA:

MONTO DEL CONTRATO: (CON NUMERO Y LETRA, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)
MONEDA: PESOS MEXICANOS

FECHA DE SUSCRIPCION: [FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO].

TIPO: (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS).

OBLIGACION CONTRACTUAL PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO)

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTICULO 279 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

COMPETENCIA Y JURISDICCION: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE POLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO
OBLIGADO, ASI COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERAN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD
DE MEXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48, FRACCION 'Y ULTIMO PARRAFO, Y ARTICULO
49, FRACCION II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACION DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCION ELECTRONICA www.amig.org.mx
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARA LA PRESENTE P()LIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN
MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACION GARANTIZADA.

ESTA POLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA
POLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL
PORCENTAJE DE AMPLIACION INDICADO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, AUN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. ’
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA POLIZA, QUE ES (CON
NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL "CONTRATO".


mailto:isaac.silva@imss.gob.mx
mailto:hugo.perezl@imss.gob.mx
mailto:ernesto.hernandezlo@imss.gob.mx
mailto:kennedy.nieto@imss.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR
EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACION DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN
LA CARATULA DE ESTA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACION DEL
FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") EMITIRA EL DOCUMENTO MODIFICATORIO
CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACION, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA
OBLIGACION SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADQS, (LA "AFIANZADORA" O
LA "ASEGURADORA") SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS SIN
EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PODRA GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRA EL
DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO
TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACION GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE
ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PAGARA DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS
OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA. .
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACION POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.

LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE HASTA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TERMINOS DEL
"CONTRATO" Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL
"CONTRATO", EN LOS TERMINOS DE LA SIGUIENTE CLAUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACION GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA DE AUTORIDAD O
TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SENALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACION DE PLAZO
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARA AVISO A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), LA
CUAL DEBERA EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(LA "AFIANZADORA O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACION A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE, AUN EN EL
CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA, ESPERA O AMPLIACION AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL
DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCION DE FIANZA PREVISTO EN EL
ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACION.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSION.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSION EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA
CONTRATANTE" DEBERA EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS
SUPUESTOS, A PETICION DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") OTORGARA EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A
LO ESTATUIDO EN EL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARA QUE EL FIADO EXHIBA A
(LA "AFIANZADORA O A LA ASEGURADORA") DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O
ALTERA EL PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRAN INALTERADOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES
ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR CUALQUIERA DE
LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARAN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA POLIZA INICIAL.

SEPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") REALIZARA EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTA
POLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACION POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 283 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACION SE ENCUENTRE SUBJUDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE
AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSION DE SU EJECUCION, ANTE
DICHAS INSTANCIAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERA COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTIA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSION
AL FIADO, ACOMPANANDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASI LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE
ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARA NOVACION DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (LA "AFIANZADORA"
O LA "ASEGURADORA") POR LO QUE SUBSISTIRA SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIO EN
LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.



NOVENA. - CANCELACION DE LA FIANZA.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") QUEDARA LIBERADA DE SU OBLIGACION FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE
COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA
PRESENTE GARANTIA.

EL FIADO PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERA PRESENTAR A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")
LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACION
DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERA PRESENTAR EL RECIBO DE
PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARA CUANDO HABIENDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA
CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTIA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPECTIVOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DECIMA. - PROCEDIMIENTOS. )
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 279 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DECIMA PRIMERA. -RECLAMACION ) ,
"LA BENEFICIARIA" PODRA PRESENTAR LA RECLAMACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCION Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

DECI,MA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. )
SERA APLICABLE A ESTA POLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACION MERCANTIL
Y A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA EL CODIGO CIVIL FEDERAL.
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ANEXO 06 (SEIS)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OFICINA DE CONTRATOS

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala y de
acuerdo a las documentales remitidas, para su elaboracién”.






