ORDEN DE SERVICIO
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CLIENTE: OSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.

CONTACTO: CORREO:

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371413

MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: CM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION:

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.

CONTACTO: CORREO:

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371414

MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: ICM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION: OTRO:
DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES
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CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES
HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

CLIENTE:

DIRECCION: angamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.
CONTACTO: CORREO:

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371415
MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: CM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION:

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.

CONTACTO: CORREO:

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371416 o

MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: CM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION: OTRO: ‘
DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS
DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.
CONTACTO: CORREO:
EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371417
MARCA: PHILIPS INVENTARIO:
MODELO: CM100 UBICACION:
PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION: OTRO:
D RIiF O

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

'REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.

CONTACTO: CORREO:

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371419

MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: CM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION: OTRO:

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.

CONTACTO: CORREO:

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371420

MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: CM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION: OTRO:
DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES
CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS
DIRECCION: Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.
CONTACTO: CORREO:
EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371421
MARCA: PHILIPS INVENTARIO:
MODELO: CM100 UBICACION:

PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION:

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

'VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISION DE CABLE ECG

REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACGCIO
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES

|§

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS
DIRECCION: Tangamanga 205, Prados de San Vicente 2da Secc, 78397 San Luis, S.L.P. e g e
EQUIPO: ~ |MONITOR DE SIGNOS VITALES ' SERIE: CN92371418
MARCA: PHILIPS INVENTARIO: |
| MODELO:  |CM100 UBICACION: |
PREVENTIVO: X CORRECTIVO: DIAGNOSTICO: INSTALACION: OTRO:
DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE o
REVISION DE CABLE ECG ""
'REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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ORDEN DE SERVICIO
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DATOS GENERALES

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS

DIRECCION: Tangamanga 205, Prados de San Vicente 2da Secc, 78397 San Luis, SLP.
EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE: CN92371422
MARCA: PHILIPS INVENTARIO:

MODELO: CM100 = UBICACION: S

PREVENTIVO: X ‘ CORRECTIVO: ‘ DIAGNOSTICO: ‘ INSTALACION: | OTRO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISION FISICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACION DE LA CARGA EN BATERIA DE RESPALDO
REVISION DEL CABLE DE SATURACION DE OXIGENO
REVISION DE MANGUERA Y BRAZALETE

'REVISION DE CABLE ECG
| REVISION DE CABLE DE TEMPERATURA

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
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